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I. Untersuchung und Beurteilung der Brennstoffe. 

Als Brennstoffe für die anorganische Großindustiie kommen 
in et Ster Linie Steinkohlen und Koks, in zweiter Linie Biaun- 
kohlen in Frage. Die Untersuchung und Beurteilung diesci 
Materialien gestaltet sich folgendermaßen: 

Pi obenahme: Eine soigfältige Piobcnahme der Kohlen ist 
unbedingt erforderlich, da nur ein wirklich gutes Durchschnitts- 
muster übethaupt einen Weit füt die Beuiteilung der Materialien 
hat. Für die Probenahme der Kohlen ist vom Verein deutscher 
Ingenieure zusammen mit dem Internationalen Verbände der 
Dampfkessel - Uberwachungsvereine und dem Verein dcutschei 
Maschinenbauanstalten im Jahie 1899 folgende Vorschiiffc aufgestellt 
worden : 

Von jeder Einheit (Korb, Karre, Kippwagen usw.) des ab- 
geladenen Brennstoffes wiid eine Schaufel voll in ein mit einem 
Deckel veisehenes Gefäß geworfen. Der Inhalt des Gefäßes wird 
dann zerkleinert, gemischt, quadratisch ausgebreitet und durch die 
beiden Diagonalen in vier Teile geteilt. Zwei einander gegen- 
überliegende Teile werden foitgenommen, die beiden anderen 
wieder zei kleinert, gemischt und geteilt. In dieser Weise fährt 
man fort, bis eine Probemenge von etwa 10 kg übiig bleibt, die 
in gut veischlossenen Flaschen untei gebracht wird. In gleicher 
Weise, wie hier gesagt, verfährt man bei der Piobenahnie dci 
später zu behandelnden Rohmaterialen und Fertigfabiikatc. Bei 
Substanzen feineier Körnung, wie Salz, Uitrat, Sulfat, Soda ii. a,, 
bedient man sich einer Mnstersonde von genügender Länge, die 
man möglichst tief in die Substanz ein fühlt und gefüllt wicdei 
herauszieht und in das zur Probenahme dienende Gefäß entleeit. 
Und zwar benutzt man zu diesem Zweck am besten eine nach Ai l 
der Getreidesonden angefertigte Sonde, die man geschlossen in 
die Substanz einführt und erst dann öffnet und so ein wirlcliches 
Durchschnittsmuster erhält, während die gewöhnlichen offenen 
Sonden immer mehr von den oberen als von den tieferen Schichten 
fassen. Was die Pi obenahme dci Säuren anbelangt, so bedient 
man sich dazu eines einfachen Glashebers, der lang genug sein 

von Hohorst, Laboratoriiimsbuch, j 



muß, um bis auf den Boden des Kesselwagens, Glasballons oder 
sonstigen Behälters gelangen zu können. 

Das so präpariette Kohlemustcr wird schließlich in geeigneten 
Mühlen fein gemahlen und zu folgenden Bestimmungen benutzt: 



Fig, I, Fig, 2. 


Feuchtigkeit: Mindestens loog der zu untersuchenden Kohle 
werden 3 bis 4 Stunden bei 98® in einer Schale getrocknet, die, 
um den Zutritt der Luft und dadurch bedingte Oxydation möglichst 
zu verhindern, mit einem Uhrglas bedeckt ist. Bei erdigen Braun- 
kohlen,, frisch gelöschtem Koks und anderen Brennstoffen mit hohem 
Wassergehalt, die sich in diesem feuchten Zustand nicht mahlen 
lassen, läßt man die Kohle zuvor vollständig lufttrocken werden, 
d. h. man läßt sie so lange ausgebreitet an der Luft liegen — natür- 
lich ist vorher das Gewicht zu bestimmen — , bis sie kein mechanisch 


gebundenes Wasser mehr abgibt, was duich wiederholtes Wägen 
festzustellen ist, mahlt dann die Piobe fein und trocknet schließ- 
lich, wie oben angegeben. Aus beiden Resultaten berechnet sich 
dann der Feuchtigkeitsgehalt der Rohpiobe. 

Aschegeh alt: Diesen erhält man durch Verbrennen von 
I g der Kohle im Platintiegel. Zunächst erhitzt man gelinde bei 
bedecktem Tiegel, spätei glüht man staik im offenen Tiegel. Ab 
und zu rühit man den Tiegelinhalt mit einem Platindraht duich. 
Den Tiegel selbst stellt man möglichst schräg, um der Luft den 
Zutritt zu der brennenden Kohle zu erleichtern. Die Backfähigkeit 
der Asche selbst wiid am besten im Bctiieb festgestellt. 

Eine ausschlaggebende Beuiteilung der Biennstoffe ermöglicht, 
abgesehen von Verdampfiingsversuchen, nur die kaloiimeU ische 
Bestimmung. Diese wird ausgeführt mittels der 
in dem Wasserkalorimetei (Fig. i) sich be- 
findenden Verbrennungsbombe (Fig. 2), und zwar 
in folgender Weise. 

Die zu untei suchende Kohle muß vor der 
kalorimetrischen Bestimmung lufttiocken gemacht 
werden. Mittels der in Fig. 3 skizzierten Picßform 
stellt man folgendermaßen ein kleines Brikett hei ; 

In die beiden Nuten des konischen Bodenstückes b 
legt man im Bogen einen dünnen Platindiaht, drückt dieses Boden- 
stügk in die Preßform hinein, hält es mit den Fingern fest, schüttet bei 
Steinkohlen i g, bei Braunkohlen 2 g der mit einer Handwage 
abgewogenen Kohle in den Hohli'aum, setzt darauf den kleinen 
Stempel c und auf diesen den Stempel d. Unter der Presse wii'd 
dann der Brennstoff komprimiert. Ist die Substanz zusammen- 
gepreßt, so dreht man die Spindel zurück, schiebt die Preßform 
hl die ober*e Etage der Presse und drückt durch erneutes vor- 
sichtiges Anziehen der Spindel das Brikett aus der Form. Anthrazit 
und Koks lassen sich nicht in haltbare Form bringen, Koks allein 
läßt sich außerdem sehr schwer in der Bombe zur Entzündung 
bringen; man wägt datum Anthrazit als loses Pulver, Koks in eine 
kleine gewogene Düte aus Wachspapier ein , dessen Verbrenmmgs- 
wärme man vorher bestimmt hat. Das Brikett wird genau gewogen, 
in das Schälchen g der Bombe gebracht — Bombe und Deckel 
sind mit Rücksicht auf die spätere Wasserbestimmung gut zu 
trocknen — die Platindiahtenden des Briketts mit der Platin- 
schlaufe 8 und der an Rohr 2 befindlichen Platin Schlaufe ver- 
bunden und der Deckel auf die Bombe aufgeschraubt. Dabei ist 
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darauf zu achten, daß die beiden Dichtungsflächen, sowie die Blei- 
dichtung nicht beschädigt weiden. Man öffnet nun die Ventile 4 
und 5, entfeint die Schrauben 6 und 7 und vei bindet die Bombe 
bei 6 mittels eines Kupfeirohies, in das ein kleines Manometer 
eingeschaltet ist, mit einer Sauei stoffbombe. Um die Luft aus 
der Bombe zu verdiängen, leitet man zunächst einen langsamen 
Stiom von Sauerstoff hindurch, schließt nach einiger Zeit 5, vet- 
stäikt den Sauerstoffstiom und schließt auch 4, wenn das Mano- 
meter 20 Atm. Druck anzeigt. Nachdem man noch 6 und 7 ver- 
schraubt hat, stellt man die Bombe, wobei man Erwärmen dci- 
selben dutch die Hand möglichst vei meidet, in das mit 2 1 Wasser 
gefüllte Kaloiimetei gefäß, verbindet die Polklemmen 10 und ii 
mit den Drähten einer Akkumulatorenbatteiie und setzt das Rühr- 
werk C\ am besten duich Molorantiieb, in langsamen Gang. 

Zwecks Temperaturausgleichs waitet man etwa Stunde und 
liest dann von Minute zu Minute mit Hilfe der an dem in Ygo *^0 geteilten 
Thermometer B befindlichen Lupe — am genauesten arbeitet man 
natüilich mit einem Beckmann-Thcimometer — die Temperatur 
des Kalorimcteiwasseis ab und noticit die abgelesenen Tcmpcratuien, 
Dies wiederholt man, bis die Temperatui Schwankungen von Minute 
zu Minute etwa 8 Minuten lang konstant bleiben oder während 
dieser Zeit überhaupt keine Temperaturdifferenzen zu beobachten 
sind. (Vorveisuch.) Empfehlenswert ist es, den ganzen Apparat, 
sowie die Flaschen, die das zum Füllen des Kaloiimetergefäßes 
dienende Wasser enthalten, in einem kleinen geschlossenen Zimmer 
für sich unterzubringen, wodurch die Annehmlichkeit bedingt wird, 
daß die Tcmpeiatur während des Vor Versuches von voinlierein 
konstant bleibt, 

Nunmehr schließt man mittels des in den Stromkreis ein- 
geschalteten Einschalteis den elektrischen Stiora, die Kohle wird 
dutch den glühenden Platindraht in Brand gesetzt und das Thermo- 
meter beginnt rapid zu steigen. Man beobachtet wieder von 
Minute zu Minute, bis die Temperatur den höchsten Punkt eireiclit 
hat und wieder zu fallen beginnt. (Hauptversuch.) 

Wählend des Fallens der Temperatur beobachtet man noch 
weiter 8 bis 10 Minuten lang und mit diesem Nachversuch ist die 
Bestimmung beendet. Die Bombe wird aus dem Kalorimetergefaß 
genommen, abgetiocknet und für die Wasscibestimmung vor- 
bereitet. Man multiplizieit nun die beobachtete Temperaturerhöhung 
des Kaloiimetei wasscis mit dem Wasseiweit des Apparates, bringt 
die unten zu besprechende Korrektur an und erhält so, wenn 
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man die angewandte Substanz auf die Einheit iirarechnet, die 
Verbiennungswäimc det imtei suchten Kohle in Kaloncn. 

Der Wass eiwert des Instuimentes wird ermittelt, indem man 
unter gleichen Bedingungen wie bei den Brennstoffuntersuchungen 
mchicre Bestimmungen mit einer Substanz von bekannter Vet- 
biennimgswäime ausführt und aus den Resultaten den Mittel weit 
nimmt. Zu diesem Zwecke eignen sich folgende Verbindungen’ 
Rohizucker . . . 3955 »- 

Salicylsäurc . . . n 

Hippursäuie , . . 5668,2 „ 

Benzoesäure . . . 6322,3 ,, 

Kampfer . . . . 9291,6 „ 

Man habe z. B. ein Brikett von 0,9562 g Hippui säure in der 
Bombe veibrannt und eine Temperatiucrhöhimg des Kalorlmcter- 
wasseis von 2,1742^0 einschließlich Koriektur beobachtet. Die 
0,9562 g verbrennende! Hippursäuie würden einen Wäimeeffekt von 
5608,2 0,9562 = 5419,9 Kalorien ergeben; daiaus berechnet sich 
dei Wasserweit des Kaloiimeters zu 5419,9 : 2,1724 = 2494,9. Zieht 
man hieivon noch 2000 Kalorien für die zwei Liter Kalorimctei- 
wasscr ab, so bleibt als Wasseiwert füi das Instrument allein der 
Weit 494,9. 

Die bei allen kaloiimetiischen Bestimmungen beobachtete 
Tcmperatuierhöhung cntspiicht nun aber nicht der von der ver- 
brennenden Substanz an das Kalorimetei Wasser abgegebenen 
Wärmemenge. Das Kalorimeter ist vielmehr wählend des Ver- 
suches den Einflüssen der Stiahlung unteiworfen, cs wird während 
des Versuches je nach den Bedingungen von der Umgebung 
Wäime aufnehmen oder solche an dieselbe abgeben. Um die von 
der verbienn enden Substanz witklich erzeugte Temperaturerhöhung 
zu ei fahren, macht sich also eine Kot lektur nötig, die die Foimel 
von Langbein für technische Zwecke h in 1 eichend genau zu be- 
technen gestattet.^ 


• ii/i 


+ 


2 


In dieser Formel bedeutet: 

m = Anzahl dei Temperaturbcobachtungen im Hauptveisuch, 
Veilust an Tempeiatur pio Intervall des Nachveisuchcs, 
== » n j. M n » VorveisLichcs. 


1) Von Regnault-Pfaundler stammt eine kompliziertere, genauere Formel, 
aut die hiermit nur verwiesen sei. Poggend, Ann. 129, 102 (1880), 
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An einem Beispiel sei die Foimel näher erläuteit: 



■qSBBH 

Hauptversuch 

■ Nach versuch 


VJ 

H 

N 


I 

16,742 

— 0,003 

17,881 

19,215 

4 - Q.OOI 

2 

745 

4 

19,123 

314 


3 

749 

3 

19,215 

212 


4 

752 

3 

19,215 

210 

2 

5 

755 

3 

— 16,770 

207 


6 

758 



204 

3 

7 

761 

3 

2,445 “C 

202 

2 

8 


3 

unkorrigierte Tem- 

100 

3 

9 

767 

3 

peiatuierhohung 

197 

2 

IO 

16,770 

3 


19,194 

4 - 0,003 

Mittel aus 

1^1,7563 

— 0,003 1 


19,2054 

4- 0,0023 

10 Ablesungen 







T- ( — 0,0031)4-0,0023 , ^ 

K — ^‘ 0,0023 4- ^ = 4- 0,0065 

Die koiiigierte Tempeiatuieihöhung beträgt mithin: 2,4515*^ C. 


Nun aber entsteht beim Verbiennen der Kohle Wasser, das 
zum Teil von den den Brennstoffen innewohnenden Kohlenwasser- 
stoffen, zum Teil von mechanisch gebundenem Wasser henühit 
Beim Vei brennen in dei Bombe gibt der Wasserdampf von 
mindestens 100“ seine Wäime beim Abkühlen an das Kalorimeter- 
wasser ab, in der Praxis aber zieht der entstandene Wassei dampf 
durch den Schoinstein ab, die ihm innewohnende Wärme geht 
also veiloren. Um den Betrag des Verlustes zu bestimmen, hat 
man also die beim Verbrennen in der Bombe gebildete Wasser- 
menge zu bestimmen. 

Folgende einfache Methode ergibt für technische Zwecke 
liini eichend genaue Resultate und gestattet gleichzeitig, die bei 
der Verbrennung in der Bombe entstehende Schwefelsäure, aus 
dem Schwefel des Brennstoffes herrührend, und Salpetersäure, aus 
dem Stickstoffgehalt des Sauerstoffes herrührend, zu bestimmen. 
Man öffnet Ventil 5, entläßt den Druck aus der Bombe, schraubt 
den Deckel der Bombe ab, gießt das in der Bombe enthaltene 
Wasser in ein kleines tariertes Becherglas, wägt zurück und titriert 
mit n/io Natronlauge unter Anwendung von Methylorange als 
Indikator. Das Gewicht des Wassers sei a, die veibraiichten 
Kubikzentimeter n/ro Natronlauge seien .r. Sodann spült man 
Bombe und Deckel mit dest. Wasser in ein Becherglas gut aus 
und titriert auch dieses Wasser wie oben; man habe y ccm n/io 
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Natronlauge verbraucht. Das Gewicht des nach der Verbrennung 
lesultiei enden sauren Wassers berechnet sich dann zu 

TK=«(. + |) 

Die (.r + ^) ccm n/io Nationlauge, mit 0,0049 multipliziert, eigebcn 
das Gewicht der in dem Wasser gelösten Sauien als Schwefelsäuie 
ausgedrückt. Die vereinigten neutialen Lösungen verdampft man 
sodann zu Trockne, nimmt mit i ccm konz. Salzsäme auf und vei~ 
dampft abermals zu Trockne, um alle voihandene Salpeter- 
säure zu entfernen. Zum Rückstand gibt man schließlich einige 
Tropfen Salzsäure, 50 ccm heißen Wassers, erhitzt zum Sieden und 
fällt mit wenig siedender Chlorbaiyuralösung. Man filtriert, wäscht 
gut aus, vei'ascht und eihält aus dem Gewicht des Baiyumsulfates 
das Gewicht der vorhandenen Schwefelsäure bezw. den Prozcnt- 
gehalt des in dem Brennstoff enthaltenen Schwefels. Aus der 
Differenz der gewichtsanalytischen und obiger maßanalytischen 
Bestimmung berechnet man den Gehalt der Salpeteisäui'C. Zieht man 
schließlich das Gewicht des den gefundenen Mengen HgSO.! und 
HNOg entsprechende SOg und Ng O5 von dem Gewicht des sauren 
Wassers ab, so erhält man das bei der Verbrennung entstandene 
Wasser. Dasselbe wird auf die Einheit umgeiechnet und pro 
Einheit 600 Kaloiien von dem bei der kalorimetrischen Bestimmung 
erhaltenen Wert in Abzug gebracht. Bringt man schließlich noch 
22 Kalorien für jedes Prozent von dem in dem untersuchten 
Brennstoff enthaltenen Schwefel und i Kal. für je 0,0044 g 
gebildete Salpetersäure in Abzug, so er'hält man den Pleizweit 
für die lufttr'ockene Substanz, den man schließlich noch auf die 
ursprüngliche feuchte Substanz um rechnet. Was die Korrektur für 
die gebildete Schwefel- und Salpetersäure anbelangt, so wird man 
für technische Zwecke kaum einen bedeutenden Fehler begehen, 
wenn man sie mit Rücksicht auf ihren geringen Wert vernach- 
lässigt. 

Im allgemeinen wird es sich beim Einkauf der Br'ennstoffe 
wohl stets um grÖßer*e Abschlüsse hinsichtlich eines Brennstoffes 
derselben Provenienz handeln, so daß man sich die jedesmalige 
Wasserbestimmung nach der Verbrennung in der Bombe sparen 
kann, wenn man für denselben Brennstoff ein für alle Male eine 
Verbrennung der trocknen Substanz nach Dennstedt ausführt ^ 
und den erhaltenen Wert für das aus den Kohlenwasserstoffen 


i) Näheres hierüber siehe Chem.-Zeitung 1905, S, 52, 
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slammende Wasser bei allen späteren kalorimetrischen Bestimmungen 
einsetzt bezw. zu der Grubenfeuchtigkeit, d. i. dem mechanisch 
gebundenen Wasser addiert und so das gesamte Wasser verrechnet 
nach der Formel: 

600 Kal, 

100 

K = das aus den Kohlenwasserstoffen stammende Wasser, 

G == Grubenfeuchtigkeit. 

Gleichzeitig kann man nach der Dennstedtschen Methode 
durch Einschaltung von Bleisupeioxyd in die Veibiennungsröhie 
den Schwcfelgehalt des Biennstoffes bestimmen, doch ist dies, so- 
weit es sich nur um Heizwertbestimmungen handelt, aus dem 
schon oben angcfühiten Giundc nicht unbedingt ei forderlich. 

Koksausbeute und flüchtige Substanzen* Von Wichtig- 
keit ist ferner besondeis bei der Beurteilung der Steinkohlen nocli 
die Bestimmung dieser beiden Faktoren. Es ist nämlich bekannt, daß 

1. eine Steinkohle von 60 bis 70®/^ Koksausbeute Gaskohle, d i. 
latigflammige Kohle ist, die beim Brennen backt, 

2. eine Steinkohle von 70 bis 87% Koksausbeute mittelflammigc 
Kohle ist, die ebenfalls backt und sich recht gut für Kessel- 
heizzwccke eignet, 

3. schließlich eine Steinkohle von über 87 Koksausbeute 
Anthi'azit, d. h. kur-zflammige Kohle ist, deren Koks pulverig 
bleibt. 

Die Ausführung dieser Bestimmung geschieht am bequemsten 
nach der Vorschrift von Muck: 

In einen kleinen Platinticgel — mit Deckel etwa jo g schwer 
und etwa 3 cm hoch — wägt man i g der feingepulvcrten Kohle 
ein und erhitzt den gut geschlossenen Tiegel — der Deckel muß 
absolut fest auf dem Tiegelrand aufliegen — , der in einem kleinen 
Platlndi eieck hängt, mit der Flamme eines Bunsenbrenners so lange, 
bis zwischen Tiegelrand und Deckel Flammen nicht mehr hervor-- 
schlagen, läßt erkalten und wägt zurück. Die zum Verkoken 
erforderliche Flammenhöhe muß mindestens 18 cm und der Ab- 
stand der Brennermündung vom Boden des Tiegels muß 3 cm 
betragen. Der Gewichtsverlust ergibt die flüchtigen Bestandteile, 
der Rückstand die Koksausbeute. 

Da nun Feuchtigkeit und Aschegehalt variable Bestandteile 
der Brennstoffe sind, so berechnet man die Koksaiisbeutc auf 
eine wasser- und aschefreie Substanz nach der Formel 
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100(2: — A) 


100— • (/I 

Jl = Koksausbeute, 


A = Aschegehalt, 
i?^=Feuchtigkeit, 
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X = Koksausbeute aschehaltig. 

Eine andere weniger bequeme ist die belgische Methode: 

Einen kleinen Poizellanticgel, in dem sich bei Fettkohlen 
T g, bei Magei kohlen 2 g der feingepulverten Kohle befinden, 
schließt man mit einem Deckel, setzt ihn in einen größeren 
Porzellantiegel und füllt den Zwischeniaum zwischen beiden Tiegeln 
mit grob gepulveiter Holzkohle aus. Das Ganze biingt man 
wahrend Stunde in eine auf ungefähr loso*^ erhitzte Muffe! 
und wägt nach dem Erkalten zutück. 


Kontrolle der Feuerungen. 

Zur Analyse der Feuergase gelangt ein Durchschniltsmustcr 
von mehieien Stunden, das aus dem Feuergasabziigskanal eines 
jeden einzelnen Kessels abgesaugt und fiu jeden Kessel gesondeit 
in geeigneten Sammclappaiaten, wie dei 
von De Ridder, die durch Messingrohr- 
leitungen mit den Feueiungen veibunden 
sind, aufgesammelt wird. Die Untersuchung 
der Feuergase wiid ausgefühit mit Hilfe 
der üblichen gasanalytischen Apparate, 
von denen besonders auf den Appatat von 
Hei n z ^ (Fig. 4) wegen des hohen Wii ksam- 
keitsgrades seiner Absoiptionspipetten ver- 
wiesen sei. 

Pipette I enthält Kalilauge — 250 g 
KOH im Litei gelöst — als Absorptions- 
flüssigkeit füi die Kohlensäure, 

Pipette II enthält als Absorptions- 
flüssigkeit füt den Sauei Stoff eine alkalisclie ' 1 ' 

Pyrogallussäurelösung, die im Liter 250 g KOPI und 50 g Pyrogallus- 
saiire gelöst enthält. 

In Pipette III schließlich befindet sich ziu Aufnahme des 
Kohlenoxyds eine ammoniakalischc Kupferchlorürlösung, Zur 
Herstellung dieser Lösung schüttelt man in einer mit Gummistopfen 



i) Zu beziehen von C, Heinz, Aachen, Vincenzstraße ' 
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verschlossenen Flasche 750 ccm Wasser, 250 g Chlorammonium 
und''2oo g Kupferchlorür, bis alles gelöst ist. Um das Kupfersalz 
vor Oxydation zu schützen, hängt man einen dünnen Streifen 
Kupferblech in die Lösung und bewahrt gut verschlossen auf. 
Vor Gebrauch mischt man 3 Volumina dieser Lösung mit 
I Volumen Ammoniak vom spez. Gewicht 0,910. 

Während die Absoiptionsflüssigkeiten für Kohlensäure und 
Sauerstoff haltbar sind und somit für eine größere Anzahl Unter- 
suchungen ausreichen, ist der Inhalt der Pipette III vor jeder Be- 
stimmung zu erneuerm. 

Die Ausführung der Analyse gestaltet sich, wie folgt: 

Die Pipetten werden etwas über die Hälfte mit den Ab- 
sorptionsflüssigkeiten gefüllt und die freien Schenkel mit Giimmi- 
stopfen, durch die ein enges Glasrohr geführt ist, geschlossen. 
Sodann hebt man die mit Wasser gefüllte Nivcauflasclie W, öffnet 
den an der linken Seite befindlichen Gaseintr'itts- bezw. Gasaustritts- 
hahn by der doppelte Bohrung hat, und schließt ihn wieder, 
wenn Meßröhre M mit Wasser gefüllt ist. Der zwischen M und IF 
befindliche Schlauch ist zweckmäßig, um genaue Einstellung zu 
ermöglichen, noch mit einem Quetschhahn, er sei c genannt, zu 
schließen. Man senkt TF wieder, Öffnet den Halm der Pipette I 
und dann voi'sichtig o und schließt beide Plähnc wieder, wenn 
die Absorptionsfiüssigkeit bis zu der im Pipettenhals eingeritzten 
Marke hochgesaugt ist. In gleicher Weise verfährt man mit 
Pipette II und III. Nun verbindet man den Apparat mittels eines 
Stückes Gummischlauches beiß mit dem Gassammelapparat und stellt 
fest, ob der Apparat luftdicht schließt, Zu diesem Zwecke quetscht 
man den Vetbrndungsschlauch mittels der Hand oder eines Quetsch- 
hahnes fest zu, senkt TF und Öffnet e, Die Wassersäule in M 
sinkt anfangs etwas, muß dann aber fest stehen bleiben, wenn 
genügend Dichtigkeit vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, sinkt 
die Wassersäule vielmehr langsam weiter, so ist dies ein Zeichen 
für Undichtigkeiten, die zuvor durch Einfetten der Glashähne, 
besseres Überziehen der Schlauchverbindungen oder durch festes 
Eindrücken der Gumraistopfen zu beseitigen sind. 

Nachdem man nun 2 T durch Lieben von W mit Wasser bis 
zu Marke 100 gefüllt hat, senkt man wieder, stellt durch 
Drehen des Einlaßhahnes b die Verbindung zwischen den beiden 
Apparaten her, öffnet c, läßt das Gas bis zum Nullpunkt in die 
Meßröhre einströmen — beim Ablesen hat man bei geöffnetem 



Hahn c W so neben M zu halten, daß das Wasser in beiden 
Gefäßen gleich hoch steht — und schließt beide Hähne. 

Zui Bestimmung der Kohlensäure öffnet man den Hahn von 
Pipette I, hebt TK, öffnet Quetschhahn e und diückt das Gas von 
M nach I hinüber. Infolge der Konstiuktion der Pipetten, die 
das Gas zwingt, die Absorptionsflüssigkeiten in kleinen Blasen zu 
passieren, genügt ein einmaliges Übeidrücken. Durch Senken 
von W und Öffnen des Quetschhahnes c saugt man den Gastest 
nach M zuiück, bis die Flüssigkeit in I die Marke im Pipetten- 
hals wieder ei reicht. Man schließt den Pipetlenhalin und liest 
wie oben das Gasvolumen ab. Der Verlust gibt die Kohlensäure 
in Volumenpiozenten an. In gleicher Weise verfähit man zur Be- 
stimmung von Sauerstoff und Kohlenoxyd , wobei darauf zu achten 
ist, daß voi der Bestimmung des Kohlenoxyds der Sauei stoff 
vollkommen beseitigt sein muß, da ja die ammoniakalische 
Kupferchlorürlösung auch Sauerstoff absorbiert, Der nach der 
CO -Absorption verbleibende Gasrest schließlich wird als Stickstoff 
verrechnet. 


II, Untersuchung und Reinigung 
des Kesselspeisewassers, 

Eine allgemeine Untetsuchung des zu Kesselspeisezwcckcn 
dienenden Wassers gestaltet sich folgendermaßen: 

Probenahme: Als Sammelgefäße für das zu untersuchende 
Wasser benutzt man am besten gut gereinigte Glasflaschcn mit 
eingeschliffenen Glasstopfen. 

Gebraucht man Korke, so läßt man sie vor der Verwendung 
einige Zeit in dem betreffenden Wasser liegen odei wäscht sie 
doch gründlich damit aus. 

Die Gefäße werden gefüllt, indem man sic in das aiifzu- 
sammelnde Wasser eintaucht, wobei man die Oberfläche, auf der 
gewöhnlich Staub und andere fremde Stoffe schwimmen, wie auch 
den trüben Untergrund vermeiden muß. Jedenfalls fülle man die 
Flaschen zuerst vollständig, entleere sie wieder, schwenke sic noch 
einige Male mit dem betreffenden Wasser aus und schreite dann 
erst zur definitiven Füllung. 

Pumpt man Wasser aus einem Brunnen, so vermeide man 
das zuerst auslaufende Wasser, welches schon längere Zeit in den 
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Röhren gestanden hat, und sammle eist die spätei fließenden 
Mengen Aus Fliißiäiifen, in welche zeitweise Abweässer aus 
Fabriken cintreten, weiden an jenen Tagen, wo solche Verun- 
reinigungen vei mutet werden, zu veischicdenen Stunden gleiche 
Wassermengen entnommen, in eine 5 bis 10 Litei haltende Glas- 
flasche mit Glasstopfen eingefüllt und gut gemischt. 

Trübe Wassei sind vor der Untersuchung zu filtrieien. Die 
Reaktion ist mittels Methyloiange festzustellen, sie wird im all- 
gemeinen alkalisch sein; sauic Wässer sind zu verwerfen. 

Rückstand: 500 bis 1000 ccm des Wassers werden in einer 
taiieiten Platin schale verdampft, im Trocken sch rank eine Stunde 
lang bei 125*’ getrocknet, wobei man die Schale mit einem Uhi- 
glas bedeckt hält, und nach dem Erkalten gewogen. Alsdann 
eihitzt man die Schale kuizc Zeit bei dunkler Rotglut und wägt 
nach dem Erkalten zuiück. Man erhält so den Gesamt- und den 
Gliihiückstand. 

Kieselsäure: Den Rückstand nimmt man mit 10 ccm veid. 
Salzsäure (i 12) auf — Schale mit Uhiglas bedeckt halten — , er- 
wärmt gelinde, um basische Salze zu zerstören, gibt noch 50 ccm 
heißen Wassers zu und filtrieit. Die Schale ist dabei gut aiiszu- 
wischen, da die Kieselsäure ziemlich fest an den Wänden haftet. 
Man wäscht mit heißem Wassei aus, bis einige Ti'opfen des 
Filtrates mit Silber nitratlösung keine Trübung mehr geben — 
in gleicher Weise prüft man das Filtrat bei den folgenden Be- 
stimmungen — verascht im Platrntiegel und wägt die Kiesclsäm-c, 

Eisen- und Aluminiumoxyd: Zu dem Filtrat gibt man 
einige Kubikzentimeter Wassei stoffsuper*oxydlösung, erwärmt auf 
80 0 und fällt mit Ammoniak — karbonatfieil — im Überschuß. 
Nach dem Filtrieren und Auswaschen mit heißem Wassei glüht 
man und wagt als FcgOg und A^Og. Will man das Eisen für sich 
noch bestimmen, so bringt man die Oxyde in eine Porzellanschale, 
löst mit wenigen Tropfen Salzsäure, fügt etwa 20 ccm Wasser*, 
r Stückchen Jodkalium, i bis 2 ccm dünnen Stärkeklcister hinzu 
und titriert mittels einer in ccm geteilten Pipette mit einer 
Thiosiilfatlösung, die in 100 ccm 0,248 g NagS^Og-saq, das be- 
sondei's rein sein muß, enthält, i ccm dieser Lösung entspracht 
0,80mg FCgOg, Die Opei'ation führt man zweckmäßig bei 50 
bis 60 aus. 

Calciiimoxyd: Zum Filtrat von der Eisen- und Aluminium- 
bestiinmung gibt man, wenn nötig, noch hinreichend Ammoniak, 
erhitzt nahe zum Sieden und fällt mit Ammoniumoxalatlösung im 
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geringen Überschuß. Nach 6 bis i2stüncligem Stehen wiicl filliieit 
und nach dem Glülien als CaO gewogen. Im Filtrat bestimmt 
man das 

Magnesiumoxyd, indem man in der Kälte mit Naliium- 
phosphallösung fällt, wobei man eventl, das Einticten der Fällung 
cliuch Reiben mit einem Glasstab unterstützt. Nach dem Filtrieien 
wäscht man mit kaltem , ainmoniakhaltigem Wassci' — etwa 
-i5 % Ammoniak — aus und wägt nach dem Glühen als 
Magnesiiimpyrophosphat. 

I MgaPaOy-* 0,3623 MgO. 

Kohlensäure: Zui Bestimmung dei an die vorher bestimmten 
Metalloxyde gebundenen COg werden 100 ccm des Wasscis in 
einem mit Säuic gut ausgekochten Kölbchen unter Zusatz einiger 
Tiopfen Lackmuslösung gekocht. Mit Hilfe einer in 7 ioo 
geteilten Pipette wird dann mit n/io Schwefelsäure titriert, bis 
die blaue Faibe eben in die rote übergeht, die auch beim Kochen 
bestehen bleiben muß. 

Schwefelsäure. 200 bis 500 ccm des Wasseis weiden 
eingedampft, die Kieselsäuie abgeschieden und das zum Sieden 
cihitzte Filtiat mit einigen Kubikzentimetcin einer heißen 5%igen 
Chlorbaiyumlösung gefällt. 

r g BaSO,i = o,42o:g H^SO^ 

Chlor; 100 ccm weiden mit so viel n/ro Säuie, wie die 
Kohlcnsäurebestimmung erfordeit hat, neutralisiert und mit n/io 
Ag NO;, -Lösung unter Anwendung von Kalium ein omat als Indikator 
titrieit, bis der letzte Tropfen eine auch nach tüchtigem üm- 
schütteln bleibende rötliche Fäibung gibt, i ccm <=0,00355 g CI. 

Die erhaltenen Resultate, in Milligiammen pio Liter aus- 
gedrückt, geben ein genügendes Bild über das zur Verwendung 
kommende Wasser. 

Da die Zusammensetzung des Rohwasseis wohl im allge- 
meinen eine annähernd konstante ist, so genügt es, für die Be- 
rechnung des zur Reinigung des Wassers erfoiderlichen Kalk- und 
Sodazusatzes folgende einfache Bestimmungen ausziiführcn: 

IO rag CaO auf i 1 Wasser «= i deutscher Häiiegtad 

IO mg MgO „ r 1 „ = 1,4 

Temporäre Härte = Ht: 200 ccm Wasser weiden mit 
n/io Salzsäure unter Anwendung von Mcthyloiange als Indikator 
titriert und die neutrale Lösung zur Entfeinung dci COj gekocht 
I ccm n/io HC!== 1,4 Ht. 
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Gesamte Häite = H<.: Die neutrale Lösung wird mit einer 
Lösung, die aus gleichen Teilen von n/io Natronlauge und 
n/io Sodalösung besteht, im Überschuß versetzt und gekocht. 
Man läßt erkalten, filtrieit und titiieit mit n/io Salzsäure zurück. 
I ccm der veibrauchten Alkalilösung = i,4Hs. 

Permanente Härter Hg — = 

Bestimmung des Magnesia: loo ccm des neutialisierten 
und von CO., befreiten Wassers versetzt man in einem 200 ccm- 
Meßkolben mit einem Überschuß von Kalkwasser, das mit 
n/io Salzsäure (Indikator: Phenolphthalein) verglichen ist, füllt zur 
Marke auf und läßt einige Stunden gut verschlossen stehen. 
Gesättigtes Kalkwasscr nimmt man zu i,i — 1,3 g CaO im Liter an. 
Dann filtriert man 100 ccm durch ein trocknes Filter und titrieit 
den Übel schuß an Kalkwasser zurück. Die zur Fällung dei MgO 
verbrauchten Anzahl ccm Kalkwasser drückt man in der ihnen 
entsprechenden Anzahl ccm n/io Salzsäuic aus. Diese Zahl mit 
20 multipliziert gibt die Milligramme MgO im Liter an. 

Bei dei Reinigung des Kesselspeisewasscrs spielen sich 
folgende Umsetzungen ab: 

1. Ca (HCOÜa -P CaO == 2 CaCOg + H2 0 

2. MglHCOÜa 4 - CaO = MgCOg + CaCO,, + B , 0 
MgCOg + CaO = MgO -}- CaCO;, 

3. CaSO.^ -pNagCO,, == CaCO^ 4 -Na,SO| 

4. MgCh + CaO -MgO-pCaCla 
CaCIg + NaaCOs =CaC03-f2 Na CI 

Hiernach berechnen sich die Zusätze an Kalk und Soda 
folgendermaßen : 

r. CaO= IO HfP 1,4 MgO. 

Hierin bedeutet: CaO in Milligrammen pro Liter bezw. in 
Grammen pro Kubikmeter; Ht ==* tempoiärc Flärte; MgO = in Milli- 
grammen pro Liter gefundene Magnesia. 

2. NagCOg = i 8,9 Hp. 

Hieiin bedeutet: NagCO^ die Soda in Milligrammen pro 
Litei bezw. in Grammen pro Kubikmeter; Hp — permanente Härte. 

Je wärmer die Reinigung ausgeführt wird , um so quantitativer 
verlaufen die oben angeführten Umsetzungen. 

Entspricht die Anzahl der bei der Bestimmung der Gesamt- 
harte verbrauchten Kubikzentimeter Alkali der Anzahl der bei der 
Bestimmung der temporären Härte verbiauchten Kubikzentimeter 
Salzsäure, so liegt ein Wasser vor, das nur Ca(HC03)3 und 
Mg(HCOa)2 enthält; behufs der Reinigung bedarf es also nur des 



Zusatzes von Kalk. Das gleiche gilt für ein Wasser, das bei der 
Bestimmung der temporären Härte einen giößeren Zusatz von 
Salzsäiiie erfordeit, als Alkali bei der Bestimmung der Gesamt- 
häite; hicibei handelt es sich um ein NaHCOj, -haltiges Wasser. 
Im allgemeinen wird jedoch der Alkaliverbiauch giößer sein als 
det an Salzsäure, mit anderen Weiten, neben temporärer wird auch 
permanente Härte vorhanden sein. 

Das so gereinigte Wasser soll nach dem Filtrieren weder 
mit Sodalösung einen Niederschlag geben (Prüfung auf noch vor- 
handenen Kalk) noch mit Kalkwasser oder Calciumchloridlösung 
(Prüfung auf überschüssige Soda). 

Das gereinigte Wasser wird allwöchentlich auf CaO, MgO 
und NagCOg untersucht. Zu diesem Zweck dampft man i 1 des 
Wassers stark ein und bestimmt darin NagCOg durch Titration 
mit n/i Säure Von dem Resultat bringt man den für CaO und MgO 
— beide werden in bekannter Weise bestimmt — eventl. gefundenen 
und in Karbonate umgerechneten Wert in Abzug. 

Außeidem kann man allwöchentlich einmal das in den Kesseln 
selbst befindliche Wasser auf CaO, MgO und NagCOg untersuchen; 
unbedingt bestimmt werden muß seine Dichte, die ja infolge der 
im Speisewasser gelösten Natriumsalze immer mehr zunimmt. 
Ein spez. Gewicht von 3® B6. ist wohl als Maximum zu betrachten, 
und der Kessel ist dann abzublasen. 


III. Schwefelsäure- und Oleumfabrikation. 

A, Rohmaterialien, 

1. Pyrite. 

2. Zinkblenden. 

3. Gasreinigungsmasse. 

.]. Rohschwefel. 

5. Salpeteisäuie bezw. Natriumnitrat. 

Vielfach begnügt man sich bei der Untersuchung der Aus- 
gangsprodukte für die Schwefelsäiirefabrikation, und hauptsächlich 
gilt das hier Gesagte für Pyiite und Blenden, mit einer Schwcfel- 
bestimmung. Will man sich jedoch über die Natur des Materials, 
über das Verhalten beim Rösten, besonders aber über die zu 
erwartende günstigste Abröstung ein Bild machen, so ist eine ein- 
gehende Untersuchung unbedingt erforderlich. Denn, wie bekannt, 
röstet dei in den Pyriten an Zink, Blei, Kupfer, Mangan gebundene 
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Schwefel nicht oder doch nur zu einem Teil ab, die betreffenden 
Sulfide gehen viclmchi in Sulfate über. Durch voihandenes Calcium 
und Magnesium weiden weitere Veiluste an Schwefel bedingt, 
Denn die im allgemeinen als Karbonate vorliegenden alkalischen 
Eiden gehen ebenfalls in Sulfate über. Die beim Röstprozeß ge- 
bildete Wärme reicht aber nicht aus, um diese Sulfate zu zer- 
stöien. Füi Pyiite ist fernet eine Rückstandsbestiniinung von 
Weit, da Pyiite mit wenig Rückstand die Neigung zeigen, beim 
Rösten zusammenzLischmclzen, während bei hohem Rückstands- 
gehalte das diesen bildende SiO^ und BaSO^ gleichsam ein Gerippe 
bilden, das das Schmelzen verhindert. In gleicher Weise trifft 
das Über Kupfer, Calcium, Magnesium, Blei — bei diesem wenigstens 
zum Teil — Gesagte bei Blenden zu. Ferner kommt hier noch 
eine Fiuoibestimmung in Bctiacht, da ein hoher Fiuoigchalt — 
bis zu 4% ist es nach Classen in Blenden enthalten — von sehr 
nachteiligem Einfluß auf die Bleikammein ist. 

Pyrite. 

Feuchtigkeit: 50ggiob gepulverten Pyrites weiden nicht ere 
Stunden bei 105 ^ in taiieitem Schälchen getrocknet und nach dem 
Elkalten zuiückgewogen. Der getrocknete Pyrit wild feinst ge- 
pulvert und zu folgenden Bestimmungen veiwendet; 

Schwefel; Tiockner Weg: In einem Poizellanticgelchen von 
etwa 35 bis 40 ccm Inhalt mengt man innig 0,5 g Pyiit mit la bis 
15 g einer Mischung, die aus 8 Teilen NaNOs, 3 Teilen Nag CO,, 
und 3 Teilen Kg CO., besteht, und schmilzt 15 bis 20 Minuten bei 
bedecktem Tiegel, bis die Schmelze uihig fließt. Im Anfänge 
des Schmelzpiozesses muß man zu staikes Erhitzen vei meiden, 
weil sonst leicht Veiluste an Schwefel eintreten können. Nach 
dein Erkalten zieht man die Schmelze mit heißem Wasser aus, 
leitet kuize Zeit CO, in die Lösung, um Blei, das duich beim 
Schmelzprozesse sich bildendes Na OH gelöst ist, zu entfernen, 
filtrieit und wäscht heiß aus. Das Filtiat verdampft man in einer 
Poizellanschale unter Zusatz von konz. Salzsäure zui Trockne, 
gibt zum Rückstand 10 ccm konz. Salzsäure und verdampft aber- 
mals. Diese Manipulation ist unbedingt nötig, um die voihandenen 
Nitrate zu zeistöien, da die Fällung von PlgSO,! mit Baryumchlorid 
bei Gegenwart von Salpetersäure oder deren Salzen erheblich zu 
hohe Resultate liefert. Den Rückstand nimmt man mit verd. 
Salzsäure auf, filtriert, um etwa ausgeschiedene Kieselsäure zu 
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entfernen, und fällt in der Siedehitze mit loo ccm einer 2,5proz. 
ebenfalls zum Sieden eihitzten Baryumcbloiidlösung. 

r g BaSO,i = 27,48 %S. 

Feiichtei Weg' 0,5 g Pyrit übci gießt man in einem kleinen 
mit Uhrglas bedeckten Becherglase mit 10 ccm eines aus 3 Teilen 
48® HNO., und I Teil konz. HCl bestehenden Gemisches und 
läßt mehrere Stunden, am besten übei Nacht,' stehen. Man spült 
alsdann das Uhrglas in das Becheiglas ab, verdampft auf dem 
Wasserbade zur Trockne , gibt zu dem Rückstand behufs Verjagen 
der Salpeteisäuie 3 ccm konz. HCl und verdampft abeimals zur 
Trockne, Nun nimmt man den Rückstand bei Wasserbadtemperatur 
mit I ccm konz, HCl auf, fügt 100 ccm heißen Wassers hinzu, 
eiwäimt etwa noch 74 Stunde und gibt die Lösung durch ein Filter, 
das man gut mit heißem Wasser auswäscht. Das etwa 150 ccm 
betragende Filtiat wird auf ungefähr 80® eihitzt, mit 20 ccm 
10% Ammoniak versetzt und Stunde bei dieser Temperatur 
belassen. Sodann filtiieit man und wäscht heiß gut aus. Der 
Eisenhydroxydniedet schlag wird in möglichst wenig veid. HCl ge- 
löst, die Lösung auf 100 ccm verdünnt und abermals bei 80 « mit 
denselben Mengen Ammoniak gefällt. Man filtiieit zum ersten 
Filtrat, säueit mit HCl an und fallt die FI^SO^ wie oben. 

I g BaS04== 27,48% S, 

Rückstand: Den beim feuchten Weg erhaltenen Filtenück- 
stand — zweckmäßig nimmt man beide Kontrollbestimmungen 
zusammen — zieht man ein- bis zweimal bei Wasseibadtempeiatur 
mit 25 Y, iger Ammoniumazetat-Lösung aus, um das Blcisulfat zu 
entfernen und verascht die auf einem Filter gesammelten Rück- 
stände im Platintiegel. 

Arsen: 10 g Pyrit werden in einem 500 ccm fassenden Erlen- 
meyerkolben mit 100 ccm konz. Salzsäuic übergossen und dann 
nach und nach, um zu staikes Auf- und Übei schäumen zu ver- 
meiden, 40 bis 50 ccm 40“ Salpeteisäuie zugegeben. Ist alles 
oxydieit, so dampft man auf dem Sandbade bis zur Ölkonsistenz 
ein, gibt 25 ccm konz. Salzsäure und i bis 2 g Kalium chloiat zu, 
dampft wieder ein und wiederholt dieses Vei fahren mehrmals — zu- 
letzt ohne Chloratzusatz — , um alle Salpetersäuie zu entfernen, 
bei deren Gegenwart später neben der Ausscheidung von AsaSg 
eine solche von Schwefel eintreten würde, Zu dem eingedickten 
Kolbeninhalt gibt man etwa 50 g chemisch reines FeS04 und 
200 ccm konz. chemisch reine Salzsäure und destilliert in vor- 

von Hohorst, Laboratoriumsbueb, 
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gelegtes Hg S- Wasser mit Hilfe des in Fig. 5 abgebildcten ein- 
fachen Appaiates. 

Hat man 250 bis 300 ccm übcrdestilliert, so leitet man in b 
nochmals Schwefelwasserstoff ein, um etwa kolloidal gelöstes AgSg 
zu fällen. Man filtiicit dann durch ein gctiocknetes und tarieitcs 
Filter, wascht zunächst mit Alkohol, dann mit Schwefelkohlenstoff, 
zum Schluß wieder mit Alkohol und tiocknet bei 100®, 

0,01 g A2 S,,-o,o 6% As. 

Eisen; i g Pyrit wird in einem 250 ccm fassenden Kölbchen, 
wie untei „Schwefel feuchtei Weg“ angegeben, aufgeschlossen, die 
Lösung zurTiocknc veidampft, 25 ccm konz. Salzsäure zugegeben 
und abermals zur Trockne verdampft, Den Rückstand nimmt man 



mit lo ccm konz. Salzsäure auf, gibt 50 ccm heißen Wassers zu 
und erwärmt noch kui'ze Zeit, bis alles außer dem Rückstand 
gelöst ist. Man reduziert sodann mit eisenfreiem ZinkL spült die 
reduzierte Lösung in eine geräumige Porzellanschale, fügt etwas 
konz. Mangansulfatlösung und Schwefelsäure hinzu, verdünnt stark 
mit Wasser und titriert mit n/2 Permanganatlösung, bis die ein- 
tretende Rotfarbung einige Sekunden bestehen bleibt, 

I ccm n/2 KMnOjt = 2,793 %Fe, 

Blei: 10 g Pyrit werden auf feuchtem Wege, wie bekannt, 
aufgeschlossen, die Lösung zur Trockne verdampft, zum Rück- 
stand 25 ccm konz. Salzsäure gegeben und abermals zur Trockne 
verdampft, Man nimmt mit 10 ccm konz. Salzsäure auf, verdünnt 
mit 200 ccm Wasser, erhitzt zum Sieden, gibt zwecks Reduktion 

i) Es empfiehlt sich, eine abgewogene Durchschnittsprobe des zur 
Reduktion verwendeten Zinkes in verd, reiner Schwefelsäure zu lösen und 
einen etwaigen Permanganatverbrauch festzustellen. Man hat dann bei der 
Eisenbestimmung die nötige Korrektur anzubringen. 
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des Eisens etwas festes Natiiumhypophosphit hinzu und leitet in 
die icduzierte, siedend heiße Lösung so lange einen mäßigen Strom 
von Schwefelwassci Stoff ein, bis sich die abgeschiedenen Sulfide 
genügend zusammengeballt haben und die über stehende Flüssigkeit 
klar erscheint. Man filtrieit, wobei man das Filter stets mit 
Flüssigkeit gefüllt und den Trichter mit einem Uhr glase bedeckt 
hält, und wäscht mit salzsäurehaltigem Schwefelwasserstoffwasser 
aus, Filter nebst Inhalt gibt man sodann in ein kleines Becher- 
glas und zieht bei Wasserbadtemperatur ein- bis zweimal mit 
loproz. Natriumsulfidlösung, um Arsen und Antimon in Lösung 
zu bringen, aus und fiihil die zuiuckbleibenden Sulfide durch 
Kochen mit spioz. Salpetersäure in Nitrate über-. 

Nachdem man vom ausgeschiedenen Schwefel und 
Filterfaset n abfiltiicrt hat, gibt man zum Filtrat 
Schwefelsäui-e in möglichst geringem Überschuß 
und dampft bis zum Erscheinen der Schwefcl- 
säuiedämpfe ein. Nach dem Erkalten nimmt man 
mit gleichen Teilen Wasser und Alkohol auf und 
filtriert das ausgeschiedene Bleisulfat ab. Man 
wäscht mit verdünntem Alkohol nach, wobei man 
darauf zu achten hat, daß möglichst alle Schwefel- 
säure vom Filter entfernt ist, um Verkohlen des- 
selben beim Trocknen zu vermeiden. Nachdem 
man Filter nebst Bleisulfat im Trockenschr-ankc 
getrocknet hat, entfernt man den Niederschlag 
vom Filter, verascht zunächst das Filter in einem 
kleinen Porzellantiegel , r aucht die Asche zuerst 
mit einigen Tr opfen Salpeter-, sodann mit einigen Tropfen Schwefel- 
säure ab, fügt das übrige Bleisulfat hinzu, glüht gelinde und wägt 
nach dem Erkalten. 

0,1 g PbS04==o,6837oPb. 

Im Filtrate vom Bl ei sulfatnied erschlag bestimmt man das 

Kupfer, indem man stark eindampft, die Lösung in ein 
kleines Becher glas spült und der Elektrolyse unterwirft, wobei 
man sich vorteilhaft der in Fig. 6 abgebildetcn Win kl ersehen 
Elektroden bedient. Man fügt zu der Kupfer lösung noch 2 bis 
3 ccm 40 0 Salpetersäure und so viel Wasser hinzu, daß das Platin- 
drahtnetz der Kathode sich vollständig in der Flüssigkeit befindet. 
Als Stromquelle benutzt man eine Akkumulatorenbatterie und 
elektrolysiert bei einer Stromstärke von 0,5 bis r Ampöre. Will 
man sehen, ob die Elektrolyse beendet ist, so gibt man etwa 

2* 
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10 cctn Wassel zu dem Inhalt des Bccherglascs ; bleibt das von 
dei erhöhten Flüssigkeitssäule benetzte Stück des Kathodendiahles 
innerhalb V2 bis i Stunde fatblos, so ist die Elektrolyse beendet. 
Man verdünnt mit Wassei unter Anwendung eines kleinen Hebers, 
bis dcrZcigei des eingeschalteten Ampöiemeters auf Null gesunken 
ist, entlcint die Kathode aus dem Stromkreis, wäscht sie erst mit 
Alkohol, dann mit Äther und wägt, nachdem man einige Minuten 
bei 100® getrocknet hat. 

Calciumoxyd: lo g Pyrit werden 2 bis 3 mal mit je 50 ccm 
loproz. Salzsäure zum Sieden erhitzt und heiß filtriert. Das 
Filtrat dampft man, um die überschüssige Salzsäure möglichst zu 
entfernen, fast bis zui Tiockne ein, nimmt mit Wasser und, 
wenn nötig, mit wenig Salzsäure auf, erhitzt zum Sieden und gibt 
20 bis 30 ccm Wassei stoffsupcroxydlösung und karbonatfreies Am- 
moniak im Überschuß zu. Das Mangan ist unbedingt zu entfernen, 
weil es sonst teilweise mit dem Calcium gefällt und nach dem 
Glühen als Mn^Ot mitgewogen weiden würde. Nach dem Fällen 
läßt man nochmals aufkochen, filtiieit heiß, wäscht heiß aus, 
gibt, wenn nötig, noch etwas Ammoniak hinzu und fällt in der 
Siedehitze mit gesättigter AmmoniumoxalallÖsung in geringem 
Ubei schuß. Der Calciumoxalatnicderschlag wird, wie bekannt, 
weiter behandelt und nach dem Glühen als CaO gewogen. Im 
Filtrat bestimmt man in bekannter Weise das 

Magnesiumoxyd durch Fallen mit Natriumphosphatlösung 
und Wägen als Pyrophosphat. 

Mangan: i bis 2 g desPyiiles werden auf feuchtem Wege auf- 
geschlossen, die Lösung zur Trockne vei dampft, der Rückstand mit 
2 ccm konz. Salzsäuie gelöst, mit 200 ccm Wassei vei dünnt und 
die Metalle der Schwefelwasscrstofifgi uppe gefällt. Das Filtrat des 
Schwefelwasserstofifniederschlages dampft man zui Vcijagung des 
Schwefelwasserstoffes ein und oxydiert die Lösung mit einigen 
Kubikzentimetern Salpetersäure oder Wassei stoffsupcioxydlösung. 
Zu der oxydieitcn Lösung gibt man zuerst festes Ammonium- 
karbonat, sodann tiopfenweise von einer Lösung dieses Salzes, 
bis dei zuerst entstehende Niedei schlag aiifhört, sich wieder zu 
lösen. Alsdann gibt man tropfenweise Salzsäure vom spez. Ge- 
wicht 1,01 hinzu, bis dei Niederschlag nach öfterem Umschütteln 
und längerem Einwirken der Säute eben gelöst und die Lösung 
klar gewoiden ist Man verdünnt so weit, daß die Lösung in 
500 ccm I g Eisen enthält, und versetzt auf je i g Eisen mit i g 
kristallisiertem Ammoniumazetat und i g Essigsäure. Man kocht 
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auf, filtriert die klaie farblose Lösung nach dem Absetzen des 
Niederschlages sofort ab und wäscht den Niederschlag anfangs 
durch Dekantation, zuletzt auf dem Filter mit heißem Wasser, 
dem etwas Amononiuraazetat beigefiigt ist, aus. Um etwa vom 
Eisenniedei schlage zurirckgehaltencs Mangan und Zink zu gewinnen, 
löst man diesen in vci*d. Salzsäure und führt die eben beschriebene 
Opei*ation nochmals aus; doch wird eine einmalige Fällung im 
allgemeinen für technische Zwecke hinreichend sein. Das Filtrat 
engt man bis auf 250 ccm ein, übersättigt mit Ammoniak, versetzt 
mit einigen Tropfen Brom oder einigen Kubikzentimetern Wasscr- 
stoffsuperoxydlösung und erhitzt zum Sieden, wodurch das Mangan 
als Mn(OH)j abgeschieden wird. Das Eidiitzen wird fortgesetzt, 
bis alles überschüssige Brom verjagt ist, dann wii'd filtriert, heiß 
ausgewaschen und nach dem Glühen als Mn^Oj gewogen. 

I MngO^ = 0,7203 Mn. 

Zink: Das Filtrat von der Mangan best) mm ung wird im 
Überschuß mit Essigsäui*e versetzt, zum Sieden erhitzt und in 
die heiße Lösung Schwefelwasserstoff eingeleitet, bis diese er- 
kaltet ist. Man läßt längere Zeit, am besten über Nacht, stehen, 
filtriert ab und wäscht mit Schwefelwasscrstoffwasser, dem etwas 
Ammoniumnitrat zugesetzt ist, aus. Das ZnS wird schließlich durch 
starkes Glühen in ZnO übergeführt und als solches gewogen: 

iZnO== 0,8035 Zn. 

Ist das Zinksulfid nicht weiß, sondern grün und dunklet ge- 
färbt, was durch Spuren von Ni und ,Co bedingt ist, so löst man 
auf dem Filter mit wenig stark verdünnter Salzsäure und fällt im 
Filtrat das Zink mit Sodalösung als Karbonat, filtrdert, wäscht 
heiß aus und glüht zu ZnO. 

Zinkblenden , 

Feuchtigkeit: siehe Pyrite. 

Schwefel: Trockner Weg: siehe Pyrite, Bei Blenden ge- 
nügen 7 g des Soda -Salpetergemisches für 0,5 g Substanz, 

Feuchter Weg: 0,5 g auf dem Boden eines kleinen, mit Uh i'- 
glas bedeckten Becherglases gleichmäßig verteilter Blende über- 
gießt man mit 20 ccm 48“ Salpetersäure und läßt einige Stunden 
stehen. Dann gibt man 7 bis 8 ccm konz. Salzsäure hinzu und 
laßt wiederum längere Zeit, am besten übet Nacht, stehen. Im 
übrigen verfährt man, wie bei Pyriten angegeben. 

Zink: Zu 2,5 g der trocknen und feingepulverten Blende, die 
sich in einem 250 ccm fassenden Erlenmeyerkolben befinden, gibt 
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man 12 ccm 48® Salpetersäure und läßt die Säure zuerst in der 
Kälte, sodann bei Wasserbadtemperatur bis zum Verschwinden 
der roten Dämpfe einwirken. Nun fügt man 25 ccm konz. Salz- 
säure hinzu, dampft auf dem Sandbade zur Trockne ein, nimmt 
den Rückstand mit 5 ccm konz. Salzsäure und wenig Wasser auf 
erwärmt, bis sich so viel wie möglich gelöst hat, gibt noch 50 bis 
60 ccm Wasser zu und erwäimt weiter auf 60 bis 70'^, bis alles 
außer Gangait und ausgcscliicdencm Schwefel gelöst ist. Dann 
leitet man in die Lösung einen nicht zu starken Stiom von 
Schwefelwassci Stoff ein und setzt unter beständigem Umschwenken 
nach und nach 100 ccm kalten Wassers zu, bis alles Blei und 
Cadmium gefällt ist, was daran erkennbar ist, daß die aufsteigenden 
Gas bl äsen durchsichtig geworden sind. Man filtriert in einen 
500 ccm -Kolben und wäscht mit 100 ccm Schwefel wasserstoff- 
wasser, dem 5 ccm konz. Salzsäure zugesetzt sind, nach, bis ein 
ablaufender Tropfen keine Reaktion mit Schwefelaminonium auf 
Zink mehl gibt. In den Kolben gibt man zwecks Siedeerleichterung 
einige kleine Schnitzel Fillricrpapicr und erhitzt den Kolben dann 
auf dem Sandbade zur Austreibung von H3S, bis ein über die 
Kolbenmündiing gehaltenes Stück Blcipapier nicht mehr geschwärzt 
wird. Zu der warmen Lösung gibt man zwecks Oxydation des 
Eisens 5 ccm 40« Salpetersäure, läßt teilweise erkalten, vei setzt 
mit 10 ccm Wasscistoffsupcroxydlösung, um voihandenes Mangan 
zu oxydieien, und fügt schließlich 100 ccm Ammoniak vom spez. 
Gew. 0,910 und 10 ccm einer kalt gesättigten Ammoniumkarbonat- 
lösung hinzu. Man schwenkt gut um und läßt erkalten. Inzwischen 
stellt man den Titer, d. i. eine ammoniakalischc Zinklösung von 
bekanntem Zinkgehall her, indem man eine dem Zinkgehalte des 
Erzes annähernd entsprechende Menge chemisch reinen Zinkes, 
etwa 0,9 bis 1,2 g, ln einem 500 ccm -Kolben in 10 ccm, konz. 
Salzsäuie und 5 ccm 40^' Salpetersäure löst, mit 250 ccm Wasser 
verdünnt, und die gleichen Volumina Ammoniak und Ammonium- 
karbonatlösung wie zu der Erzlösung zugibl Nach dem Erkalten 
füllt man Titer wie Erzlösiing bis zur Marke auf, schüttelt gut um 
und filtricit die Erzlösung durch ein trocknes Faltenfilter in einen 
Erlenmeyerkolben (Trichter und Kolben müssen natüilich ebenfalls 
trocken sein). Von jeder Lösung pipettiert man nun 100 ccm 
hetaus, läßt in dickwandige Gläser laufen und verdünnt mit je 
200 ccm Wasser. Alsdann titricit man mit einer Scliwcfelnatrium- 
lösung, die 20 g NagS-f Qaq im Liter gelöst enthält und auf den 
Kubikzentimetei etwa 0,0052 gZink angibt, und zwar dergestalt, daß 
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man Titer und Erzlösung gleichzeitig titiieit, indem man aus zwei 
nebcneinandei stehenden 50 ccm -Büretten die Sulfidlösiing ab- 
wechselnd in die Zinklösiingen einlaufen läßt. Der cistc Veisuch 
wird wohl immer orientierender Natur sein. Man schüttelt gut 
um und setzt mittels dünner Glasstäbe gleichzeitig einen Tropfen 
von jeder Lösung auf einen Streifen Bleipapieres. Hieifür eignet 
sich am besten das im Handel unter dem Namen „Polkapapier*' 
erhältliche Bleipapier, hei gestellt aus dem für die Fabrikation von 
Visitcnkaiten dienenden Glanzpapier, welches mit einer Schicht 
Blcikarbonat überzogen ist. Nachdem man die Tiopfen 15 bis 
20 Sekunden lang hat auf das Bleipapiei einwiiken lassen, spiitzt 
man sie mittels einer Spritzfiasche von dem Papier ab und stellt 
fest, ob an den Beiührungsstellen eine Biäunung des Bleipapieres 
eingetreten ist. Ist dies nicht der Fall, so fähit man mit dem 
Schwefelnatriiim Zusätze fort, bis beide Tropfen nach gleicli langer 
Einwirkung eine schwache, doch deutlich wähl nehm bare Bräunung 
von gleicher Nuance hetvoigetufen haben. 

Bezeichnet man die zur Herstellung des Titers abgewogene 
Menge reinen Zinkes mit die für 100 ccm des Titcis ver- 
brauchten Kubikzentimeter Schwefelnatriumlösung mit /j, die zur 
Titration von 100 ccm derEizldsung verbtauchten Kubikzentimeter 
Schwefelnatiiumlösung mit c, so gibt die Gleichung 

0/ 40 • ft ' ß 

/o” 

den Prozentgehalt der untersuchten Blende an Zink an. 

Dies ist die Schaffnei sehe Methode, wie sie wohl heute all- 
gemein in dei Technik zur Bestimmung des Zinkes in Zinkerzen 
angewendet wiid. Nun aber wird von manchet Seite behauptet, 
,-daß das fallende Eisenhydroxyd etwas Zink mitrisse. Handelt es 
sich daher um besondeis genaue Bestimmungen, so kann man 
dem Titer eine dem Eisengehalt der Blende entsprechende Menge 
Eisenchloiid zusetzen. ^ 

Blei: Zur Bestimmung des Bleies benutzt man den bei der 
Zinkbestimmung eihaltenen Schwefelwasserstoffniedei schlag, den 
mau, wie unter Pyiiten angegeben, weiter behandelt. 

Kupfer; 10 g der Blende werden, wie bei der Zinkbestimmung 
angegeben, aufgeschlossen, die Lösung zur Trockne vei dampft, 
zum Rückstand 25 ccm konz. Salzsäure gegeben und abermals zur 
Trockne verdampft. Dann nimmt man mit ro ccm konz. Salz- 


i) Vergleiche hierüber Spezialwerke wie Nissenson, Nissenson & Pohl u. a. 
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säure auf, vei dünnt mit loo bis 200 ccm heißen Wassers und 
fällt nach dem Eikaltcn das Blei mit übeischüssigcr Schwefelsäure 
aus. Man filtrieit kalt, wäscht mit etwas kaltem Wasser das Filtci 
aus, reduzieit in der Siedehitze mit Natriumhypophosphit, fällt 
mit Schwefelwasserstoff und filtriert, wie bei Pyiiten angegeben. 
Der Sulfidniedcrschlag wird mit Natriurasulfidlösung behandelt 
schließlich mit 5 % Salpeter.säure gekocht, filtriert und, wie be- 
kannt, elektiolysiert. 

Eisen: siehe unter Pyiiten; des geiingcren Eisengehaltes 
wegen wägt man zweckmäßig 5 g Zinkblende ein. 

Mangan; desgl. 

Aisen: desgl. 

Kalk und Magnesia: desgl. 

Fluor: qualitativ: Man erhitzt einige Giamm der Blende im 
Reagensglase mit konz. Schwefelsäuie und hält einen an einem 
Glasstabe hängenden Wassci tropfen an die Mündung des Glases. 
Bei der Zersetzung des aus dem Fluor und dci in jeder Blende 
enthaltenen Kieselsäure gebildeten Fluorsiliciums mit Wasser bildet 
sich Kieselfluorwassci stoffsäure und Kieselsäure, die im Wassei- 
tropfen als milchige Ti Übung erscheint. 



Fig. 7. 


Quantitativ: Die Bestimmung wird nach Bullnheimei ausge- 
fühit mittels des in Fig. 7 skizzicitcn Appaiatcs. 

Waschflasche A ist mit konz. Kalilauge, Wasch flasche B mit 
konz. Schwefelsäure gefüllt zur Reinigung und Trocknung des während 
der Operation den Apparat passierenden Luftstromes, C ist ein 
Erlenmeyerkolben von 300 bis 350 ccm Inhalt, in den durch einen 
Gummistopfen mit dreifacher Bohiung außei den beiden Gas- 
leitungsi Öhren das Thermometer a geführt ist. D ist ein mit Glas- 
wolle gefülltes, in Kühlwasser befindliches U - Rohr zur Konden- 
sation von etwa mitgerissenen Schwefelsäuredämpfen; es ist zu 
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empfehlen, zwei solchei Kondensröhren zwischen 0 und zu 
schalten. In Vorlage E schließlich — einem Erlenmeyerkolben von 
250 ccm Inhalt — befindet sich eine Lösung von 5 g Chloilcalium 
in 80 ccm Wasser. Anstatt dieser Vorlage kann man vorteilhaft 
eine Di ehschmidtsche Waschflasche (Fig. 8) veiwenden. 

Nachdem der Apparat aufs soigfältigste getrocknet und auf 
Dichtheit gepiüft ist, biingt man 2,5 g dei trocknen, fein gc- 
pulveiten und mit 3 bis 5 g Quarzpulver aufs innigste gemischten 
Blende in den Zei setzungskolben C, fügt zog Chromtrioxyd und 
100 ccm konz. Schwefelsäure hinzu. Wenn das Chromtiioxyd 
nicht absolut trocken ist, so ist es voiher mit der 
Schwefelsäure zu mischen und diese Mischung in den 
Kolben zu bringen. Nachdem man letzteren lasch 
vei schlossen und zwecks Mischung des Inhalts leicht 
umgeschwenkt hat, beginnt man mit dem Durch- 
Iciten der gereinigten Luft. Nach einiger Zeit ei wärmt 
man den auf einei Eisenplatte stehenden Kolben 
und läßt die Temperatiu langsam auf 80® steigen. 

Es erfolgt nun, besondeis bei Schwefel- und fluor- 
reichem Material, eine ziemlich lebhafte Reaktion, 
infolge deren die Tempeiatur von selbst steigt, 
so daß die Flamme eventl. ganz entfernt werden 
kann. Erst wenn die Sauerstoffentwicklung nach- 
zulassen beginnt, was man an dem langsamen Durchstreichen 
der Gasblasen durch E erkennt, erwärmt man von neuem und 
steigert die Temperatur auf 150 bis röoo. Die Luftzufuhr kann 
während der Sau erst offen twicklung ganz abgestellt werden. Nach 
dreistündigem Destillieren ist alles Fluorsilicium in die Vorlage 
übergegangen. In dieser befindet sich nun neben überschüssiger 
Chlorkaliumlösung Siliciumfluorkalium und die der Siliciumfluoi- 
wasserstoffsäure äquivalente Menge Chlorwasserstoffsäure: 

3 SiFl^ -b 4 Hg O - 2 HgSiFlß -f Si(OH),i 
Hg Si Flß + 2 K CI = Kg Si Fl, 2 H CI. 

Man nimmt die Vorlage vom Apparat ab, gibt zu dem Voi- 
lageninhalt 80 ccm Alkohol zur vollständigen Abscheidung des 
Siliciumfluorkaliums und läßt einige Zeit bedeckt stehen. In- 
zwischen stellt man sich eine Lösung von Chlorkalium, Wasser 
und Alkohol in dem angewandten Mengenverhältnisse her und 
titiiert mit n/io Kalilauge unter Anwendung von Phenolphthalein als 
Indikator, um einen etwaigen Säuregehalt des verwendeten Alkohols 
festzustellen. Darauf titriert man in gleicher Weise den Vorlagen- 
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inhalt und bringt von den vcrbi suchten Kubikzentimetern Al 
den Verbrauch für den Alkohol in Abzug. 

Aus obenstehenden Gleichungen ergibt sich, daß i ] 
entspticht 3 Fl. 

Quecksilber: qualitativ: Man mischt die trockne, ft 
gepulveite Blende innig mit wasserfreiem Natiiumkarbonat, bii 
die Mischung in ein schwersclimelzbarcs Röhrchen, schichtet nt 
etwas Natriumkarbonat oben auf und erhitzt stark, wobei sich ( 
etwa vorhandene Quecksilber in dem kälteren Teile der Rölne 
Foim eines grauen Anfluges ab.setzt. Nach dem Ei kalten g 
man in das Röhrchen zwei Tiopfcn konz. Salpctci säure und eir 
Tropfen konz. Jodkaliumlösung und eihitzt gelinde. Das fi 
weidende Jod vei wandelt das graue Quecksilber in lotes Jod 
welches gegen die Salpelersäurcdämpfe ziemlicli beständig i 
während die etwa gleichzeitig gebildeten, ähnlich gefäibt 
Trijodide des Aisens und Antimons zeiselzt und in farblose Vt 
bindungen verwandelt werden. Mitunter ist das Quecksilberjoc 
gelb gefärbt, verwandelt sich aber nach dem Erkalten in die rc 
Veibindung. 

Qasreinigungsmasse. 

Feuchtigkeit: 100 g der feuchten Masse werden mehre 
Stunden im Trockenschrank bei 100® getrocknet und zuiückg 
wogen. ^ In der getiockneten und feinst gepulverten Substanz b 
stimmt man: 

Gesamtschwefel; Die Bestimmung wird, wie unter Pyrite 
, .Schwefel, feuchtei Weg“ angegeben, ausgeführt und das Rcsulti 
auf feuchte Substanz umgcrechncl. 

Glühverlust: 10 g weiden in ein geräumiges Porzellai 
Schiffchen eingewogen und im Muffclöfchen ro Stunden lang gc 
glüht, wobei man die glühende Masse öfters mit einem kleine 
Platinspatel umrührt. Nach dem Ei kalten wägt man zurück un 
bestimmt in dem Abbiand den Schwefel analog, wie „bei Kiesah 
biänden, feuchter Weg“ angegeben. Aus den so erhaltenen uni 
auf feuchte Substanz umgerechncten Werten berechnet sich de 
nutzbare Schwefel: z., ß: 

Feuchtigkeit ~ 32,80% 

Schwefel in der feuchten Substanz =■ 2 1,84 % 

i) Um Verflüchtigung von Schwefel zu vermeiden, trocknet man nich 
länger als eben erforderlich. 
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Glühverlust — 59>oo % 

Schwefel im Glulnückstand =10,15% 

Nutzbaiei Schwefe! =17,68% 

Rolischwefel. 

Feuchtigkeit: wiid wie bei Gasreinigungsmasse bestimmt; 
um Veiluste an Feuchtigkeit beim Pulvern zu vei meiden, benutzt 
man zur Feuchtigkeitsbestimmung die lohe Duich- 
schnittspiobe, die allenfalls grob zerkieineit wird. 

Schwefel und Rückstand: Im allgemeinen kann 
man sich mit folgender einfachen Schwefelbestimmung 
begnügen: 3 bis 5 g des Schwefels werden in einem 
tarierten Poizellantiegelchen verbiannt, und zwar der- 
gestalt, daß man den Schwefel zur Entzündung biingt 
und luhig abbicnnen läßt. Glühen ist jedenfalls zu 
vermeiden, weil man sonst die im Rohschwefel häufig 
vorkommenden oiganischen Substanzen mit vei brennen 
und fehlei weise als Schwefel berechnen würde. Nach 
dem Erkalten wägt man den Rückstand zuiück. Der 
Verlust gibt den nutzbaren Schwefel an. Handelt cs 
sich um direkte Bestimmung des Schwefels, so führt 
man dieselbe durch Auslaugen des Rohschwefels mit 
Schwefelkohlenstoff im Soxhlet- Apparat (siehe Fig. 9) aus : 

In eine getrocknete, entfettete Extraktionshülse nach 
Schleicher & Sc hüll wägt man i bis 2 g des gepulverten 
Schwefels ein und setzt die Hülse in das Extraktionsgefäß 
ein. Sodann füllt man in den getrockneten und taiierten 
Kolben etwa 75 ccm rückstandficien Schwefelkohlen- 
stoff, verbindet den Kolben mit dem Extraktions- 
gefäß, setzt auf letzteres den Kühler auf und setzt den 
Kolben der Temperatur eines Dampfbades aus, während man 
den Kühler mittels einei Klemme an einem Stativ befefestigt und 
so dem Appaiat den nötigen Halt gibt. Die Dämpfe des siedenden 
Schwefelkohlenstoffs steigen nun durch das in der Zeichnung auf 
der rechten Seite befindliche Rohi auf und vei dichten sich im 
u Kühler, so daß das Kondensat auf den in der Papici hülse befind- 

liehen Schwefel tropft. Sobald der kondensierte Schwefclkohlcn- 
Stoff bis über die obere Krümmung des auf der gegenüberliegenden 
I Seite befindlichen Heberrohies gestiegen ist, tritt der Heber in 

I Funktion und entleert die durch die Papierhülse filtrierte Schwefel- 

[' lösung in den Kolben, von wo aus die Dämpfe immer wieder auf- 
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steigen und von neuem als Flüssigkeit auf den Schwefel fallen, 
dci Lcichtlöslichkeit des Schwefels in Schwefelkohlenstoff— loo 
Schwefelkohlenstoff lösen bei 22^ 46Teilc Schwefel - ist clicExtra 
sehi bald beendet. Nach beendeter Extinktion verbindet 
den Kolben mit einem Liebigschen Kühler und dcstillicjt auf 
Wasseibade bei möglichst niediigcr Temperatur den Schvvcfelko 
Stoff ab. Diese Operation ist dem direkten Abdampfen v 
ziehen, da bei der Schwere der Schwcfclkolilenstoffdcämpfe 
immerhin leicht eine Entzündung derselben möglich ist. 
Kolben samt Schwefel tiocknet man schließlich bei loo” bis 
konstanten Gewicht, aber nicht hänget, als- eben erforderlich 
eine Veiflüchtigung des Schwefels zu vci meiden. 

Arsen: 10 g des gepulverten Schwefels weiden mein 
mit einigen Kubikzentimetern verdünnten Ammoniaks bei 80® 
gezogen, die vereinigten Filtrate mit verdünnter Salzsäure sclv 
angesäueit und das ausgeschiedenc AsjjS,., auf tariertem F 
wie bei Pyiiten angegeben, gesammcU, Handelt cs sich 
regenerierten Schwefel, in dem das Arsen als arsenigsaurc i 
voi kommen kann, so zieht man 5 bis 10 g des Schwefels 
Schwefelkohlenstoff mehrmals aus und oxydiert den Rücks 
mit Königswassci, Die weitere Behandlung siehe unter At 
bestimmung in Pyriten. 

Salpetersäure und Natriumiiitrat, 

Siehe Salpetersäurefabrikation. 

B. Fertigfabrikate. 

1 , Rohe Schwefelsäure, 

Del Gehalt an Schwefelsäure wird häufig nur durch 
stiiimiiing der Baumögrade oder des spezifischen Gewichtes 
mittclt Bei diesem Veifahien ist es erforderlich, daß die Spin 
allmonatlich einmal mit der Mohr- Wcslphalschcn Wage, das l 
Spindeln benutzte Thermometer ebenso oft mit einem Nou 
theimomctei verglichen werden, Für jeden Giad über oder u 
1 5 ® Temperatur sind folgende Korrekturen anzubriugen : 


1,000 

bis 1,170 = 0,0006 

von 

o®Bc bis 

30®B6 

= 0,07 ° 

1,170 
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.1 
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„ 1,840 = 0,0008 

>1 

65°., „ 

66® „ 
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Da aber die Tabellen von Lunge und Isler — siehe Tabelle I 
Seite 92 — lür chemisch leine Säuren berechnet sind, und da 
das spezifische Gewicht der lohen Säuien sehr von den in ihnen 
gelösten Verum einigungen abhängt, so kann eine genaue Bestimmung 
des Säuregehaltes nur duicli Titiation eri eicht weiden. Das hier 
Gesagte gilt in gleicher Weise für rohe Salz- und Salpetei säure. 
Das Abwägen der Säuien geschieht in den üblichen Wägepipetten; 
man läßt etwa 2 g in vorgelegtes Wasser einlaufen und titiiert mit 
n/i Nationlauge • Indikator = Methylorange. Die Untersuchung der 
Schwefelsäure auf Verunreinigungen kann man be schlanken auf 
die Bestimmung des Rückstandes, des Arsens und der Stickstoff- 
sauren. 

Rückstand: 50 bis 100 ccm der Säure werden in einer 
Platin- oder Quarzschale abgeraucht, geglüht und gewogen. Der 
Rückstand kann cv. noch, namentlich bei hohem Gewicht, auf 
Eisen und Blei untersucht weiden. 

Aisen: 50 ccm dei Säure — bei hochkonzentiieiten Säuren 
verdünnt man mit etwas Wassei — weiden mit 50 g FeSO^ und 
200 ccm Salzsäme, wie unter Rohmateiialien angegeben, destilliert. 

Salpetrige Säure: In hochkonzentiierten Säuien werden 
die Stickstoffsäuren selten mehr als in Sputen vorhanden sein. 
Bei größeren Mengen bestimmt man den Gehalt an HNO2 durch 
Titration mit n/2 KMnO^ -Lösung, und zwat verfährt man dabei so, 
daß man die Säure aus einer Bürette mit Glashahn in die 
Permanganatlösung, die mit der fünffachen Menge Wassers von 
30 bis 40 verdünnt ist, einlaufen läßt. Die Menge der voi- 
zulegenden Peimanganatlösung richtet sich nach der zu unter- 
suchenden Säure; bei Kammersäurc legt man 5 ccm, bei stärkeren 
Samen i bis 2 ccm vor. 

I ccm 11/2 K Mn O4- Lösung — 0,01175 g HNOg — 0,00951 g NgO^. 

Salpetersäure: 5 ccm der Säure läßt man in den Einfüll- 
tiichter des Entwicklungsgefäßes — siehe Nitiometei unter Salpeter- 
säurefabiikation — einlaufen und spült den Trichter mit 10 ccm 
leiner konzentrieiter Schwefelsäure nach. Im übrigen verfährt man, 
wie unter Salpetersäurefabrikation angegeben ist: 

I ccm des reduzieiten NO — 0,00282 g HNOjj. 

Von dem gefundenen Resultat bringt man den für HNO2 
bestimmten, in HNOy umgerechneten Wert in Abzug. 

Enthält die zu untersuchende Schwefelsäure merkliche Mengen 
von SO2, was sich schon durch den Geruch wahrnehmbar macht, 
so würde man-bei der HNOg -Bestimmung einen zu hohen Wett 
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erhalten, da ja die schweflige Säure mittitriert würde. In dies 
Falle bestimmt man nur die Gesaratstickstoffsäuren, als Salpel 
säure berechnet, folgendermaßen: 

In einem 500 ccm fassenden Erlenmeyerkolben oxydiert n 
die mit dem gleichen Volumen Wasser verdünnte Schwefelsä 
mit Permanganatlösung. Zu der oxydierten Lösung gibt n 
25 ccm der bei der Untersuchung der Endgase der Schwefelsäu 
fabrikation zu besprechenden schwefelsauren Fe SO4 -Lösung, v 
schließt den Kolben mit einem Stopfen, durch den zwei Gl 
röhren geführt sind , verbindet den Kolben mit einem Kohlensäu 
apparat und kocht, wobei man die Luft in dem Kolben du: 
Einleiten von Kohlensäure verdrängt, die Lösung stark ein. Nj 
dem Erkalten verdünnt man mit Wasser und titriert mit n/2 KMn( 
Lösung zurück. 

I ccm n/2 KMnO,^ -Lösung = 0,01 576 g FING;,. 

2. Chemisch reine Schwefelsäure.^ 

Der Gehalt an Schwefelsäure wird , wie unter roher Schwe: 
säure angegeben, durch Spindeln ermittelt. 

Rückstand: 10 ccm der Säure sollen nach dem Verdamp 
und Glühen einen wägbaren Rückstand nicht hinterlassen. 

Salpetersäure: Man verdünnt i ccm Schwefelsäure i 
9 ccm Wasser und schichtet diese Lösung auf 5 ccm Diphenylam 
lösung. An der Berührungsfläche der beiden Schichten darf e: 
blaue Zone nicht auftreten. Die Diphenylaminlösung wird berei 
durch Auflösen von 0,5 g Diphenylamin in 100 ccm reiner kc 
zentrierter, salpetersäurefreier Schwefelsäure und 20 ccm Wass 

Selen: Beim Überschichten von 2 ccm Schwefelsäure 1 
2 ccm Salzsäure vom spez. Gewicht 1,124, die ein Körnd 
Natriumsulfit gelöst enthält, soll weder eine rötliche Zone, nc 
beim Erwärmen eine rot gefärbte Ausscheidung erfolgen. 

Durch Kaliumpermanganat oxydierbare Veru 
reinigungen (HNO2, SO.^): 15 ccm Schwefelsäure werden i 
60 ccm Wasser verdünnt und durch einen Tropfen' n/io Perm; 
ganatlösung rosa gefärbt. Innerhalb 3 Minuten soll diese Färbu 
nicht verschwinden. 

Halogenwasserstoffsäuren: 2 ccm Schwefelsäure, t 
30 ccm Wasser verdünnt, sollen durch einige Tropfen Silb 
nitratlösung nicht verändert werden. 

i) Die Untersuchung der chemisch reinen Säuren erfolgt nach: Mer 
Prüfung der chemischen Reagenzien auf Reinheit. 
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Blei: lo ccm der Säure sollen nach vorsichtigem Verdünnen 
mit Soproz. Alkohol nicht getrübt werden, nach 2 Stunden soll 
eine Abscheidung von Bleisulfat nicht erfolgt sein. 

Schwermetalle und Kalk: a) 10 ccm Schwefelsäure werden 
mit 50 ccm Wasser verdünnt und mit Ammoniaklösung im Über- 
schuß versetzt. Auf Zusatz von einigen Tropfen Schwefelnatrium 
und Ammoniumoxalatlösung darf weder eine grüne Färbung noch 
eine Trübung eintreten. 

b) 20 ccm der Säure, mit 100 ccm Wasser verdünnt, dürfen 
nach dem Einleiten von Schwefelwasserstoff keine braune Färbung 
zeigen, ferner sollen sich beim längeren Stehen keine braunen 
Flocken abscheiden (Zinn). 

Ammoniumsalze: 2 ccm Schwefelsäure, mit 30 ccm Wasser 
verdünnt, werden mit einer Lösung von reinem KOH (1:6) bis 
zur alkalischen Reaktion und mit 10 bis 15 Tropfen Neßlers 
Reagens versetzt; es darf höchstens eine schwach gelbe, nicht aber 
braunrote Färbung oder gar Fällung eintreten. 

Arsen: Mit Hilfe von 20 g arsenfreiem, granuliertem Zink 
und arsenfreier im Verhältnis 1 : 5 verdünnter Schwefelsäure wird 
die Wasserstoffentwicklung im Marshschen Apparat in Gang ge- 
setzt. Sobald die Luft aus dem Apparat verdrängt ist, erhitzt 
man die Reduktionsröhre zum Glühen und läßt sodann eine 
erkaltete Mischung von 10 ccm der zu prüfenden Schwefelsäure 
und 50 ccm Wasser zufließen. Nach einer halben Stunde soll sich 
ein Anflug von Arsen in der Röhre nicht zeigen. 

Reines Zink reagiert sehr langsam mit reiner Schwefelsäure; 
um die Wasserstoffentwicklung in Gang zu bringen, gibt man des- 
halb wenige Tropfen verdünnter Platinchloridlösung in den Ent- 
wicklungskolben. 


3. Eancliende Schwefelsäure oder Oleum, 

Die Gehaltsbestimmung der rauchenden Schwefelsäure wird 
ebenso wie die der Schwefelsäure durch Titration mit n/ 1 Natron- 
lauge ausgeführt. Aus dem erhaltenen Resultat berechnet sich 
der Gehalt an SOg nach der Formel: 

a • 80 


% SO3 = 


18 


a = durch Titration gefundene Prozente Schwefelsäure, ver- 
mindert um 100. Bis zu einem Gehalt von 10 % SOg kann man 
die Säure aus einer Wägepipette in etwa 25 bis 50 ccm Wasser 
einlaufen lassen, das sich in einem kleinen Erlenmeyerkolben be- 
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findet, dessen Hals man von anhaftendem Wasser befreit 
man läßt die Säure, um Spritzen zu vermeiden, an der Wanc 
Kolbens hinablaufen, schüttelt schnell gut um und spült die Ko 
wände mit etwas Wasser nach. Bei höherprozentigem 0 
würde man bei diesem Verfahren zu, große Verluste durch 
dampfen von SOg haben. Man schlägt darum folgenden 
ein: Einen geeichten 500 ccm -Kolben füllt man zur Hälfte 
Wasser, trocknet den Kolbenhals mittels Filtrierpapiers gut 
versetzt den Kolbeninhalt in starke Rotation und läßt aus 
Wägepipette etwa 5 g des zu untersuchenden Oleum in der 
neigten Kolben einfließen. Der Kolben wird dann rasch mit e 
Gummistopfen verschlossen und so lange geschüttelt, bis die 
Dämpfe vollkommen vom Wasser absorbiert sind, 
füllt schließlich zur Marke auf und titriert 100 ccm 
verdünnten Säure, die mit einer ebenfalls geeichten Pi] 
dem Kolben entnommen werden, mit n/i Natronk 
Handelt es sich um stärkstes, d.h. über yoprozentiges Ol 
so verfährt man folgendermaßen: Die Probeflasche, die 
verflüssigte Oleum enthält, wird mit einem durchloc 
Uhrglas bedeckt, durch die Durchbohrung das Röhr 
des tarierten Kugelrohrs (Fig. 10) in das Oleum einge 
und die Kugel gelinde mit einer kleinen Flamme erwi 
Beim Abkühlen, das durch Auf blasen beschleunigt ■ 
saugt sich das Oleum in die Kugel hinein. Man sch: 
das Röhrchen rasch zu , wäscht gut ab, trocknet mit Fil1 
papier und wägt, Das Kugelröhrchen bringt man in e 
mit 300 bis 400 ccm Wasser gefüllten 1 -Kolben, sch 
denselben und schüttelt so lange kräftig, bis das ( 
sn zerbrochen ist und die SOg -Dämpfe vom Wasser absor 
sind. Man kann dann nach dem Erkalten direkt im Kolben 
n/i Natronlauge titrieren. 

Alles nach dem Kontaktverfahren hcrgestellte Oleum en 
mehr oder weniger an schwefliger Säure. Zur Bestimmung 
selben titriert man die oben erhaltene neutrale Lösung 
n/io Jodlösung unter Anwendung von Stärkelösung als Indik 
Für jeden Kubikzentimeter Jodlösung sind 0,05 ccm von der Ai 
der bei der Hg SO^- Bestimmung verbrauchten Kubikzentin 
n/i Natronlauge in Abzug zu bringen und dann erst der Gi 
an SOg mit Hilfe obiger Formel zu berechnen. 

Die höheren Konzentrationen der rauchenden Schwefels 
sind bei gewöhnlicher Temperatur fest und müssen vor der Ui 
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suchung verflüssigt werden. Zu diesem Zwecke ersetzt man den 
Stopfen der Probeflasche durch ein gut schließendes Uhrglas und 
erwärmt die Flasche auf einem Sandbade bei etwa 30 o, bis die 
ganze Masse verflüssigt ist Anhydrid und die diesem nahe- 
kommenden Konzentrationen können ohne große Verluste nicht so 
verflüssigt werden; hierbei verfährt man, wie folgt: Einige Stücke 
des Anhydrids, ungefähr 50 g, wägt man in einer Glasflasche mit 
eingeschliffenem Stopfen ab und gibt so viel genau titriertes Mono- 
hydrat hinzu, daß ein Oleum von ungefähr 70 % SOg entsteht. 

Man befördert die Lösung, indem man bei lose aufgesetztem 
Stopfen auf dem Sandbade bei 30° erwärmt, und verfährt dann 
wie oben. 

Rückstand: 100 g des Oleum werden, wie unter Schwefel- 
säure angegeben, verdampft. Den Rückstand kann man eventl. 
noch auf Eisen untersuchen. 


4. Ziesahbrände, 

SchwefeU: Trockner Weg: Man verfährt, wie unter Roh- 
pyriten angegeben, nur mit dem Unterschied, daß man 2 g Substanz 
einwägt. 

Feuchter Weg: 2,5 g des getrockneten und fein gepulverten 
Abbrandes dampft man in einem kleinen Erlenmeyerkolben mit 
25 ccm 48° Salpetersäure auf dem Sand- oder im Luftbade ein, wobei 
man gegen Ende 10 ccm konz. Salzsäure zugibt, um Verluste durch 
Stoßen zu vermeiden. Zum Rückstand gibt man sodann 25 ccm konz. 
Salzsäure und dampft, um alle Salpetersäure zu entfernen, abermals 
zur Trockne ein. Den Rückstand erwärmt man alsdann mit 5 ccm 
konz. Salzsäure, bis alles gelöst ist, gibt 100 ccm Wasser hinzu, er- 
wärmt noch einige Zeit und spült das Ganze in einen 50 ccm-Kolben. 
Man fallt noch heiß mit einem Überschuß von Ammoniak, füllt 
nach dem Erkalten zur Marke auf, schüttelt gut um und filtriert 
durch ein Faltenfilter in einen 200 ccm-Kolben bis zur Marke. 
Das Filtrat, das nun 2 g Einwage entspricht, spült man in einen 
Erlenmeyerkolben und fällt nach dem Ansäuern mit Chlorbaryum, 
wie hinlänglich bekannt. 

Eisen: Man bringt i g des Abbrandes durch Erwärmen mit 
50 ccm konz. Salzsäure in Lösung, dampft auf dem Sandbade 
etwa die Hälfte der Säure ab, verdünnt mit 50 ccm Wasser, 

i) Tabelle IV gestattet, bei 2 g Einwage an der Hand des Baryura- 
sulfatgewichtes den Prozentgehalt an Schwefel abzulesen, 

von Hohorst, Laboratiumsbucli. , 
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reduziert mit metallischem eisenfreiem Zink und titriert mit K 
Lösung, wie unter Rohmaterialien angegeben. 

Kupfer: lo g Kiesabbrand werden zweimal mit 40 bis 
konz. Salzsäure auf dem Sandbade bis fast zur Trockr 
gedampft. Nach dem Erkalten verdünnt man mit Wass^ 
filtriert. Das Filter wird, nachdem man den Rückstand g 
gewaschen hat, mitsamt dem Rückstand verascht, dann die 
fein zerrieben und nochmals mit konz. Salzsäure ausgekoc 
filtriert. In den vereinigten Filttaten bestimmt man das Ku 
gleicher Weise, wie bei den Rohmaterialien angegeben. 

Arsen; Man destilliert direkt 5 bis 10 g Abbrand mit 2 
konz. Salzsäure und 50 g Ferrosulfat, analog wie bei den Roh] 

Zink: Man bringt i g des Abbrandes durch Erwärn 
konz. Salzsäure in Lösung, dampft stark ein und verdüi 
Wasser. Im übrigen verfährt man wie bei Rohpyriten. 

5, Geröstete Zinkblende. 

Gesamtschwefel: Trockner und feuchter Weg, sieh 
Kiesabbränden. 

Sulfidschwefel: Die Bestimmung des Sulfidschwefe 
mit Hilfe des in Fig. ii abgebildeten Apparates ausgeführt 

wägt man 2 g der trockn 
gepulverten Blende eii 
den Stopfen auf den 
und läßt von B aus 
konz. mit Zinnchlorür g( 
und 20 bis 25 ccm S 
vom spez. Gewicht i,ic 
Kolben einlaufen. Ma 
nun mit kleiner Flamn 
beständigem Durchsaug 
mäßigen Luftstromes 
15 Minuten lang, entfei 
die Flamme und sauj 
weitere 15 Minuten Luft durch den Apparat. Der in Frei 
setzte Schwefelwasserstoff passiert in G und I) je 20 ccm K: 
azetatlösung (25 g Kadmiumazetat und 200 ccm Essigsäi 
Liter aufgefüllt), Nach Beendigung der Schwefelwasserstoffab 
vereinigt man den Inhalt der Flaschen G und D und gibt 
Kadmiumsulfid 10 bis 20 ccm n/io Jodlösung, schüttelt 
läßt einige Zeit stehen und titriert mit n/10 Thiosulfatlös 
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unverbrauchte Jod zurück. Ist die Lösung in D farblos geblieben, 
so ist aller Schwefelwasserstoff schon in C absorbiert, so daß man 
nur zum Inhalt von C Jod zuzusetzen hat. 

I ccm n/io Jod =■ o,ooi6 g Schwefel. 

An Stelle des Zersetzungsapparates kann man 
recht bequem den in Fig. 12 abgebildeten Ledebur- 
schen Kolben, wie er zur Bestimmung von Kohlenstoff 
und Graphit im Eisen dient, benutzen. 

Sulfatschwefel; 2,5 g der trocknen und ge- 
pulverten Blende werden mit 50 ccm loproz. Salzsäure 
I Stunde lang unter Kochen ausgezogen, das Eisen, 
wenn es sich um noch nicht vollständig geröstete 
Blende handelt, mit einigen Kubikzentimetern Brom- 
wasser oxydiert und das Ganze in einen 250 ccm- 
Kolben gespült. Im übrigen verfährt man, wie unter 
Gesamtschwefel angegeben. 

Die Bestimmung von Zink, Blei, Kalk und 
Magnesia wird in gleicher Weise wie bei Rohblenden, 
die von Kupfer analog wie in Kiesabbränden ausgeführt. 

Analyse des hei der Schwefelsäurefahrikation ahfallenden Bleisulfates. 

Feuchtigkeit: Etwa 50 g des Bleisulfates werden in einem 
tarierten Schälchen bei 140° bis zur Gewichtskonstanz getrocknet 
und nach dem Erkalten zurückgewogen. 

Blei: Feuchter Weg, Methode von C. und W. Zörnig: i g 
des trocknen und feingepulverten Bleisulfates wird in einer mit 
Uhrglas bedeckten Porzellanschale mit 50 ccm Königswasser auf 
dem Wasserbade erhitzt und schließlich unter Zusatz von wenig 
konz. Schwefelsäure eingedampft. Das zurückbleibende Bleisulfat 
wird mit etwa 25 ccm einer 2 5proz. Ammoniumacetatlösung auf 
dem Wasserbade ausgezogen, vom Ungelösten abfiltriert, der Rück- 
stand von neuem mit Ammoniumacetatlösung behandelt und filtriert 
und diese Manipulation wiederholt, bis alles Bleisulfat in Lösung 
gebracht ist. In die das Bleisulfat gelöst enthaltende Ammonium- 
azetatlösung wird sodann ein mäßiger Strom von Schwefelwasser- 
stoff eingeleitet, das ausgefällte Bleisulfid abfiltriert, mit salzsäure- 
haltigem Schwefelwasserstoffwasser gewaschen, durch Erwärmen 
mit 5proz. Salpetersäure in Lösung gebracht, vom ausgeschiedenen 
Schwefel abfiltriert und unter Zusatz von konz. Schwefelsäure ein- 
gedampft. Die weitere Behandlung des ausgeschiedenen Bleisulfales 
erfolgt wie bekannt. 

3 * 
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Trockner Weg: 25 g des getrockneten und feingepulv 
Bleisulfates werden mit 60 g einer aus 70 Teilen kalz. , 
28 Teilen kalz. Borax und 2 Teilen Weinstein bestehenden Mise 
innig gemengt, das Gemenge in einen schmiedeeisernen 1 
gebracht und in einem Wind- oder anderen geeigneten Sch 
Ofen zur hellen Rotglut erhitzt, bis die Beschickung ruhig 
wobei man letztere mit einem starken Eisendraht fortwährem 
durchrührt. Man nimmt sodann den Tiegel aus dem Feuer, 
etwas erkalten und gießt den dünnflüssigen Inhalt in eine: 
Graphit ausgestrichenen und angewärmten Einguß. Falls ar 
Tiegelwandungen geringe Mengen des Metalls hängen gebl 
sind, schmilzt man sofort nach dem Ausgießen nochmals mit 
obiger Mischung ein und verfährt wie oben. Nach dem Erl 
zerschlägt man die erstarrte Schmelze durch loses Aufsch 
mittels eines Hammers, reinigt den Regulus mit heißem W; 
oder, wenn nötig, mit etwas verdünnter Schwefelsäure und 
nach dem Trocknen. 


C. Betriebsanalysen. 

Die Betriebsanalysen der Schwefelsäurefabrikation erstn 
sich auf die regelmäßige Untersuchung der die Öfen verlass( 
Abbrände, die Untersuchung der Nitrose, die Bestimmung der 
luste der Röstöfen und die verschiedenen Gasanalysen. 

Betriebskontrolle der gerösteten Blenden und Pyrite. 

a) Blenden: 2 g der fein gepulverten Substanz werd 
ein Reagenzrohr gegeben, das bis oben mit kochendem W 
gefüllt ist. Man läßt absitzen und filtriert die wässerige E 
ab. Im Filtrat fällt man dann das Zink mit Ammoniak 
Ammon- bezw. Natriumsulfid. Der abgesetzte Niederschlag ges 
nach 15 Minuten zu taxieren, ob sich viel oder wenig ZnSO^ 
Rösten gebildet hat. 

Den im Reagenzrohr verbliebenen Rückstand kocht ma: 
Salzsäure vom spez. Gewicht 1,125, wobei man die Münduni 
Rohres mit einem Stück Bleipapier bedeckt hält. Die Inte 
des entstandenen Fleckes von Schwefelblei gestattet einen S 
auf die Größe des Sulfidgehaltes. 

b) Blenden und Pyrite: i g der gepulverten Substan2 
in einem Kölbchen von 120 ccm Inhalt mit 8 ccm 48*^ Sal] 
säure übergossen, auf dem Sandbade zur Trockne verdampft, 
IO ccm konz. Salzsäure zugegeben, annähernd zur Trockne 


dampft und mit heißem Wasser aufgenommen. Man bringt nun 
die Flüssigkeit in eine abgesprengte, umgekehrte Flasche (Fig. 13), 
deren Hals mit einem Gummistopfen verschlossen ist, durch dessen 
Bohrung ein Trichter T führt. Dieser trägt an seinem Rohre einen 
durch Quetschhahn T) verschließbaren Gummi- 
schlauch. Oben ist der Trichter mit 2 Lagen 
Leinengaze verschlossen, zwischen denen sich 
2 bis 3 Lagen Filtrierpapier befinden. Die warme 
Flüssigkeit muß bis über dieses Filter reichen. 

Man läßt nun aus einer Bürette Chlorbaryum- 
lösung zulaufen, und zwar so viel, als einem 
Gehalt von 2 % Schwefel entspricht d. h. 4 ccm 
einer Lösung, die im Liter 38,09 g BaCl + 2 aq 
gelöst enthält; jedes Kubikzentimeter dieserLosung 
zeigt 0,5 % Schwefel an. Man rührt gut um und 
entnimmt bei b eine filtrierte Probe, prüft die- 
selbe mit einigen Tropfen Chlorbaryumlösung, 
gibt diese, falls ein Niederschlag entsteht, 
nach A zurück, gibt noch i bis 2 Kubik- 
zentimeter Chlorbaryumlösung hinzu u. s. f. Hat 
man die Reaktion überstürzt, so entfernt 
man das überschüssige Baryumchlorid durch 
Zusatz einiger Kubikzentimeter einer Schwefelsäure, die im Liter 
15,29 g HgSO^ gelöst enthält, die also der Chlorbaryumlösung 
entspricht. Natürlich hat man dann vom Endergebnis die den 
verbrauchten Kubikzentimetern Schwefelsäure entsprechende Anzahl 
Kubikzentimeter Chlorbaryumlösung in Abzug zu bringen. 

Untersuchung der Nitrose. 

Die Untersuchung der Nitrose erstreckt sich auf die Be- 
stimmung der salpetrigen Säure und der Gesamtstickstoffsäuren, 
als Salpetersäure berechnet. 

Salpetrige Säure: Zu 25 ccm n/2 KMnO^-Lösung, die mit 
der fünffachen Menge warmen Wassers von 30 bis 40® verdünnt 
sind, läßt man unter Umschütteln aus einer Bürette mit Glashahn 
die zu untersuchende Nitrose laufen, bis die Rotfärbung eben 
verschwindet: 

25 ccm n/2 KMn04 = 0,2939 g HNOg =0,2376 g NgOg. 

Man gibt den Gehalt im Liter an oder rechnet mit Hilfe 
des spez. Gewichtes auf Prozente um. 



Gesamtstickstoffsäuren als Salpetersäure berech 
Die Bestimmung wird im Nitrometer wie die Bestim.mung 
Salpetersäure in der Rohschwefelsäure ausgeführt. 

Bestimmung der Verluste der Röstöfen. 

Die Röstgase -können in die Feuerzüge eintreten und § 
somit für die Fabrikation verloren. Zur Bestimmung dieser 
luste bohrt man die Feuerzüge an und führt in die Bohrung 
eisernes Rohr ein, das man gut abdichtet. Mit dem aus 
Zügen herausragenden Ende des Rohres verbindet man de 

Fig. 14 abgebildeten Absorpt 
apparat, der mit 2 50 ccm dop 
normaler Natronlauge besc 
ist (der Kolben enthält 
igo ccm, das Kugelrohr 60 i 
Mit Hilfe eines Siphons j 
man nun 100 bis 300 1 der Feuergase in langsamem Strome c 
den Absorptionsapparat. Vorteilhaft schaltet man zwischen 
Eisenrohr und den Apparat ein mit Glas- oder Asbesh 
gefülltes U-Rohr, um die von den Feuergaseii mitgeriss 
Kohleteilchen zurückzuhalten. Man füllt schließlich den Inhall 
Apparates zu 1/2 Liter auf, oxydiert 100 ccm der Lösung 
Bromwasser und fällt nach dem Ansäuern mit Salzsäure die Schv\ 
säure mit Chlorbaryum bei Siedetemperatur. Man berechne 
SO2 und gibt den Gehalt an SO.^ im Kubikmeter an. 

Bestimmung des Sauerstoff- und Schwefligsäuregehaltes 
der Röstofengase. 

Sauerstoff: Die Bestimmung des Sauerstoffes geschieht 
unter Kontrolle der Feuerungen angegeben. Man entfernt 
vor mit Hilfe der Kalilauge in Pipette I die sauren Gase 
bestimmt sodann den Sauerstoff durch Absorption in Pipeti 
Will man an Stelle der alkalischen Pyrogallussäurelösung feuc 
Phosphor in dünnen Stengelchen zur Absorption des Sauersi 
verwenden, so ist darauf zu achten, daß Phosphor unter ifF 
Sauerstoff nicht reagiert. Die den Phosphor enthaltende Pi 
muß dann entsprechend erwärmt werden, was schon durcl 
bloße Hand erreicht werden kann. 

Schweflige Säure: Die SOg wird bestimmt nach 
Methode von Reich mit dem dafür von Lunge angegeb 
Apparate (Fig. 15). 
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Die weithalsige Flasche A, von ungefähr 200 ccm Inhalt, ist 
mit einem dreifach durchbohrten Stopfen verschlossen ; durch zwei 
seiner Bohrungen sind die Rohre a und e geführt, während die 
dritte etwas weitere Bohrung durch Stopfen cl verschließbar ist. 
Flasche A ist durch einen Kautschukschlauch mit Aspirator B, 
einer Flasche von i bis 2 Liter Inhalt, verbunden, der mittels 
Hebers g die dem während der Operation angesaugten Gase ent- 
sprechende Wassermenge durch h nach Meßzylinder C — 250 ccm 
Inhalt — abgibt. 

Zur Bestimmung wird B mit Wasser fast gefüllt; in A gibt 
man nach Wegnahme von d etwa 50 ccm dest. Wassers, etwas 
Stärkelösung, Natriumbikarbonat und so viel Jodlösung, daß das 
Wasser intensiv blau gefärbt ist, 
schließt d wieder und bringt den 
Apparat mit der Gasquelle in Ver- 
bindung, indem man Stopfen c in 
das zu diesem Zweck in dem Gas- 
leitungsrohr angebrachte Loch ein- 
setzt.i Sodann prüft man den Apparat 
auf dichten Schluß, zu welchem Zweck ^ 
man Quetschhahn m schließt und 
Quetschh ahn f öffnet: es darf nur kurze 
Zeit Wasser ausÄausfiießen. Nunmehr 
füllt man Kautschukschlauch h und 
Rohr a mit dem zu untersuchenden 
Gase,indem man zuerstQuetschhahnw 
und dann Quetschhahn i so weit öffnet, 
daß das Wasser aus B langsam aus- 
fließt und das angesaugte Gas in einzelnen Blasen durch a eintritt 
und die in A befindliche Jodstärkelösung passiert. Ist Entfärbung 
der Lösung eingetreten, so schließt man i, gibt durch d 10 ccm 
n/io Jodlösung in A und setzt d wieder ein. 

Vor Beginn der eigentlichen Bestimmung hat man noch das 
anzusaugende Gas bis an das untere Ende des Rohres a herab- 
zudrücken, um die in A enthaltene Luft bis zu dem Grade zu 
verdünnen, bei dem nachher beobachtet wird. Zu diesem Zwecke 
öffnet man vorsichtig Quetschhahn i und schließt ihn wieder, wenn 
das Röstgas bis zur unteren Spitze von a gesaugt ist. Man gießt 

I) Es ist zu empfehlen, zwischen Apparat und Gasquelle ein Asbest- 
filter zu schalten, um die arsenige Säure zurückzuhalten, deren Vorhanden- 
sein zu Fehlern Anlaß geben kann. 
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das in 0 angesammelte Wasser aus, stellt C wieder unter, c 
und läßt den Gasstrom A passieren, wobei man Ä so lang 
schwenkt, bis Entfärbung der Lösung eingetreten ist. Dann 
geschlossen und das Volumen des in C angesammelten Vv 
abgelesen, es seien a ccm. Da die während der Operation e: 
Umsetzung nach der Gleichung 

2 J -I- SO, + 2 H, O = H, SO4 + 2 HJ 
verläuft, so entsprechen die verbrauchten 10 ccm n/io Jodl 
0,032 g SO,, d. i. 1 1,18 ccm SO3 bei o'’ und 760 mm nach den Ta 
von Landolt-Börnstein. Da das Volumen des abgelai 
Wassers ßccm beträgt, so sind während der Operation ft+11,1 
Gas durch A gesaugt worden; danach berechnet sich der Voll 
prozentgehalt an SO., zu 

^ 1 1,18 • 100 

Vol." Prozente: — ---• 

a 1 1 , 1 8 

Folgende Tabelle gestattet, an der Hand der Zahl dei 
gelaufenen Kubikzentimeter Wasser den Prozentgehalt an 
— natürlich etwas abgerundet — abzulescn. 


Ausgeflossenes 

Wasser 

ccm 

Gehalt des Gases 
an Vol.-Proz. S 0 ,_, 

Ausgeflossenes 

Wasser 

ccm 

Gehalt des C 
an Vol.-Proz. 

82 

12 

128 

8 

86 

ii.S 

138 

7,5 

90 

TI 

148 

7 

95 

10,5 

160 

6,5 

100 

IO 

175 

6 

106 

9,5 

192 

5.5 

113 

9 

212 

5 

120 

8,5 




Hierbei ist das abgelesene Volumen nicht auf Normalzi 
reduziert. Da es sich bei diesen Untersuchungen jedoch meiste 
um Vergleichsbestimmungen handelt, so kann man von einer K 
tur absehen. Anderenfalls reduziert man das erhaltene Vol 
auf o® und 760 mm und liest dann in obenstehender Tabel 
Nach dieser Methode bestimmt man natürlich nur die 
nicht aber die SOg, die bis zu recht bedeutenden Mengen ii 
Röstgasen enthalten sein kann. Zur Bestimmung der Gesami 
(SO, + SOg) dient derselbe Apparat, der an Stelle der n/ic 
lösung mit 10 ccm einer mittels Phenolphthalein gefärbten n/io Ni 
lauge (möglichst karbonatfrei) beschickt ist. Die Analyse w 
gleicher Weise ausgeführt und das Resultat in gleicher Weis 
rechnet oder aus der Tabelle abgelesen. Die Differenz zwi 
beiden Bestimmungen wird schließlich auf SOg umgerechnet. 


41 


Untersucliung der Endgase. 

Sauerstoff; siehe unter Röstgasen. 

Säuren des Schwefels und Stickstoffs: Der Gehalt 
der Endgase an Säuren des Schwefels und Stickstoffs wird nach 
Lunge folgendermaßen bestimmt: 

Von dem aus dem Gay-Lussac-Turme austretenden Gase 
saugt man während 24 Stunden mindestens 500 1 mittels eines konstant 
wirkenden Aspirators ab. Das abgesaugte Gas passiert dabei 
vier Absorptionsflaschen, von denen die drei ersten mit je 100 ccm 
salpeterfreier n/i Natronlauge in 75 cm hoher Schicht, die letzte 
mit dest. Wasser gefüllt ist. (Anstatt dieser Apparatur kann 
man sich auch ganz bequem des in Fig. 14 abgebildeten Apparates 
bedienen; man verteilt dann entsprechend die 300 ccm n/i Natron- 
lauge auf Erlenmeyerkolben und Zehnkugelrohr.) Das abgesaugte 
Volumen wird möglichst genau bestimmt und auf Normalzustand 
reduziert. Nun vereinigt man den Inhalt der vier Flaschen in 
einem 600 ccm -Kolben und füllt zur Marke auf. 200 ccm davon 
titriert man sodann mit n/r Schwefelsäure zurück und bestimmt 
so die Gesamtazidität (H.>S04, SO2, HNO3 und N.2O3). Die Anzahl 
der verbrauchten Kubikzentimeter Schwefelsäure sei x. Andere 
200 ccm werden allmählich unter Umschütteln in eine warme, mit 
Schwefelsäure stark angesäuerte Permanganatlösung gegossen, wobei 
noch etwas Überschuß an Permanganat bleiben soll, den man mit 
wenig schwefliger Säure wegnimmt. Alle Säuren des Stickstoffes 
sind jetzt in Salpetersäure übergeführt. Man bringt nun in einen 
Erlenmeyerkolben von 500 ccm Inhalt 25 ccm einer schwefelsauren 
Ferrosulfatlösung (100 g FeSO^vHaO -f 100 ccm 66 gräd. H2SO4 
im Liter), die mit einer n/2 Permanganatlösung verglichen ist, 
gibt noch 25 ccm reine konzentrierte Schwefelsäure zu und setzt 
nach dem Erkalten die 200 ccm der präparierten Salpetersäure- 
lösung hinzu. Man kocht dann unter Einleiten von Kohlensäure, 
wie unter Salpetersäurebestimmung in der Rohschwefelsäure an- 
gegeben, und titriert schließlich das nicht oxydierte Eisen, zurück. 
Hierzu brauche man y Kubikzentimeter , während % Kubikzentimeter 
der n/2 Permanganatlösung den 25 ccm Ferrosulfatlösung, die man 
des öfteren gegen die Permanganatlösung einstellen muß, ent- 
sprechen mögen. 

Aus den gefundenen Zahlen x^ y, % und F (gemessenes und 
reduziertes Volumen des durch den Apparat gesaugten Gases) 
lassen sich die gesuchten Größen durch folgende Gleichungen 
berechnen: 
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1. Gesamtazidität, ausgedrückt in g SOg im Kubikmete 

0,120 (lOO — x)- lOOO 

■ F“" 

2. Schwefel in g im Kubikmeter; 

o,oo8 (6oo — 6 x — + ?/) • looo 

_ 

3. Stickstoff in g im Kubikmeter: 

0,007 (;?; — y) • looo 

Will man auch das Stickoxyd, das die Absorptionsflas 
ohne absorbiert zu werden, passiert hat, bestimmen, so sei 
man hinter die Absorptionsflaschen ein bezw. hinter das erste 
ein zweites Zehnkugelrohr, das mit 30 ccm n/2 Permanganatlc 
und I ccm Schwefelsäure vom spezifischen Gewicht 1,25 besc 
ist. Nach 2 4stündigem Durchsaugen spült man den Inhalt 
Rohres in einen Erlenmeyerkolben, gibt 50 ccm obiger schv 
saurer Ferrosulfatlösung hinzu, schüttelt gut um und titrier 
entfärbte Lösung mit n/2 Permanganatlösung bis zu bleibe 
Rosafärbung zurück; zum Zurücktitrieren habe man u ccm gebra 
Da das Stickoxyd hiernach {30-|-?i — 2 ■,'■:) ccm n/2 Permang 
lösung verbraucht hat, so berechnet sich sein Gehalt im di 
gesaugten Gase zu 

0,007(30 + 2^ — 2ä)-IOOO 


IV. Salpetersäurefabrikation. 

A. Rohmaterialien. 

1. Natriumnitrat. 

2. Schwefelsäure. 

1. Natriumnitrat. 

Vielfach, und allgemein wohl in Fländlerkreisen, begnügt 
sich, im Chilesalpeter nur Feuchtigkeit, Unlösliches, Chlornat 
und Natriumsulfat zu bestimmen, und nimmt den Rest als Natr 
nitrat an. Da aber alles Nitrat mehr oder weniger Kalisalp 
Jodid, Jodat und Perchlorat enthält, so kann nur eine dii 
Analyse der gebundenen Salpetersäure Aufschluß über den 
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des Produktes geben. Die Untersuchung des Nitrates gestaltet 
sich folgendermaßen; 

Feuchtigkeit: 50 g Nitrat werden im tarierten Schälchen 
mehrere Stunden bei 120 bis 130° getrocknet und gewogen. 

Unlösliches: 20 g des feuchten Produktes werden in Wasser 
gelöst, das Unlösliche auf getrocknetem und tariertem Filter ge- 
sammelt, gut ausgewaschen und nach dem Trocknen gewogen. 
Das Filtrat wird auf 250 ccm aufgefüllt und hierin bestimmt: 

Chlorid: 50 ccm werden mit n/io Silbernitratlösung — 
Indikator; Kaliumchromat — titriert. 

I ccm n/io AgNOg = 0,146 % NaCl. 

Sulfat: Andere ,50 ccm werden mit Salzsäure angesäuert 
und in der Siedehitze mit Chlorbai-yumlösung gefällt: 

0,01 g BaS04 = o,i5% Na2S04. 

Kaliumnitrat: i g Nitrat wird in wenig Wasser gelöst, 
filtriert und mehrere Male mit konz. Salzsäure eingedampft, um 
alle Salpetersäure zu entfernen. Dann gibt man verd. Platinchlorid- 
lösung (i : 10) hinzu und dampft bis zur Sirupdicke ein. Man 
nimmt alsdann mit Alkohol auf, filtriert durch ein getrocknetes 
und tariertes Filter, wäscht mit Alkohol, bis die ablaufenden 
Tropfen farblos erscheinen, und wägt nach dem Trocknen. 

0,1 g K2PtCle== 4,16% KNOg. 

Perchlorat: 5 g der getrockneten und feingepulverten 
Substanz werden mit 7 g Ätzkalk, dessen etwaiger Chlorgehalt 
vorher bestimmt sein muß, innig gemengt und im bedeckten 
Platintiegel etwa Yg Stunde lang geglüht. Die Masse bringt man 
nach dem Erkalten in einen 125 ccm -Kolben, läßt eine Stunde 
stehen, um die löslichen Salze in Lösung zu bringen, füllt zur 
Marke auf und gibt noch 3 ccm Wasser hinzu. Diese 3 ccm 
entsprechen dem vom Kalk eingenommenen Volumen. Nachdem 
man gut durchgeschüttelt hat, werden 100 ccm abfiltriert, mit verd. 
Salpetersäure neutralisiert und mit n/io Silbernitratlösung unter 
Anwendung von Kaliumchromat als Indikator titriert. Aus der 
Differenz dieser und der Na CI -Bestimmung berechnet sich das 
Perchlorat. 

Gesamtjodnachweis; Man begnügt sich mit einer quali- 
tativen Bestimmung. Da das Jod teils als Jodid, teils als Jodat 
vorhanden ist, so reduziert man in einem Reagenzglas 5 g des in 
15 ccm Wasser gelösten und mit wenig verd. Schwefelsäure ver- 
setzten Nitrates mit einem Stückchen met. Zinkes. Man erhitzt 
alsdann zum Sieden und schüttelt nach dem Erkalten mit einigen 
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Tropfen Schwefelkohlenstoff aus. Aus der Stärke der Violettfärb 
kann man auf den Jodgehalt schließen. 

Nitrat: Die bei der Feuchtigkeitsbestimmung erhaltene troc 
Substanz wird fein gepulvert, 0,4 g in ein Wägegläschen mit 
geschliffenem Stopfen gebracht, nochmals etwa ^4 Stunde 
iio<^ getrocknet, nach dem Erkalten im Exsikkator gewogen, 
Inhalt des Gläschens vorsichtig in den Einfiilltrichter cl des i 
setzungsgefäßes D (Fig. 1 6) gegeben und das leere Gläschen zurr 
gewogen. Vorher überzeugt man sich, ob auch die Dreiweghä 

a, b und a luftdicht schließen. Zu die< 
Zwecke senkt man die Niveaurohn 
bezw. C; in D bezw. in A und jF entst 
ein Vakuum. Hebt man nun die Nive 
rohre wieder, so muß das Quecksil 
die Röhren D, Ä und B vollständig 
füllen, was unter hartem Schlag geschie 
ein Gasrest darf in den Röhren ni 
bemerkbar sein. Ferner ist selbstv 
ständlich, daß die Teilung der M- 
röhren stimmt. Benutzt man die 130 c 
fassende Meßröhre B (bei salpet 
säurereichen Verbindungen wie Nitrat 
Nitriten, Salpetersäure), so ist?), benu 
man die 50 ccm fassende Meßröhre 
(bei salpetersäurearmen Verbindung 
wie Nitrose, Bisulfat, Konversionssa 
so ist k durch eine Klemmschraube i 
zusperren. Man löst nun das im Trichter befindliche Nitrat 
gut als möglich mit ccm heißen Wassers, saugt die Lösu 
nebst Ungelöstem bei wenig geöffnetem Hahn a durch Senk 
von JE in das Gefäß D, spült den Trichter zuerst mit 1/2 bis i c( 
heißen Wassers nach, saugt das Wasser in das Gefäß, wiederh 
diese Manipulation mehrmals mit einigen Kubikzentimeter konz. reir 
Schwefelsäure — zusammen etwa 15 ccm — und schließt Hahr 
sorgfältig. Natürlich darf man außer der Flüssigkeit keine Li 
in den Apparat saugen. Dann nimmt man das Entwicklung 
gefäß aus dem Stativ und schüttelt es kräftig 2 bis 3 Minut 
lang, wobei man darauf achtet, daß die Schwefelsäure d 
Schlauch h möglichst nicht berührt. Man stellt JE und D ungefä 
ein, um große Druckdifferenzen zu vermeiden, schüttelt na 
etwa 5 Minuten nochmals kurze Zeit, verbindet e und f, die n 
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Quecksilber gefüllt sind, mittels eines Stückes ebenfalls mit Queck- 
silber gefüllten Vakuumschlauches und drückt das Stickoxyd nach B 
hinüber. Man stellt ungefähr ein, wartet eine halbe Stunde, stellt 
genau ein, liest Volumen, Temperatur und Luftdruck ab und 
rechnet auf Normalvolumen um nach der Formel: 


^ 760 (i + at) 

I ccm NO = 0,003806 g NaNOy. 

Vielfach nimmt man die Zersetzung des Nitrates in der 
Meßröhre selbst vor. An Stelle von g bezw. g' befindet sich dann 
ein Einfülltrichter wie d. Bei diesem Verfahren stellt man beim 



Fig. 17. 


Ablesen ebenfalls die Quecksilberkuppen ein; nur muß man dann 
noch die Anzahl der von der Schwefelsäuresäule eingenommenen 
Kubikzentimeter durch 6,5 dividieren und den erhaltenen Wert 
vom abgelesenen Luftdruck abziehen. 

Ist man nicht im Besitze eines Nitrometers, so führt man 
die Nitratbestimmung, allerdings weniger bequem, nach der 
Methode von Schulze-Tiemann (siehe Fig. 17) aus. 

Kolben Ä, der 0,15 bis 0,17 g Nitrat in 100 ccm Wasser gelöst 
enthält, ist durch einen Gummistopfen verschlossen, durch den 
die beiden Rohre a und b geführt sind; h schneidet mit dem 
unteren Rand des Stopfens ab, während a zu einer nicht zu engen 
Spitze ausgezogen ist und etwa 2 cm in den Kolben hineinragt. 
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Durch einen kurzen Kautschukschlauch ista mit dem Verlängerungs- 
rohr c, b mit dem Verlängerungsrohr d verbunden; letzteres ist 
an seinem freien Ende nach oben umgebogen. Die Kautschuk- 
schläuche sind durch die Quetschhähne e bezw. f verschließbar. 
Wanne B und die enge, in ccm geteilte Meßröhre G sind mit 
ausgekochter Natronlauge gefüllt. Man öffnet nun die Quetsch- 
hähne, zieht Rohr d aus der Wanne heraus und kocht die Lösung 
im Kolben zwecks Verdrängung der Luft stark ein. Dann bringt 
man das Rohr d wieder in die Wanne und führt es nach einiger 
Zeit unter die gefüllte Meßröhre; innerhalb einiger Minuten dürfen 
sich in der Röhre wahrnehmbare Mengen eines Gases nicht bilden. 
Man schließt nun Quetschhahn f und läßt die Wasserdämpfe 
während einiger Minuten durch a c entweichen. Während die 
Lösung noch immer kocht, bringt man unter das Rohr c einen 
kleinen Meßzylinder E, mit gesättigter Eisenchlorürlösung gefüllt. 
Man entfernt nun die Flamme und schließt ß, sobald lo ccm der 
Eisenlösung in den Kolben eingetreten sind. In gleicher Weise 
saugt man zweimal 5 bis lo ccm konz. Salzsäure nach und schließt 
e wieder. Bei der ganzen Operation ist das Eintreten von Luft 
in den Apparat natürlich aufs sorgfältigste zu vermeiden. Man 
erwärmt nun den Kolben gelinde, bis die Schlauchverbindungen 
anfangen, sich zu blähen. Dann entfernt man Quetschhahn / und 
verschließt gleichzeitig die Schlauchverbindung mit den Fingern, 
um feststellen zu können, wann der Druck im Kolben stark genug 
ist, um das gebildete NO in die Meßröhre hinüberzudrücken. All- 
mählich steigert man die Temperatur, bis das Gasvolumen in der 
Meßröhre nicht mehr zuniramt. Um den in der Kolbenflüssigkeit 
noch gelösten Rest von NO zu gewinnen, schließt man den 
Quetschhahn f wieder, entfernt gleichzeitig die Flamme und läßt 
durch Abkühlen eine Druckverminderung im Kolben eintreten, 
was man durch Aufblasen auf den Kolben beschleunigen kann. 
Man erwärmt von neuem, verfährt wie oben und destilliert, bis 
die letzten Gasreste übergetrieben sind. Man entfernt sodann 
Rohr d aus der Wanne und bringt mit Hilfe eines untergehaltenen 
mit Lauge gefüllten Schälchens die Meßröhre G in einen hohen 
Zylinder, der so viel Wasser von Zimmertemperatur enthält, daß 
die Röhre darin untertauchen kann. Nach 15 bis 20 Minuten be- 
stimmt man die Temperatur des Wassers, zieht die Meßröhre, 
wobei man sie, um Erwärmung durch die Hand und dadurch be- 
dingte Ausdehnung des Gases zu vermeiden, an der Spitze an- 
faßt, so weit aus dem Wasser, daß dieses inner- und außerhalb 
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der Röhre gleich hoch steht, liest das Volumen ab, notiert den 
Barometerstand und berechnet den Gehalt des untersuchten Nitrates 
an NaNOg nach der Formel: 

NaNO,. = T^(^-^^);°^34a8^NaNO,.ioo 
760(1 + o:^) • 

F= abgelesenes Volumen, 
b = Barometerstand, 
t = abgelesene Temperatur, 
h ~ Tension des Wasserdampfes bei 
dieser Temperatur, 
a == Gewicht des angewandten Nitrates. 

Von Commanducci ist ein in Fig. 18 
abgebildeter und im Handel befindlicher 
Apparat zur Nitratbestimmung nach der 
Methode von Schulze-Tiemann kon- 
struiert Näheres hierüber siehe Chemisches 
Centralblatt 1903 S. 194. 

2, Schwefelsäure. 

Es genügt, den Gehalt der Schwefelsäure, 60° bezw. 660 Be, 
mittels einer genauen Baumöspindel festzustellen. 

B. Fertigfabrikate. 

Rohe Salpetersäure. 

Salpetersäure: Wird der Gehalt an HNO3 durch Be- 
stimmung des spezifischen Gewichtes oder der Baumegrade er- 
mittelt (siehe Tabelle II, Seite 96), so machen sich folgende 
Korrekturen nötig: 

Bei Bestimmung des spezifischen Gewichtes für Temperaturen 
zwischen 13 und 17O. 


Volumen- 

gewicht 

Korrektur 
für ± I ” 

Volumen- 

gewicht 

Korrektur 
für ± I “ 

Volumen- 

gewicht 

Korrektur 
für i 1 “ 

1,000 — 1,020 

± 0,0001 

1,162 — 1,200- 

± 0,0007 

1,366 — 1,400 

±0,0013 

1,021 — 1,040 

0,0002 

1,201-1,245 

0,0008 

1,401-1,435 

0,0014 

1,041 — 1,070 

0,0003 

1,246— 1,280 

0,0009 

1,436—1,490 

0,0015 

1.071 — 1,100 

0,0004 

1,281 — 1,310 

0,0010 

1,491 — 1,500 

0,0016 

1,101 — 1,130 

0,0005 

Ü3II — U350 

0,001 1 

1,501 — 1,520 

0,0017 

1.131 — 1,161 

0,0006 

1,351-1,365 

0,0012 
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Bei Bestimmung der Baumegrade ist für 36grädige, 40grädige, 
bezw. für 48grädige Säure für je i ^ Temperatur eine Korrektur von 
+ 0,1, +0,11 bezw. +0,12« Be , anzubringen. Wirklich zuver- 
lässige Resultate erhält man natürlich nur durch Titration oder 
durch Bestimmung im Nitrometer, was besonders für die hoch- 
prozentigen Säuren gilt, bei denen das spezifische Gewicht durch 
einen mehr oder minder hohen Gehalt an stark beeinflußt 

wird. Zur Titration läßt man 2 bis 3 g der zu untersuchenden 
Säure aus einer Wägepipette in vorgelegte überschüssige n/i Na- 
tronlauge laufen und titriert dann die unverbrauchte Lauge mit 
n/i Schwefelsäure unter Anwendung von Methylorange als Indikator 
zurück. Auf diese Weise kann freie salpetrige Säure nicht störend 
auf das Methylorange einwirken. Zur Bestimmung mittels des 
Nitrometers läßt man 0,55 g der 36 grädigen Säure — stärkere 
Säuren sind durch Einlaufenlassen in eiskaltes Wasser auf 36® her- 
unterzustellen, um nicht zu große Verluste beim Einwägen durch 
Verdampfen zu haben — aus einer Wägepipette in den Einfüll- 
trichter des Zersetzungsgefäßes einlaufen und verfährt, wie bei der 
Nitratbestimmung angegeben: 

I ccm des reduzierten NO = 0,002820 g HNOg. 

NgO^: 10 ccm der Säure läßt man in 50 bis 100 ccm kalten 
Wassers einlaufen und titriert mit n/2 Permanganatlösung bis zur 
bleibenden Rosafärbung. 

I ccm n/2 KMnO^ = 0,023 gNgO^^. 

Handelt es sich um Säure von 48° Be, so wendet man 15 ccm 
Säure zur Titration an; jeder verbrauchte Kubikzentimeter 
n/2 K Mn 0.1 -Lösung zeigt dann o,i%N2 04 an. 

Chlor; 25 ccm der mit dem gleichen Volumen Wassers ver- 
dünnten Säure werden vorsichtig mit CI -freier Soda neutralisiert 
und mit n/io Silbernitratlösung unter Zusatz einiger Tropfen Kalium- 
chromatlösung titriert. 

I ccm n/io AgNOg^ 0,00355 g CI. 

Gesamtschwefelsäure: 25 bis 50 ccm der Säure werden 
auf dem Wasserbade vollkommen abgeraucht, der Rückstand mit 
Wasser aufgenommen, die Lösung, wenn nötig, filtriert, zum Sieden 
erhitzt und mit siedender Chlorbaryumlösung gefällt. 

I g BaSOi = 0,4202 g H.2 SO4. 

Rückstand: 100 ccm der Säure werden in einer tatrierten 
Platinschale auf dem Wasserbade zur Trockne verdampft, geglüht 
und gewogen. Im Rückstand kann man eventuell noch eine Eisen- 
bestimmung vornehmen, indem man mit einigen Tropfen ver- 
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dünnter Salzsäure und etwas Wasser löst, filtriert und mit Ammoniak 
Eisen samt Tonerde fällt. 

Qualitativer Jodnachweis : 5 ccm der Säure werden mit 
5 bis 10 ccm Wasser verdünnt und mit einem Stückchen metallischen 
Zinkes reduziert. Im übrigen siehe unter Natriumnitrat 

Alle Angaben macht man pro Liter oder rechnet sie mit 
Hilfe des spezifischen Gewichtes in Prozente um. 

Chemiscli reine Salpetersäure. 

Salpetersäure; Säuren, bis 40° können mit der Baume- 
spindel gemessen werden. Siehe Tabelle II, Seite 03. Höher- 
grädige Säuren sind am besten mit n/i Natronlauge zu titrieren. 

Rückstand: 10 ccm Salpetersäure sollen nach dem Ein- 
dampfen einen wägbaren Rückstand nicht hinterlassen. 

Schwefelsäure: 5 bis 15 ccm der Säure (die anzuwendende 
Menge richtet sich nach der Stärke der Säure) werden mit 90 ccm 
Wasser versetzt und wenig Chlorbaryumlösung zugegeben; nach 
12 ständigem Stehen soll eine Abscheidung von BaS04 nicht erfolgen. 

Halogenwasserstoffsäuren: 5 bis 15 ccm der mit 90 ccm 
Wasser verdünnten Säure sollen durch Silbernitratlösung nicht ge- 
trübt werden. 

Prüfung auf Schwermetalle und Erden: 10 bis 30 ccm 
Salpetersäure, mit 80 ccm Wasser verdünnt, werden mit Ammoniak 
bis zur alkalischen Reaktion versetzt. Nach Zusatz von einigen 
Tropfen Schwefelammonium- und Ammoniumoxalatlösung soll weder 
eine dunkle Farbe noch eine Trübung entstehen. 

Jodsäure und Jod: 2,5 bis 5 ccm der Säure, mit 10 ccm Wasser 
verdünnt und mit einem Stückchen metallischen Zinkes reduziert, 
dürfen, mit wenig Chloroform geschüttelt, letzterem keine Violett- 
färbung erteilen. 

NitriermisclisäTireii. 

Gesamtsäure: Aus einer Wägepipette läßt man in vor- 
gelegte überschüssige n/i Natronlauge 2 bis 3 g der zu analy- 
sierenden Mischsäure einlaufen und titriert dann die unverbrauchte • 
Lauge mit n/i Schwefelsäure unter Any^endung von Methylorange 
als Indikator zurück. 

Schwefelsäure; Aus einer Wägepipette läßt man 2 bis 3 g 
Mischsäure in eine kleine Porzellanschale einlaufen, in der sich 
20 bis 25 ccm kalten destillierten Wassers befinden, und erhitzt 
auf dem Wasserbade so lange, eventuell unter erneutem Zusatz von 
wenig Wasser, bis ein Geruch nach Salpetersäure nicht mehr 

von Holiorst, Laboratoriumsbuch. 
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festzustellen ist. Den Rückstand verdünnt man mit wenig Wasser 
und titriert mit n/i Natronlauge. 

Salpetrige Säure: Man läßt die Mischsäure aus einer 
Bürette mit Glashahn in 5 bis 10 ccm n/2 Permanganatlösung ein- 
laufen, die mit 50 ccm Wasser von 30 bis 40“ verdünnt sind. Da 
jeder Kubikzentimeter der n/2 Permanganatlösung o,®i 1 75 g HNO, 
bezw. 0,00951 g NgOg bezw. 0,023 g NgO^ anzeigt, so ergibt sich 
der Prozentgehalt der Mischsäure an PINOg bezw. N0O3 bezw. NgO^ 
aus der Gleichung: 

a-x 

V'S ' 

1,175 bei Berechnung auf HNOgi 0,951 bei Berechnung auf 
NgOo und 2,3 bei Berechnung auf NgO^.. 

X = Anzahl der angewandten Kubikzentimeter n/2 Permanganatlösung. 
// = Anzahl der verbrauchten Kubikzentimeter Mischsäurc. 
s = spezifisches Gewicht der Mischsäure. 

Salpetersäure: Der Gehalt ergibt sich ans der Differenz 
zwischen Gesamtsäure und Schwefelsäure H- salpetrige Säure. 

Will man Salpetersäure und salpetrige Säure zusammen im 
Nitrometer bestimmen, so muß man Mischsäuren von hohem Salpeter- 
säuregehalt, wie bei Salpetersäure angegeben, entsprechend verdünnen, 
um nicht Verluste durch Verdampfen von Salpetersäure zu haben. 

C. Betriebsanalysen, 

Bi Sulfat. 

Von den einzelnen Chargen werden Muster gezogen und 
darin bestimmt: 

SO3: 4 g des gepulverten Bisulfates werden in Wasser gelöst 
und mit n/i Natronlauge titriert, i ccm Na 01 - 1 = i%S03. 

Enthält das Bisulfat viel Eisen, so bedarf es keines Zusatzes 
von Methylorange, man titriert vielmehr bis zur (durch beginnende 
Eisenfällung erzeugten) Gelbfärbung. 

Salpetersäure bezw. Nitrat: Qualitativ: Man gibt einige 
kleine Stücke des Bisulfates in ein weites Reagenzrohr und löst 
mit wenig Wasser. Dann fügt man wenig öögrädige Schwefel- 
säure, die mit Ferrosulfat — 30 g FeSO^ in 200 g H2SO4 — ver- 
setzt ist, hinzu. Bei Anwesenheit von Salpetersäure wird die 
bekannte amethystrote Färbung auftreten. Zu beachten ist, daß 
bei Gegenwart von Jod eine zum Verwechseln ähnliche Färbung 
auftreten kann. Quantitativ: i g des getrockneten und fein ge- 
pulverten Bisulfates wird, wie unter Natriumnitrat angegeben, im 
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Nitrometer behandelt und das etwa entwickelte Stickoxydgas in 
die kleine Meßröhre hinübergedrückt. 

Feuchtigkeit; Zur Bestimmung der Feuchtigkeit erhitzt man 
nach Meyer ungefähr 400 g des zu untersuchenden Bisulfates in 
einem Fraktionierkolben über dem Drahtnetz, wobei Schmelzen und 
Schäumen eintritt, und erhält solange bei dieser Temperatur, bis 
sich in der gekühlten Vorlage nichts mehr verdichtet. Das Destillat 
wird gewogen, der Gehalt an HgSO^ dijjph Titration mit n/i Natron- 
lauge ermittelt, vom Gewicht in Abzug gebracht und der Rest als 
Wasser in Rechnung gesetzt. 

Untersuclmiig der Endgase der Salpetersäurefahrikation. 

Von den Endgasen saugt man kurz vor ihrem Eintritt in den 
Kamin 50 bis 100 1 durch den Apparat Fig. 14, der mit etwa 160 ccm 
nitratfreier doppeltnormaler Natronlauge beschickt ist. Nach be- 
endigter Absorption spült man den Inhalt des Apparates in einen 
500 ccm -Kolben und füllt zur Marke auf. Von dieser Lösung 
gibt man 50 ccm in einen 500 ccm fassenden Erlenmeyerkolben, fügt 
einige Kubikzentimeter SO.^-Lösung und hinreichend konz. MnSO^- 
Lösung hinzu, schüttelt gut um,, säuert mit verdünnter Schwefelsäure 
an und oxydiert die Lösung mit Permanganat. Zu der oxydierten 
Lösung gibt man sodann 50 ccm der bei der Untersuchung der End- 
gase der Schwefelsäurefabrikation besprochenen schwefelsauren 
FeS04 -Lösung und kocht unter Einleiten von Kohlensäure, wie be- 
kannt, stark ein. Nach dem Erkalten verdünnt man mit Wasser und 
titriert das unverbrauchte Eisen mit n/2 Permanganatlösung zurück. 

Da nun i ccm n/2 Permanganatlösung 0,0105 g HNO^ ent- 
spricht, so gibt die Formel 

a ■ 105 

F 

den Gehalt des untersuchten Gases an HNO3 im Kubikmeter an. 
ff = Anzahl der verbrauchten Kubikzentimeter n/2 Permanganatlösung. 
F= durch den Apparat gesaugtes Gasvolumen in Litern. 


V. Salzsäure- und Sulfatfabrikation. 

A. Rohmaterialien. 

Als solche kommen für diese Fabrikation in Betracht: 

1. Steinsalz bezw. Siedesalz, 

2. Bisulfat. 

3. Schwefelsäure. 
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1. Steinsalz. 

Feuchtigkeit: 5 g des Salzes werden im bedeckten Platin- 
tiegel zuerst gelinde erhitzt, dann einige Minuten schwach geglüht 
und nach dem Erkalten gewogen, 

Rückstand: 20 g der feuchten Substanz werden in Wasser 
gelöst, der Rückstand auf tariertem Filter gesammelt, gewaschen 
und nach dem Trocknen gewogen. Erforderlichenfalls kann man ihn 
noch auf Eisen, Tonerde, Kalk und Magnesia untersuchen. Das 
Filtrat wird auf 250 ccm aufgefüllt und darin bestimmt: 

Schwefelsäure: 50 ccm werden mit Salzsäure schwach an- 
gesäuert und in der Siedehitze mit heißer Chlorbaryumlösung 
gefällt. 

Eisen, Tonerde, Kalk und Magnesia: Andere 50 ccm 
werden bei 80° mit überschüssigem Ammoniak unter Zusatz von 
etwas Chlorammoniumlösung gefällt, Eisen- und Aluminium- 
hydroxyd abfiltriert und nach dem Glühen gewogen; im Filtrat 
bestimmt man Kalk und Magnesia wie bekannt durch Fällen mit 
Ammonoxalat- bezw. Natriumphos'phatlösung. 

Kochsalz: 5,85 g des feuchten Salzes werden in Wasser 
gelöst und auf 500 ccm aufgefüllt. Davon titriert man 25 ccm mit 
n/io Silbernitratlösung unter Anwendung einiger Tropfen Kalium- 
chromatlösung als Indikator. Die Anzahl der verbrauchten Kubik- 
zentimeter Silberlösung mit 2 multipliziert gibt den Prozentgehalt 
an Chlornatrium an. 

Verwendet man zur Salzsäurefabrikation das bei der Kali- 
salpeterdarstellung abfallende Chlornatrium, so ist auch eine Nitrat- 
bestimmung angebracht, da ein Nitratgehalt des Salzes einen 
mehr oder weniger hohen Chlorgehalt der Salzsäure bedingt. 
Diese Bestimmung führt man genau wie die Nitratbestimmung 
(siehe Salpetersäurefabrikation) bei i g Einwage aus, wobei man 
das sich etwa entwickelnde NO in der 50 ccm fassenden Meß- 
röhre sammelt. 


2. Bisulfat. 

Siehe unter Salpetersäurefabrikation. 

3. Schwefelsäure. 

Es genügt im allgemeinen, den Gehalt der Säure, 59 bis 
60° Bö, mittels einer Baumöspindel zu bestimmen. 
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B. Eertigfabrikate. 

Salzsäure. 

a) Rohe Salzsäure. 

Gehalt an Chlorwasserstoff: Meistens begnügt man sich, 
den Gehalt durch Bestimmung des spez. Gewichtes bezw. der Grade 
Baume festzustellen dabei sind für i o über oder unter 15° 0,0006 bezw. 
0,06 0 Be hinzuzufügen oder in Abzug zu bringen. Bestimmt man 
den Gehalt durch Titration mit n/i Natronlauge, ein Verfahren, 
das, wie schon unter Schwefelsäurebestimmung gesagt, genauer 
ist, so muß man von dem Resultat in Abzug bringen den Gehalt an 
freier Schwefelsäure, zu deren Bestimmung man 25 bis 
50 ccm der Salzsäure unter Zusatz von dest. Wasser mehrmals auf 
dem Wasserbade abdampft und den Rückstand, der mit etwas 
dest. Wasser verdünnt ist, mit n/i Natronlauge titriert. Die neutrale 
Lösung wird dann zur Bestimmung der 

Gesamtschwefelsäure mit Salzsäure schwach angesäuert 
und in der Siedehitze mit Chlorbaryumlösung gefällt. 

Arsen: Qualitativ: Man kocht die zu untersuchende Säure 
in einem Reagenzglas mit etwas festem Zinnchlorür. Bei An-' 
Wesenheit von Arsen wird je nach den vorhandenen Mengen hell- 
braune Färbung bis tief dunkelbrauner Niederschlag eintreten. 

Quantitativ: Die Bestimmung wird genau, wie unter Pyriten 
und Blenden angegeben, ausgeführt, indem 200 ccm der Säure mit 
50 g FeSO^ direkt der Destillation unterworfen werden. 

Eisen: 50 bis 100 ccm Salzsäure werden stark eingedampft, 
mit Wasser verdünnt und mit einem Stück eisenfreien Zinkes 
reduziert. Im übrigen verfährt man wie bekannt Enthält die 
Salzsäure schwefhge Säure, so muß diese vor der Reduktion mit 
einigen Tropfen Wasserstoffsuperoxydlösung zu Schwefelsäure 
oxydiert werden. Zur Titration verwendet man, da das Eisen oft 
nur in sehr geringen Mengen vorhanden ist, n/io oder n/20 Perman- 
ganatlösung, oder man führt die Eisenbestimmung auf jodometrischem 
Wege aus (siehe unter Analyse ’ des zu Kesselspeisezwecken 
dienenden Wassers). 

Schweflige Säure: 25 bis 50 ccm werden mit einigen 
Kubikzentimetern Hg Og - Lösung oder mit Permanganatlösung 
oxydiert. Man verfährt dann wie unter ,, Gesamtschwefelsäure“, 
zieht von dem erhaltenen Resultat die Gesamtschwefelsäure ab 
und rechnet den Rest in schweflige Säure um. 


i) Siehe Tabelle III, Seite 98. 
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b) Chemisch reine Salzsäure. 

Der Gehalt der Säure wird aus dem spez. Gewicht ermittelt.^ 

Rückstand: 20 g Salzsäure werden in einer Platinschale 
auf dem Wasserbade verdampft. Ein wägbarer Rückstand soll 
nicht bleiben. 

Schwefelsäure: 100 g Salzsäure werden in einer Platin- 
schale auf dem Wasserbade bis auf etwa 5 ccm eingedampft. 
Nimmt man den Rest mit 20 ccm Wasser auf und gibt wenig 
Baryumchloridlösung hinzu, so soll nach 12 Stunden eine Ab- 
scheidung von Baryumsulfat nicht erfolgt sein. 

Chlor: 5 g Säure werden nach dem Verdünnen mit 50 ccm 
Wasser mit Jodzinkstärkelösung versetzt. Innerhalb 10 Minuten 
darf keine Blaufärbung eintreten. 

Schweflige Säure: 5 g der zu untersuchenden Säure, mit 
50 ccm Wasser verdünnt, werden zu 50 ccm Wasser gegeben, das 
einen Tropfen n/io Jodlösung und einige Tropfen Stärkelösung 
enthält. Nach dem Umschütteln soll die Blaufärbung nicht ver- 
schwinden. 

Eisen: 5 g Säure, mit 20 ccm Wasser verdünnt, sollen durch 
einige Tropfen Rhodankaliumlösung nicht rötlich gefärbt werden. 

Schwermetalle: a) 20 g Salzsäure, mit 200 ccm Wasser 
verdünnt, werden auf etwa 70 ^ erwärmt und in die Flüssigkeit 
20 Minuten lang Schwefelwasserstoff eingeleitet. Nach z stündigem 
Stehen darf sich kein Niederschlag zeigen. 

b) Dieselbe Menge Salzsäure, mit 20 ccm Wasser verdünnt, 
wird mit 50 ccm Ammoniak {spez. Gewicht 0,96) und einigen 
Tropfen Schwefelaramonium versetzt; es darf weder eine dunkle 
Färbung noch Abscheidung eines Niederschlages eintreten. 

Kalk: 20 ccm Salzsäure, mit 20 ccm Wasser verdünnt, werden 
mit 50 ccm Ammoniak (spez. Gewicht 0,96) und einigen Kubik- 
zentimetern Ammoniumoxalatlösung versetzt; nach zstündigem 
Stehen darf sich ein Niederschlag nicht zeigen. 

Arsen: 200 g Salzsäure w'erden unter Zusatz von 0,1 g 
Kaliumchlorat auf dem Wasserbade eingedampft. Man setzt die 
Wasserstoffentwicklung im Mar sh sehen Apparat mit Hilfe von 
20 g arsenfreiem, granuliertem Zink und verd. Schwefelsäure (1:5) 
in Gang und spült alsdann den Abdampfrückstand mit verd, 
Schwefelsäure in den Entwicklungskolben des Apparates. Nach 
einstündigem Gange darf höchstens ein geringfügiger Anflug, aber 


i) Siehe Tabelle III Seite 98. 



kein deutlicher Arsenspiegel in der Reduktionsröhre wahrnehm- 
bar sein. 


Sulfat. 

Feuchtigkeit: 20 g werden bei 120“ getrocknet und nach 
dem Erkalten zurückgewogen. 

Rückstand: 20 g der feuchten Substanz werden in kaltem 
Wasser gelöst, das Unlösliche auf getrocknetem und tariertem 
Filter gesammelt, ausgewaschen, getrocknet und nach dem Erkalten 
gewogen. Den Rückstand kann man event. noch weiter auf Eisen, 
Tonerde, Kalk und Magnesia untersuchen. Das Filtrat wird auf 
250 ccm aufgefüllt und hierin bestimmt: 

Freie Säure als HgSO^ ausgedrückt: 50 ccm werden mit 
n/i Natronlauge titriert bis zur (durch beginnende Eisenfällung 
eintretenden) Gelbfärbung. 

I ccm n/i NaOH = 1,22 % H2SO4. 

Chlornatrium: Die neutralisierte Probe wird, wenn nötig, 
vom Eisenhydroxydniederschlag befreit und mit n/io Silbernitrat- 
lösung nach Mohr titriert: 

I ccm n/io AgNOg = 0,146 % NaCl. 

Eisen: Andere 50 ccm werden auf etwa 80° erhitzt, mit 
überschüssigem Ammoniak gefällt, der Niederschlag abfiltriert, in 
verd. Salzsäure gelöst, mit eisenfreiem Zink reduziert und mit 
n/io Permanganatlösung wie bekannt titriert. 

I ccm n/io KMn04 = o,i4 %Fe. 

Oder man führt die Eisenbestimmung auf jodometrischem 
Wege, wie unter Kesselspeisewasseranalyse angegeben, aus. 

Tonerde: 50 ccm werden bei 80*^ unter Zusatz von etwas 
Wasserstoffsuperoxydlösung mit überschüssigem Ammoniak gefällt, 
der Niederschlag abfiltriert, heiß ausgewaschen, geglüht und ge- 
wogen. Von dem Resultat hat man den dem gefundenen Eisen 
entsprechenden Betrag an FcoOg in Abzug zu bringen. 

Kalk und Magnesia: Im Filtrat von der Tonerdebestimmung 
bestimmt man den Kalk und die Magnesia wie bekannt. 

Natriumsulfat: i g eines guten Durchschnittsmusters wird 
in warmem Wasser gelöst, mit etwas Wasserstoffsuperoxydlösung, 
Ammoniak und Ammoniumkarbonatlösung versetzt, etwasAmmonium- 
chloridlösung zugegeben, in eine Platinschale filtriert und der 
Filterrückstand heiß ausgewaschen. Unter Zusatz von etwas 
Schwefelsäure dampft man sodann auf dem Wasserbade zur 
Trockne ein und glüht schließlich bis zur Gewichtskonstanz. 
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Von dem gefundenen Gewichte subtrahiert man das dem gefundenen 
MgO entsprechende MgSO^ und das dem Na CI entsprechende 
Nag SO;^. Der Rest ist schließlich das im Sulfat enthaltene Nag SO^. 
Vielfach begnügt man sich, den Nag S04-Gehalt durch Differenz 
zu bestimmen, d. h. man bestimmt die oben besprochenen Ver- 
unreinigungen und nimmt den Rest als Na2S04 an. In diesem 
Falle muß man natürlich die für Fe, AljOg, CaO und MgO ge- 
fundenen Werte in die entsprechenden Sulfate umrechnen. Jeden- 
falls sollte man nicht unterlassen, zur Kontrolle dieses indirekten 
Weges auch den direkten auszuführen. 

C. Betriebsanalysen. 

Sulfat. 

Von den einzelnen Chargen fertigen Sulfates werden gute 
Durchschnittsmuster gezogen, je 4 g in kaltem Wasser gelöst und 
darin bestimmt: 

Freie Säure als SO3 ausgedrückt: Man titriert wie oben 
mit n/i Natronlauge. 

I ccm n/i NaOH=== i %S03, 

Chlornatrium: wie unter. Fertigfabrikate. 

XJutersucliuug: der Endgase der Salzsäurefahrikation auf HCl. 

Kurz vor dem Eintritt in den Kamin saugt man von 
den Endgasen etwa 50 Liter mit Hilfe eines Siphons durch den 
in Fig. 14 abgebildeten und in gleicher Weise beschickten Apparat. 
Ein etwaiger Chlorgehalt der verwendeten Natronlauge ist natürlich 
vorher zu bestimmen. Nach erfolgter Absorption spült man die 
Lösung in einen 500 ccm -Kolben, füllt zur Marke auf und titriert 
50 ccm, die man mit verd. Schwefelsäure neutralisiert hat, mit 
n/io Silbernitratlösung nach der schon des öfteren erwähnten 
Mohrschen Methode. Der Chlorwasserstoffgehalt in i cbm ergibt 
sich aus folgender Formel: 

36,5-» 

V ■ 

z = Anzahl der zur Titration verbrauchten Kubikzentimeter n/jo 

Silbernitratlösung, 

V = absorbiertes Volumen. 
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VI. Chlorkalkfabrikation nach Deacon. 

A. Rohmaterialieu. 

Gebrannter und gelöschter Kalk. 

Kupferoxyd zur Herstellung der Kontaktmasse im 
Zersetzer. 

Chlorgas. 

Gebraimter Kalk. 

Im allgemeinen kann man sich mit folgender Bestimmungs- 
methode begnügen; 

Feuchtigkeit: i g wird 2 Stunden bei 105® getrocknet und 
gewogen. 

Gesamte Alkalinität= CaO + MgO; In einem bedeckten 
Becherglas löscht man i g Kalk mit einigen Tropfen Wasser ab, 
verdünnt nach dem Erkalten mit 300 ccm Wasser und titriert mit 
n/i Salzsäure unter Anwendung von Phenolphthalein als Indikator. 

I ccm HCl = 0,028 g CaO. 

Zur Bestimmung der 

Kohlensäure gibt man darauf weitere 10 ccm n/i Salz- 
säure hinzu, erhitzt zum Sieden und titriert nach dem Erkalten 
mit n/i Natronlauge zürück. Gesamt HCl — HCl für CaO + MgO 
ergibt CaO an Kohlensäure gebunden, woraus sich die Kohlen- 
säure berechnet. Alle Angaben werden in CaO gemacht, also 
auch die MgO. 

Handelt es sich um eine genaue Analyse, so verfährt man 
folgendermaßen: 

CaO: I g wird in verd. Salzsäure gelöst und der Filterrückstand 
nach dem Filtrieren und Auswaschen zur Bestimmung der Kieselsäure 
im Platintiegel geglüht und gewogen. Das Filtrat wird mit wenig 
Wasserstoffsuperoxydlösung oxydiert, mit Ammoniak bei 80° Eisen 
und Tonerde gefällt und der Niederschlag abfiltriert, geglüht 
und gewogen. Aus dem neutralen Filtrat fällt man den Kalk 
mit fester Oxalsäure — etwa 3- 4 g — in folgender Weise: In 
die kochende Lösung gibt man, um Aufschäumen zu vermeiden, 
einzelne Kristalle, rührt um und fügt den Rest hinzu. Unmittelbar 
nach dem Zusatz von Oxalsäure gibt man Ammoniak im Über- 
schuß hinzu und läßt über Nacht stehen. Im Filtrat vom Calcium- 
oxalatniederschlag bestimmt man schließlich MgO durch Fällen, 
mit Natriumphosphat und Glühen zu MgaPaO^. 
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Kohlensäure: i g Kalk wird eine Stunde lang im Platin- 
tiegel stark geglüht COg^ Glühverlust— Feuchtigkeit Oder man be- 
stimmt die Kohlensäure mittels des Apparates nach CI assen(Fig. 23.) 

Gelöschter Kalk. 

Feuchtigkeit und Kohlensäure: Aus einem verschlossenen 
Wägegläschen wird i g in einen Platintiegel abgewogen, zunächst 
gelinde, sodann während i bis 2 Stunden zur starken Rotglut 
erhitzt Man läßt im Exsikkator erkalten und wägt zurück. Glüh- 
verlust = Feuchtigkeit -j- Kohlensäure. 

Kohlensäure bestimmt man wie bei gebranntem Kalk titri- 
metrisch oder in den bekannten Apparaten. 

Kupferoxyd. 

Der Gehalt an Kupfer wird in gleicher Weise wie bei Pyrit- 
abbränden bestimmt. 

Chlorgas. 

Siehe Betriebsanalysen. 

B. Pertigfahrikate. 

Chlorkalk. 

Aktives Chlor: 10 g Chlorkalk werden in einer Reibschale 
mit kaltem Wasser innig verrieben, in einen 500 ccm -Zylinder mit 
eingeschliffenem Stopfen gebracht und zur Marke aufgefüllt Nach- 
dem man tüchtig durchgeschüttelt hat, werden 25 ccm heraus- 
pipettiert und mit der später zu besprechenden Arsenlösung titriert 
und zwar nach der Tüpfelmethode mittels Jodzinkstärkepapiers. 

I ccm Arsenlösung == i % aktives Chlor, 

In französischen und belgischen Fabriken drückt man den 
Wert des Chlorkalkes nicht in Gewichtsprozenten sondern in Gay- 
Lussac- Graden aus, d. h. ein Grad entspricht einem Liter wirk- 
samen Chlores in i kg Chlorkalk. Man erhält die Gay-Lussac- 
Grade, indem man die Anzahl der Gewichtsprozente durch 0,317 
dividiert. 

Gesamtchlor; Die von der Aktiv- Chlorbestimmung her- 
rührenden 25 ccm werden mit verd. Salpetersäure versetzt, darauf 
mit Bikarbonat neutralisiert und mit n/io Silbernitratlösung unter 
Anwendung von K>CrO^-Lösung als Indikator titriert. 

I ccm AgNOg==i % Gesamtchlor. 
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Die Differenz zwischen Gesamt- und Aktivchlor soll nach 
Älöglichkeit 2 nicht überschreiten. 

Bestimmung der Absetzfähigkeit des Chlorkalkes: 
50 g Chlorkalk werden in einer Reibschale mit 300 ccm Wasser 
fein zerrieben und wie bei 
der Chlorkalkanalyse in einen 
500 ccm - Zylinder gespült. 

(Gesamtdurchmesser des Zy- 
linders = 50 mm.) Das ge- 
samte Volumen beträgt als- 
dann 315 bis 325 ccm. Man 
liest zunächst während einer 
Stunde alle Viertelstunden, 
sodann alle Stunden die Höhe 
der Kalkschlammschicht ab. 

Nach 4 bis 5 Stunden sollen 
80 bis 90 ccm erreicht sein. 

Trägt man die beob- 
achtete Zeit sowie die abge- 
lesene Volumenverminderung der Schlaramschicht in ein Koordinaten- 
system ein, so soll für einen gut sich absetzenden Chlorkalk die 
in Fig. ig gezeichnete steile Kurve sich ergeben. 

Herstellung der Arsenlösung: i ccm AS3O3- Lösung soll 
0,00$ g Chlor entsprechen, d. i. 6,977 g AgO., in i Liter. Praktisch 
löst man 7,25 g A^Og in 1 Wasser, das 65 g Soda gelöst ent- 
hält, gibt eine Lösung von 40 g Natriumbikarbonat hinzu und 
füllt zum Liter auf. Man stellt sodann die Lösung gegen Jod ein. 
Für reine Arsenlösung (6,977 g in i 1 ) sind 17,896 g Jod erforderlich. 
Etwa 0,3 g Jod löst man mit i bis 2 g Jodkalium in 20 ccm Wasser, 
verdünnt, wenn alles Jod gelöst ist, auf etwa 150 ccm und titriert 
mit der Arsenlösung. Ist die Jodlösung nur noch schwach gelb 
gefärbt, so gibt man etwas Stärkelösung hinzu und titriert dann 
genau bis zum Verschwinden der Blaufärbung. Die Arsenlösung 
wird schließlich, je nach dem Resultat, mit mehr oder weniger 
Wasser verdünnt, so daß i ccm 0,005 g Chlor angibt. 

Herstellung des Jodzinkstärkepapiers: Man zerreibt 
4 g Stärkemehl in einem Porzellanmörser mit wenig Wasser und 
fügt die so entstandene milchige Flüssigkeit unter Umrühren nach 
und nach zu einer im Sieden befindlichen Lösung von 20 g käuf- 
lichem, reinem Zinkchlorid in 100 ccm destillierten Wassers, Man 
setzt das Erhitzen unter Ergänzen des verdampfenden Wassers 
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fort, bis die Stärke möglichst gelöst und die Flüssigkeit fast klar 
geworden ist. Alsdann verdünnt man mit destilliertem Wasser, 
setzt 2 g käufliches, reines und trocknes Jodzink hinzu und füllt 
zum Liter auf. Zweckmäßiger ist es, das Jodzink in folgender 
Weise selbst zu bereiten: 2 g Jod und i g Zinkpulver werden in 
IO ccm heißen Wassers gegeben und gekocht, bis vollständige 
Entfärbung eingetreten ist. Man filtriert und gibt das Filtrat zu 
der Stärkeemulsion. Man überzeugt sich jedoch vorher, ob die Jod- 
zinklösung frei von Jod ist; eventuell entfernt man dieses mit 
einigen Tropfen Thiosulfatlösung. Schließlich wird die Jodzink- 
stärkelösung durch Glaswolle filtriert und Streifen Filtrierpapiers 
damit getränkt und getrocknet. 

C. Betriebsanalysen. 

Die Betriebskontrolle bei der Chlorkalkfabrikation, soweit sie 
das Laboratorium angeht, besteht in der regelmäßigen Unter- 
suchung des den Zersetzer verlassenden Gasgemisches und in 
gelegentlichen Untersuchungen der den Vorwärmer des Zersetzers 
heizenden Feuergase auf Salzsäure und Chlor, um Undichtigkeiten 
im Vorwärmer festzustellen. 


Untersuchuiig des aus dem Zersetzer austretenden Gasgemisches. 


Mit Hilfe des in Fig. 14 abgebildeten und in gleicher Weise 
beschickten Apparates absorbiert man 7 bis 8 Liter des Gas- 



gemisches gleich beim Austritt aus dem Zersetzer. Der 
Chlorgehalt der zu dieser wie der folgenden Bestimmung 
verwendeten Natronlauge muß natürlich vorher bestimmt 
sein. Nach beendeter Absorption spült man den Inhalt 
des Apparates in einen 500 ccm -Kolben und füllt zur 
Marke auf: 


Fig. 20. 50 ccm dieser Lösung gibt man in einen mit Schlitzventil 

versehenen Kolben (Fig. 20), fügt 50 ccm der schon mehrfach 
erwähnten, mit n/2 Permanganat verglichenen schwefelsauren FeS04- 
Lösung hinzu und kocht etwa 1/2 Stunde. Nach dem Erkalten 
verdünnt man mit 200 ccm Wasser und titriert das nicht oxydierte 
Ferrosulfat mit n/2 Permanganatlösung zurück. Die Anzahl der 
dazu verwendeten Kubikzentimeter sei y\ x sei die Anzahl Kubik- 
zentimeter der Permanganatlösung, denen 50 ccm der Ferrosulfat- 
lösung entsprechen. 

Zur Gesamtchlorbestimmung versetzt man 10 ccm der alka- 
lischen Lösung mit so viel SOg -Lösung, daß nach dem Ansäuern 
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mit verdünnter HoSOj^ der Geruch nach schwefliger Säure noch 
deutlich hervortritt, und kocht, bis alle schweflige Säure ver- 
schwunden ist, was man durch Zusatz eines Tropfens Permanganat- 
lösiing leicht feststellen kann. Nach dem Abkühlen neutralisiert 
man mit Bikarbonat und titriert mit n/io Silbernitratlösung, wie 
bekannt; 3: sei die Anzahl der verbrauchten Kubikzentimeter. 

Dann ist: 


Zersetzung des in den Zersetzer eingetretenen Clilor- 
wasserstoffes in Prozenten ausgedrückt. 


— = Anzahl der Volumina Luft auf i Volumen Chlor- 
wasserstoff beim Eintritt in den Zersetzer. 
a = Anzahl der aus dem Aspirator ausgelaufenen Liter 
Wassers. 


5,556(3:— -y) 

a + 0,05556 [2 — (.T, ~ y)] 

11,12 [z — [x — ?/)] 

«'+ 0,05556 [2 ?/)] 7 


% Chlor 

% Chlorwasserstoff 


Prozentgehalt des 
Gasgemisches am Chlor 
und ChlorwasserstolF 
beim A.ustritt aus 
dem Zersetzer, 


Untersuchung 

der Fenergase des Vorwärmers auf Chlorwasserstoff und Chlor*. 

Durch denselben und in gleicher Weise beschickten Apparat 
saugt man etwa 50 1 der Feuergase und füllt nach beendigter Ab- 
sorption zu 500 ccm auf. 50 ccm der Lösung kocht man , wie 
oben angegeben, mit SOg -Lösung und verdünnter Schwefelsäure 
und titriert, nachdem man neutralisiert hat, mit n/io Silberlösung- 
Man habe % Kubikzentimeter verbraucht. 

Andere 50 ccm werden im Ventilkolben mit 50 ccm der be- 
sprochenen Ferrosulfatlösung gekocht und wie oben zurücktitriert; 
man habe {x — y) ccm n/2 Permanganatlösung gebraucht. 

Dann berechnet sich die Gesamtchlormenge auf den Kubik- 
meter, in Chlorwasserstoff ausgedrückt, zu 

36,47-3: • 

y — ==g HCl in 1 cbm. 

Für die Berechnung des freien Chlors sind folgende Be- 
trachtungen nötig : 

I ccm n/2 KMn04- Lösung = 0,07596 g FeS04 
(x — y) • 0,07596 g FeS04 sind also im Ventilkolben oxydiert worden, 
zHCl-f 0==2Cl-f HgO. ■ 

2 NaOH4-2Cl = NaOCl + NaCl-f H2O. 
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Na 0 CI + 2 Fe SO^ -f SO^ = Fe^ (SO J,, + Na CI + H, O. 

2FeSOi entsprechen also iNaOCl be2w. 2 CI. 

Daraus ergibt sich: FeSOj^ : CI = (a: — «/)• 0,07596 : a. 

Der Gehalt an freiem Chlor im Kubikmeter beträgt mithin 
(■^ - y) - 759 . 6 - 3 546 _ i 77 > 3 -(^- 2 /) 
r. 151,92 V 

Rechnet man schließlich den Gehalt an freiem Chlor in Chlor- 
wasserstoff um und zieht das Resultat von dem Gesamtchlor- 
wasserstoff ab, so ergibt die Differenz den Gehalt an Chlorwasser- 
stoff im Kubikmeter. 


Fabrikation der Ammoniak- und kaustischen Soda. 
A. Rohmaterialien. 

Steinsalz zum Herstellen der angereicherten Sole. 
Konzentriertes Gaswasser oder Anim oniumsul fat. 
Koks. 

Kalkstein. 


. Steinsalz. 

Siehe unter Salzsäurefabrikation. 

Angereicherte Sole. 

Mittels einer genauen Spindel stellt man das spezifische 
Gewicht fest. Siehe Tabelle V auf Seite 100, 

Chlornatrium: 10 ccm der Sole werden zum Liter auf- 
gefüllt und hiervon 10 ccm mit n/io Silbernitratlösung in bekannter 
Weise nach der Mohrschen Methode titriert. 

Schwefelsäure: 50 ccm der Sole werden mit 75 bis 100 ccm 
Wasser verdünnt, mit Salzsäure schwach angesäuert und in der 
Siedehitze mit siedender Chlorbaryumlösung, wie hinreichend 
bekannt, gefällt. 

Eisen, Tonerde, Kalk und Magnesia: 250 bis 500 ccm 
der Sole — betreffs der anzuwendenden Menge wird man sich am 
besten nach einer kleinen vorher anzustellenden qualitativen Probe 
richten — werden unter Zusatz von einigen Tropfen starker 
Salpetersäure oder wenig Wasserstoffsuperoxydlösung auf ungefähr 
80° erhitzt, im Überschuß mit karbonatfreiem Ammoniak und wenig 
Chlorammoniumlösung versetzt und einige Zeit bei dieser Temperatur 



belassen. Man filtriert, wäscht mit heißem Wasser genügend aus 
(Prüfung mit Silbernitrat), glüht und wägt nach dem Erkalten 
als Fe^O« und AUOo. Das Filtrat wird etwas eingedampft und 
darin Kalk und Magnesia in der schon des öfteren erwähnten 
Weise bestimmt. 

Bikarbonate von FeO, Kalk und Magnesia; 500 bis 
1000 ccm der Sole werden längere Zeit unter Ergänzung des ver- 
dampfenden Wassers zwecks Zerstörung der Bikarbonate gekocht. 
Einen etwa entstandenen Niederschlag filtriert man ab , wäscht ihn 
heiß aus und löst ihn in verdünnter Salzsäure. Die Lösung wird wie 
oben nach erfolgter Ox3-Mation zur Bestimmung des Eisens, des 
Kalkes und der Magnesia behandelt. Der den Bikarbonaten ent- 
sprechende Gehalt an FeO, CaO und MgO wird von den oben 
erhaltenen Werten in Abzug gebracht und der Rest als Sulfate — 
namentlich Kalk — bezw. Chloride in Rechnung gebracht. Alle 
Angaben werden für i Liter gemacht. 

Konzentriertes Gaswasser und Ammoniumsulfat. 

Konzentriertes Gaswasser: Bei dem hohen Ammoniak- 
gehalt des konzentrierten Gaswassers — bis zu 25 — ist die 

Probenahme infolge der Flüch- 
tigkeit des Ammoniaks leicht 
mit bedeutenden Verlusten ver- 
bunden. Sehr bequem lassen 
sich diese fast vollständig ver- 
meiden, wenn man sich bei 
der Probenahme des einfachen in 
Fig. 2 1 abgebildeten Apparates 
bedient. 

Der mit einem Gummistopfen verschlossene und tarierte dick- 
wandige Kolben Ä wird etwa zur Hälfte mit destilliertem Wasser 
gefüllt, geschlossen und gewogen. Nun ersetzt man den Gummi- 
stopfen durch einen anderen durchbohrten, der, wie aus der 
Zeichnung ersichtlich, das Heberohr a, mit eingeschliffenem Hahn 
versehen, trägt. Der Kolben wird dann evakuiert und der Glas- 
hahn geschlossen, wenn Vakuum hergestellt ist. Das Heberrohr 
wird nun in jedes Faß eingesenkt und durch kurzes Öffnen und 
Wiederschließen des Hahnes eine Probe von 10 bis 20 ccm in den 
Kolben eingesaugt. Ist die Probenahme beendet, so öffnet man 
den Hahn ganz, entfernt Stopfen samt Heber, schließt den Kolben 
mit dem einfachen Stopfen, schüttelt gut um und wägt. Von 
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diesem nun hinreichend verdünnten Gaswasser wägt man aus einer 
Wägepipette oder einem Wägegläschen in vorgelegte n/ 1 Schwefel- 
säure und titriert die unverbrauchte Schwefelsäure zurück. Der 
Gehalt des konzentrierten Gaswassers an Ammoniak berechnet sich 
dann nach der Formel: 

/O d ^ 

a = Anzahl der zur Titration verbrauchten Kubikzentimeter n/i 
Schwefelsäure. 

6= zur Titration abgewogene Menge des verdünnten Gaswassers. 
Ä:==in den Kolben eingesaugtes konzentriertes Gaswasser. 
y = vor der Probenahme im Kolben abgewogenes Wasser. 

Ammoniumsulfat: Feuchtigkeit: 5 g des Salzes werden 
auf einem Uhrglas 2 Stunden lang bei iio« getrocknet und dann 
zurückgewogen. 

Ammoniak gehalt: Eine gute Durchschnittsprobe von 10 g 
wird in einem 500 ccm -Kolben in Wasser gelöst und die Lösung 



zur Marke aufgefüllt Hiervon gibt man 50 ccm, einem Gramm 
Einwage entsprechend, in den Destillierkolben A (Fig. 22), ver- 
dünnt mit ungefähr 100 ccm Wasser, schließt den Kolben, läßt 
aus a 5occmn/i Natronlauge zufließen und de,stilliert das Ammoniak 
ab. In der Vorlage b befinden sich 20 ccm n/i Schwefelsäure, 
deren unverbrauchten Teil man nach Beendigung der Destillation 
mit n/i Natronlauge zurücktitriert. 

I ccm der verbrauchten Schwefelsäure = 6,6 % (NH4)2S04 

= 1,7% NH,. 

Koks. 


Siehe unter Brennstoffen. 
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Kalksteiu. 

Eine einfache Bestimmung des Gehaltes an Calciumkarbonat 
wird in folgender Weise ausgeführt: 

In einem kleinen Erlenmeyerkolben wird i g des Kalksteins 
mit etwas Wasser überschichtet und dann nach und nach 25 ccm 
n/ 1 Salzsäure zugegeben. Die unverbrauchte Salzsäure wird schließlich 
mit n/i Natronlauge unter Anwendung von Methylorange als Indikator 
zurücktitriert. Die zum Lösen des Kalksteins verbrauchten Kubik- 
zentimeter n/i Salzsäure multipliziert man mit 5 und erhält so den 
Prozentgehalt an CaCOj.. Nach diesem Verfahren ist das im 
Kalkstein enthaltene MgCO^ mit als CaCOg bestimmt. Da aber 
MgCOg beim Brennen ebenfalls in COo und MgO zerfällt, so kann 
man diesen Fehler vernachlässigen. 

Handelt es sich um eine vollständige Analyse des Kalksteins, 
so verfährt man folgendermaßen; 

Rückstand: i g wird in einem kleinen, mit Uhrglas be- 
deckten Becherglas mit verdünnter Salzsäure gelöst, das Ungelöste ab- 
filtriert, mit heißem Wasser- 
ausgewaschen, geglüht und 
gewogen. 

CaO, MgO, AhOg + 

Fe^Og: w-erden im Filtrate, 
wie bei der Chlorkalkfabri- 
kation angegeben, bestimmt. 

Kohlensäure: Diese 
bestimmt man mittels des 
von Classen vereinfachten 
F reseniusschen Apparates 
Fig. 23. 

Man wägt etwa i g 
Kalkstein in den Zer- 
setzungskolben A ein, fügt 
etwa IO ccm Wasser hinzu, 
verbindet den Kolben mit 
dem Kühler, setzt diesen in Tätigkeit, schließt Hahn a und prüft 
den Apparat auf Dichtheit , indem man den Aspirator in Tätigkeit 
setzt, wobei das Durchstreichen der Luft durch das Rohr cl, das 
mit Glasperlen und konzentrierter Schwefelsäure gefüllt ist, nach 
kurzer Zeit aufhören muß. Man gießt nun in kleinen Mengen 
verdünnte Salzsäure vom spezifischen Gewicht 1,12 so lange durch 
den Trichter in den Kolben, als noch eine Zersetzung des 

von Hohorst, Laboratoriumsbucli. c 
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Karbonates wahrzunehmen ist. Danach nimmt man den Trichter 

ab, verbindet den Hahn a mit dem Natronkalk und Kalilauge 

ungefähr 33proz. — enthaltenden Waschapparate e und b und saugt 
einen langsamen Luftstrom durch den Apparat, während man den 
Kolbeninhalt allmählich zum schwachen Sieden erhitzt. Die ent- 
wickelte Kohlensäure wird dabei, nachdem sie in d getrocknet ist 
in den mit Natronkalk gefüllten U -Röhren e und f absorbiert 
Nachdem man einige Liter Luft durchgesaugt hat, schließt man 
die Glashähne von c und f und wägt die U -Röhren nach einiger 
Zeit zurück. Betreffend die Füllung und Wägung der Natronkalk- 
röhren sei kurz noch folgendes bemerkt: 

Da der Natronkalk bei der Absorption von CO^ Wasser ab- 
gibt, so füllt man den rechten Schenkel der U -Röhren nur zur 
Hälfte mit Natronkalk; auf diesen legt man einen Pfropfen von 
ausgeglühtem Asbest und füllt den Rest des Schenkels mit 
granuliertem Chlorcalcium. Bestehen Temperaturdifferenzen zwischen 
Arbeits- und Wägeraum, so öffnet man vor dem Wägen die Hähne 
der Natronkalkröhren und schließt sie sofort wieder, um Ausgleich 
zwischen dem inneren und äußeren Druck herzustellen. Natürlich 
müssen die Röhren vor dem Wägen lange Zeit genug im Wäge- 
raum liegen, um dessen Temperatur anzunehmen. An Stelle der 
Natronkalkröhren kann man hier, wo es sich ja um einen CO.,- 
reichen Gasstrom handelt, recht bequem einen Kaliapparat nach 
Bender & Hohbein, der mit 33 proz. Kalilauge gefüllt ist, 
anwenden. 


B. Fertigfabrikate. 

Soda. 

Rückstand: 50 g werden in warmem Wasser gelöst, das 
Unlösliche auf tariertem Filter gesammelt, ausgewaschen, getrocknet 
und gewogen. Ist der Rückstand bedeutend, was bei Soda der 
Fall ist, die bei forciertem Betrieb hergestellt wurde, wo man also 
der Sole nach der Reinigung nicht genügend Zeit zum Abklären 
ließ, so kann man ihn in verdünnter Salzsäure lösen und darin 
AI2O8, Fe^Og, CaO und MgO in genügend bekannter Weise be- 
stimmen. Das Filtrat von der Rückstandsbestimmung wird aut 
500 ccm aufgefüllt und zu folgenden Bestimmungen verwendet: 

Na.3COg: 50 ccm, 5 g Ein wage entsprechend, werden unter 
Anwendung von Methylorange als Indikator mit einer Schwefel- 
säure titriert, von der 50 ccm genau 5 g chemisch reiner Soda 
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entsprechen. Die Anzahl der verbrauchten Kubikzentimeter, mit 
2 multipliziert, gibt den Prozentgehalt an Na.XO;, an. 

Na CI: Andere 50 ccm werden mit der für die Na.2COg- Be- 
stimmung verbrauchten Schwefelsäure neutralisiert und nach Mohr 
mit einer Silbernitratlösung titriert, die im Liter 14,53 g AgNOg 
gelöst enthält, von der also ein Kubikzentimeter bei 5 g Einwage 
0,1 %NaCl anzeigt. 

Na2S04: Eine Bestimmung der Na2S04 macht sich namentlich 
bei der Kristallsoda nötig, bei deren Herstellung man zwecks 
besserer Kristallisation meistens etwas Na2 SO4 zu den Sodalösungen 
gibt 50 ccm werden mit Salzsäure schwach angesäuert und in 
der Siedehitze mit siedender Chlorbaryumlösung wie bekannt gefällt 
0,01 g BaS04 = 0,12 % Na2S04, 

Kanstische Soda. 

Probenahme; Wenn die Schmelzkessel zur Hälfte von der 
flüssigen Schmelze entleert sind, gießt man eine Probe in eine 
flache Eisenschale, läßt erstarren und zerschlägt den Kuchen noch 
heiß in W'alnußgroße Stücke, mit denen man Flaschen mit ein- 
geschliffenem Stopfen vollständig anfüllt. Hiervon wägt man in 
einem gut schließenden, trocknen tarierten Wägegläschen etwa 
30 g ab — bei sofortiger Analyse kann man die Stücke unmittelbar 
verwenden; bei länger auf bewahrten Mustern ist die äußere, in 
Karbonat umgewandelte Kruste der Stücke vor dem Wägen 
möglichst schnell durch Abschaben zu entfernen — , löst in kaltem 
Wasser und füllt zum Liter auf. Zur Bestimmung des 

Na OH; titriert man von dieser Lösung 50 ccm mit n/i 
Schwefelsäure unter Anwendung von Phenolphthalein als Indikator 
bis zum Verschwinden der roten Farbe. Man habe x ccm Schwefel- 
säure hierzu gebraucht. Zur Bestimmung des 

NagCOg; gibt man sodann einige Tropfen Methylorange zu 
und titriert weiter bis * auf Gelb. Man habe im ganzen y ccm 
Schwefelsäure verbraucht. Da nun bei der Titration von NagCOg 
unter Anwendung von Phenolphthalein der Umschlag eintritt, wenn 
das vorhandene Na2C03 in NaHCOg übergeführt ist, so ergibt 
sich, daß man zur Bestimmung der NaOH 2x — y ccm Schwefel- 
säure und zur Bestimmung der Nag COg 2 («/ — cc) ccm Schwefel- 
säure verbraucht hat. Handelt es sich um möglichst genaue Be- 
stimmung der NagCOg, so kann mittels des Apparates in Fig. 23 
eine gewichtsanalytische Bestimmung der vorhandenen Kohlensäure 
vorgenommen und das Resultat auf Nag COg berechnet werden. 

5 * 
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Na CI: Andere 50 ccm werden mit y ccm Schwefelsäure 
neutralisiert und mit n/io Silbernitratlösung nach Mohr titriert. 
Den Gehalt der kaustischen Soda drückt man im allgemeinen in 
Graden aus. Tabelle VI, Seite loi, gestattet einerseits an der 
Hand der gefundenen Prozente Na OH die Grädigkeit abzulesen, 
andererseits einen Vergleich zwischen den verschiedenen gebräuch- 
lichen Gehaltsgraden. 


C. Betriebsanalysen. 

Uiitersucliung der mit CO.^ angereicherten ammoniakalischen Sole. 

Na CI; IO ccm der Sole werdpn zum Liter aufgefüllt, hiervon 
IO ccm mit chemisch reiner Schwefelsäure neutralisiert und mit 
n/ IO Silbernitratlösung nach Mohr titriert. 

Freies und gebundenes Ammoniak: 10 ccm der Sole 
werden rnit ungefähr 100 ccm Wasser verdünnt und im Apparat 
Fig. 22 durch Natronlauge das Ammoniak in Freiheit gesetzt und 
in vorgelegte n/i Schwefelsäure destilliert. Die unverbrauchte 
Schwefelsäure wird schließlich mit n/i Natronlauge zurücktitriert. 

I ccm HoSOj — 0,017 g NHg. 

Man erhält so den Gehalt an Gesamtammoniak. 

Während der Destillation werden andere 10 ccm der 
ammoniakalischen Sole direkt mit n/i Schwefelsäure titriert und 
so das freie Ammoniak bestimmt. Gesamtammoniak — freies 
Ammoniak = gebundenes Ammoniak. Die größere oder geringere , 
Menge an letzterem, das ja für den Umsetzungsprozeß verloren 
ist, hängt natürlich von der größeren oder geringeren Reinheit 
der verwendeten Sole ab und wird im allgemeinen ein relativ 
konstanter Wert sein. 

Bestimmung des Kohlensäuregelialtes 
der aus den Kalk- und Kalzinier Öfen austretenden und der in die 
Bikarbonatkolonnen eintretenden G-ase. 

Die Bestimmung wird ausgeführt mittels der einfachen in 
Fig. 24 skizzierten Winklerschen Bürette. Man bringt die Bürette M 
mittels des Schlauches c mit der Gasquelle in Verbindung, öffnet 
Dreiweghahn h, sowie Hahn a und spült M genügend mit dem zu 
untersuchenden Gase aus, wobei man M anfangs umkehrt, um die 
Flüssigkeit, die sich etwa in der Röhre angesamraelt hat, aus- 
fiießen zu lassen. Nun schließt man zuerst Dreiweghahn b, sodann 
Hahn a: das eingeschlossene Gas steht so unter Atmosphären- 



druck. Darauf hebt man Niveauflasche X, die mit 33 proz Kalilauge 
gefüllt ist, stellt durch Drehen von b die Verbindung zwischen M und K 
her und läßt die eintretende Kalilauge die in il/ vor- 
handene COo absorbieren, was man durch wieder- 
holtes Heben und Senken von X befördert. Ist 
alle Kohlensäure absorbiert, so liest man das 
Volumen des Gasrestes ab, wobei man die 
Flüssigkeitsspiegel in M und X in gleiche Höhe 
bringt. 

Kontrolle des Forts chreitens der Umsetzung 
in. den Bikarbonatkolonnen. 

Aus den einzelnen Etagen können Proben 
entnommen und auf freies wie gebundenes Am- 
moniak, wie bekannt, untersucht werden. Es ist 
wohl ohne weiteres klar, daß am Ende der Kolonnen 
möglichst wenig freies Ammoniak noch vorhanden 
sein soll. 

Fig. 24. 



Fortlaufende Kontrolle des Wasch- und Trockenprozesses 
in den Solvay- Nutschtrommeln. 

NaHCOg-. Von dem abgenutschten Natriumbikarbonate w^erden 
2 bis 3 g in Wasser gelöst und mit 11/ 1 Schwefelsäure unter An- 
wendung von Methylorange als Indikator titriert. 

Na CI: 5 bis 10 g des Bikarbonates werden in Wasser gelöst, 
mit der nötigen Menge n/i Schwefelsäure neutralisiert und mit 
n/io Silbernitratlösung nach Mohr titriert 


Bestimmung der gesiebten, für die Ammoniakregeneration bestimmten 

Kalkmilch, 

IO ccm der gesiebten Kalkmilch werden unter Anwendung 
von Phenolphthalein als Indikator mit nji Salzsäure bis eben zum 
Verschwinden der Rotfärbung titriert: 

I ccm n/i HCl = 0,037 g Ca (OH),. 

Fortlaufende Kontrolle der Ammoniakdestillationskolonnen. 

I. Bestimmung des Ammoniaks; 10 ccm werden mit 
Wasser verdünnt und unter Zusatz von einigen Kubikzentimetern 
Natronlauge im Apparat Fig. 22 das Ammoniak in vorgelegte 
Schwefelsäure überdestilliert und nach beendeter Destillation die 
unverbrauchte Schwefelsäure wie bekannt zurücktitriert. 



70 


2. Bestimmung des Kalküberschusses: Zu gleicher Zeit 
gibt man zu anderen lo ccm, ebenfalls mit Wasser vci dünnt, einige 
Kubikzentimetet einer gesättigten (NH.i)2S0,j- Lösung und destilliert 
ebenfalls in voigclegte n/i Schwefelsäure. 

I ccm n/i 0,017 S 0,037 g Ca(0H)3. 

Aus der Differenz von i und 2 eigibt sich dei Kalküber- 
schuß bezw. Kalkmangcl. 

Das am Ende dei Kolonne abgehende Gemisch von Kalk- 
schlamm und Chlorcalciumlösung witd nochmals auf Ammoniak 
untersucht. Zu diesem Zweck werden 50 ccm mit etwas Wasser 
vei dünnt, etwas Nationlauge zugefügt und in n/i Schwefelsäure 
ü bei destilliert. 

Kaustische Soda. 

Sodalösung. In 10 ccm der zur Kaiistizieiung bestimmten 
Lösung wild, wie unter Feitigfabiikat angegeben, dei Gehalt an 
Na, COj, und NaOH bestimmt. 

Kontrolle des Fortschreitens der Kaustizierung. 

Von einer aus den Kaustiziergefäßen entnommenen Probe 
werden 10 ccm filtiieit und duich Titration der Gehalt an 
Na^COg und NaOH fcstgcstellt. 

Untersuchung des Kalkschlammes auf noch vorhandenes 
NasCOß und NaOH. 

.50 g des nach der Filtiation der kaustizierten Lauge zuiück- 
bleibcndcn ausgewaschenen Kalkschlammes weiden in eine Poizellan- 
schale gespült und nach Lunge zur Zetstörung des unlöslichen 
Calcium - Natriumdoppclkai bonates mit kohlcnsaurem Ammoniak 
zur Tiockne verdampft. Man wiederholt diese Operation, digeriert 
mit heißem Wasser, filtriert in einen 500 ccm -Kolben, wäscht 
den Rückstand gut aus und füllt das Filtrat zur Marke auf. In 
100 ccm dieser Lösung bestimmt man durch Titration mit 
n/i Schwefelsäiii e untei Anwendung von Methylorange als Indikator 
den Gehalt an NaaO. 

I ccm n/i Hg 304 = 0,031 g Na^O. 

Kontrolle des Fortschreitens der Konzentration der geklärten Lauge 
in den Vakuumverdampfapparaten. 

10 ccm der entnommenen Probe werden mit n/i Schwefel- 
säure unter Anwendung von Phenolphthalein als Indikator titrieit. 



Analyse der Pisclisalze, 

Von den aus dem letzten Vakuumverdampfapparat oder 
Fertigverdampfer ausgeschiedenen Salzen, Fischsalze genannt, 
werden lo g in Wasser gelöst, zu 500 ccm aufgefüllt und in der 
Lösung bestimmt: 

Na OH und NaiCOg; 50 ccm werden durch Titration mit 
n/i Schwefelsäure wie unter Feitlgfabrikat auf den Gehalt an 
NaOH und NaCO^ unteisucht. 

Na CI: 50 ccm werden mit der bei der NaOH- und Na^COg- 
Bestimmung verbrauchten Säutemenge neutralisiert und mit n/io 
Silbeinitratlösung nach Mohr titriert 

NagSO^: 50 ccm werden mit Salzsäure schwach angesäneit 
und in der Siedehitze mit siedender Chlorbariumlösung, wie hin- 
reichend bekannt, gefällt. 

Kontrolle des Forts clireitens der Konzentration in den Schmelzkesseln. 

Aus den Kesseln wird mit Hilfe eines geeigneten Löffels eine 
Probe von etwa 5 g entnommen, nach dem Erkalten in Wasser 
gelöst und mit n/i Schwefelsäure titriert 

Ein stellen der Sclimelzen auf Grädigkeit. 

Der Gehalt der einzelnen Schmelzen wird, wie bekannt, be- 
stimmt und aus dem Resultat der ei forderliche Zusatz an Na CI 
berechnet Nach dem hierauf erfolgten Schwefeln der Schmelze 
soll noch eine deutliche Sulfidreaktion vorhanden sein. Um dies 
festzustellen, gibt man vor dem Schöpfen eine Pi*obc der Schmelze 
in eine kleine Form, läßt erkalten und gibt auf die Probe einige 
Tropfen Bleiazetatlösung. An derBerührungsstellc soll ein schwaizci 
Fleck entstehen. 



72 


Kunstdüngerindustrie. 

Bearbeitet von Ing. Chem. Milan Rosen b erg, 

1, Vorbereitung der Proben. 

Rohphosphate werden fein vermahlen, die künstlichen Dünge- 
mittel durch ein 2 mm -Sieb gesiebt, gemischt und rasch in einem 
gut verschließbaien Gefäß aufbewahit. 

Zur Feuchtigkeitsbestimmung der Rohphospliatc werden diese 
duich ein mm-Sicb duichgetiicben. 

2 , Wasserbestimmung, 

IO g Substanz werden bei 100° C. bis zum konstanten Gewicht, 
bei Gips enthaltenden Substanzen 3 Stunden lang getrocknet. Bei 
Substanzen, weiche beim Pulvern ihren Wassergehalt ändern, ist die 
Wasserbestimmung sowohl in der groben, wie auch in der fein- 
gepulveiten Piobe vorzunehmen und das Resultat der Analyse auf 
den Wassergehalt der ursprünglichen groben Substanz umzuiechnen, 

3, Bestimmung des Peinmehlgehaltes, 

50 g des Mehls werden in einem Sieb Ni. 100 von Amandus 
Kahl in Hamburg (o,rg mm Maschenweite) 15 Minuten lang mit 
der Pland oder in einem geeigneten Schüttelwerk geschüttelt und 
der Rückstand gewogen. 

4. Phosphorsäure, 

A. In RohphOBphaten, Gtuanos, Knochenmehlen, Superpliosphaten 
und Präzipitaten. 

a) Herstellung der Lösungen. 

1. Gesamt-Phospliorsäurc. Man kocht 5 g mit 50 ccm 
Königswasser (3 TI. Salzsäure, sp. G. 1,12 -|- i TI. Salpetersäure, 
sp. G. r,2o) in einem 500 ccin- Kolben oder mit 50 cern konz. 
Schwefelsäure -{- 20 ccm Salpetersäure Stunde. Im eistcren 
Falle verdampft man annähernd zur Sirupdicke, nimmt mit 10 ccm 
Salpetersäure von 1,2 sp. G. und 50 ccm Wasser auf, kocht, läßt 
erkalten, fiillt auf 500 ccm auf und filtriert. Im zweiten Falle, 
welcher hauptsächlich für die Citratmethode bei Superphosphaten 
Anwendung findet, läßt man nur erkalten, füllt auf 500 ccm auf 
und filtriert. Bei Superphosphaten ist es ratsam 10 g abzuwägen, 
um in 50 ccm ~ i g etwa 0,2 g Pg O3 zu erhalten. 

2. Wasserlösliche Phosphorsäure. Es werden 20 g in 
einer Liter flasche (Stohmannkolben mit KaiitschukstÖpsel) mit 
etwa 800 ccm Wasser 30 Minuten lang kräftig ausgeschüttelt, bis 
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zur Maike aufgefüllt und ültiieit. Zum Ausschütteln verwendet 
man am besten Schüttehiiasclimen mit 150 oder Rotationsmaschinen 
mit ho bis 80 Touren. Lösungen von Doppelsuperphosphatcn 
müssen vor Fällung der PjO-, unter Zusatz von lo ccm konz. 
Salpcteisäurc auf je 25 ccm Lösung aufgekocht werden, um voi- 
handcne Pyio~ in Oithophosphorsäuie umzuwandein. 

3. Citi atlöslichePhosphorsäure(PetermanscheMethodc). 
2,5 g von Supeiphosphaten mit mehi als 10% P2O' bezw. 5 g bei 
weniger als 10% P2O5 und bei zusammengesetzten Düngemiticln 
werden zueist trocken zerrieben, dann nach Zusatz von 20 bis 25 ccm 
Wasser weiter innig verlieben, auf ein Filtei dekantiert und das 
Filtrat in einem 250ccm'Kolben gesammelt. Nach dieimaligei Wieder- 
holung dieser Operation bringt man alles auf das Filter und wäscht 
mit Wasser aus, bis das Volumen des Filtrates etwa 200 ccm beträgt. 
Sollte letzteres trüb sein, so fügt man einen Tropfen Salpeter- bezw. 
Salzsäure hinzu, je nachdem die P2O5 nach dei Molybdän- oder 
Citiatmethode bestimmt werden soll Das Filter samt Rückstand 
biingt man ebenfalls in einen 250 ccm-Kolbcn, fügt 100 ccm Peter- 
m anscher Lösung (Beieitung nachstehend) hinzu und schüttelt so 
lange, bis das Papier vollständig zerteilt ist. Dann läßt man bei ge- 
wöhnlicher Temperatur untei öfterem Umschütteln etwa 15 Stunden 
stehen, zuletzt noch eine Stunde im Wasseibade bei 40^ Nach dem 
Et kalten wird bis zur Marke aufgefüllt und filtiieit Zur Bestimmung 
der wasserlöslichen PgO- werden 50 ccm der wässerigen Lösung 
und zui Bestimmung der citratlöslichen P2O5 50 ccm des Cittat- 
auszuges nach der Molybdän- oder Citratmethode untcisucht. 

Bei Präzipitaten wud i g mit 100 ccm Peter man scher Lösung 
zeri leben und in einen 250 ccm -Kolben übergespült, dann läßt man 
15 Stunden stehen, digeriert bei 40 i Stunde am Wasserbade, füllt 
nach dem Eikalten mit Wasser auf und filtrieit. Vom Filtrat weiden 
50 ccm mit 10 ccm konz. Salpetersäure versetzt und 10 Minuten ge- 
kocht Die P2O5 wird nach der Molybdän- oder Citiatmethode ge- 
fällt. Bei letztet er wiid annähernd mit Ammoniak neutralisiert. 

Peterniansche Lösung. 500 g Zitionensäure werden in 
Ammoniak (sp. G. 0,91) bis zur neutialen Reaktion aufgelöst, wozu 
man etwa 700 ccm Ammoniak biaucht; man läßt erkalten, biingt 
auf das spez. Gewicht i ,09 und fügt pro Liter der Lösung 50 ccm 
Ammoniak {sp. G. 0,91) hinzu und filtriert nach 48stündigem Stehen. 
Spez. Gewicht der fertigen Lösung beträgt 1,082 bis 1,083. 

4. Freie Phosphor säure. Die Lösung wird ebenso her- 
gestellt wie für die Bestimmung der wasserlöslichen P^O^. 
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b) Untersuchung dei Lösungen. 

I, Phosphorsäure nach einer der folgenden Methoden. 

a) Moly bdäninethüdc nach Wagner. 50 ccm der kiesel- 
säurefreien Lösung, enthaltend 0,1 bis 0,2 g PgOr,, werden mit 
so viel Molybdänlösung (150 g molybdänsaures Ammonium heiß in 
500 ccm Wasser gelöst, 400 g Ammonnitrat für sich gelöst, beide 
Lösungen vereinigt und zu i 1 aufgefüllt, die Mischung in i 1 
Salpetei säure spez. Gewicht 1,2 gegossen, 12 Stunden bei 60 ^ C 
stehen gelassen und filtiiert) versetzt, daß aufo,£ gPgOs 100 ccm 
Molybdänlösung kommen. Man erwärmt am Wasserbade eine 
Stunde lang bei 50 0. Nach genügend langem Stehen, wird durch 
ein kleines dichtes Filter filtriert, Das Filtrat ist durch Zusatz 
von neuer Molybdänlösung, Erwärmung auf 60 0 und rzstündiges 
Stehen auf Vollständigkeit der Ausfällung zu piüfen. Man wäscht 
den Niedei schlag durch wiederholte Dekantation mit einer Lösung 
von 32 ccm Salpetersäure 1,2 spez. Gewicht + 50 g Ammonnitrat 
in I 1 (das Aminonnitiat ist auf Abwesenheit von P3O5 zu piüfen), 
bis die Kalkt eaktion verschwunden ist. Die Prüfung auf Kalk 
erfolgt durch Versetzen von i ccm des Waschwasscis mit wenig 
H^SOj und 2 ccm Alkohol, wobei keine Trübung entstehen daif. 
Der Rückstand im Bech et glase wird mit etwa 80 bis 100 ccm 
zYgproz. Ammoniak gelöst und dann durch dasselbe Filter gegeben 
und mit heißem Wasser 5 bis 6 mal nachgewaschen, so daß das 
Volumen 130 bis 150 ccm beträgt. Sollte das Ammoniak zum 
Lösen des gelben Niederschlages nicht ausreichen, so setzt man 
noch so viel hinzu, daß sich der Niederschlag eben auflöst. 

Die Lösung des gelben Nicdet Schlages wird auf 60 bis 80® 
ei wärmt und dieFgOg sofort mit 20 ccm neutraler Magnesialösung 
(50 g MgCIg • 6 HgO 150 g in i I Wassci) tiopfenweise 

und unter stetem Umiühren ausgefällt. Nach mindestens 4stündigem 
Stehen oder VsStündigem Ausrühten und kurzem Stchenlassen 
wild filtiiert und mit z^gproz. Ammoniak bis zum Verschwinden 
der Chlorreaktion ausgewaschen. Bei Massenanalysen empfiehlt es 
sich, die a^gproz. Ammoniaklösung in einem etwa 80 cm hoch- 
gestellten Standgefäß vorrätig zu halten, mit welchem ein stets 
gefüllter Heber mit Quetschhahn und Spritzröht chen verbunden ist. 

Man filtriert am besten durch einen Neubauer- Platintiegel, 
der ein Platinschwammfilter auf dem Siebboden enthält, welches 
mit neuem Platinschwamm jedeizeit dichter und, wenn nach langem 
Gebrauch die Duichlässigkelt nachgelassen hat, mit etwas Königs- 
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Wasser durchlässige! gemacht werden kann. In dem Tiegel können 
mehrere Analysen nach ein an dei gemacht werden. Zum bequemen, 
aber nicht zu raschem Filtrieien ist eine gute Wasserstrahlpumpe 
notwendig. Nach dem Filtrieren tiocknet man den Tiegel auf 
einer heißen Platte (am Deckel des elektrischen Ofens), bis det 
Niederschlag Spiünge bekommt, glüht 3 bis 5 Minuten im elekttischen 
Muffelofen (von W. C. Heraus, Hanau oder von der Deutschen 
Gold- und Silber- Scheideanstalt, Frankfuit), läßt im Exsikkator 
ei kalten und wägt, Das Glühen muß bis zur Gewichtskonstanz 
wiederholt weiden. Man hat sich duich Zerdtücken des Glüh- 
rückstandes zu übel zeugen, ob dieser vollständig weiß ist, 

ß) Citratmethode. Man versetzt bei wässeiigen oder 
.sauren Lösungen 30 ccm, sofetn diese nicht über 20% 
enthalten (bei höheipiozcntigen Substanzen 25 ccm), mit 50 ccm 
Citratlösung (nog icine Zitionensäurc, 400 g 24proz. Ammoniak 
0,91 spez. Gewicht auf i 1 , vor dem Gebrauch filtriert), kühlt bei 
sauren Lösungen das wann gewordene Gemisch ab und fällt dann 
sofoit tropfenweise mit 25 ccm Magnesiamixtur (55 g MgCla ♦ öPIgO 
und 105 g NH|C1 mit 350 ccm konz, NHg spez. Gewicht o,gi vei- 
setzt, auf I 1 aufgefüllt). Bei Behandlung der sauren Lösungen 
wird noch 1/5 des Gesamtvolumens konz. NHg zugegeben. Dann 
wird Ya Stunde geschüttelt odci geiührt und mindestens eine 
Stunde stehen gelassen, filtriert und mit 2 Ygproz, NHg ausgewaschen 
usw., ebenso wie es bei der Molybdänmethode beschrieben ist. 

2, Freie Phosphorsäure. Oxalatmethode von L. Schlicht, 
Man fälle 200 ccm der Supeiphosphatlösung = 4g Substanz in 
einem 250 ccm -Kolben mit einem getingen Überschuß an gesättigter 
Na^ Cg O4 -Lösung (Natriumoxalat nach Sörensen von Merck, 
jedes andere Oxalat reagiert alkalisch) und überzeugt sich, nach- 
dem sich der Niederschlag des CaCjO.^ gesetzt hat, durch einen 
Tropfen Nag CjO^- Lösung, ob die Ausfällung quantitativ erfolgt ist, 
Die aus einer Meßbürette zugefiossene Menge Nag Cg O^- Lösung 
bleibt bei Untersuchungen von Superphosphaten gleichet Ptovenienz 
immer die gleiche. Nachdem bis zur Marke aufgefüllt ist, schüttelt 
man durch, entleert den Inhalt in ein trocknes Becherglas, erhitzt 
bis zum Kochen, filtiiert, kühlt ab und titriert in 100 ccm =* 1,6 g 
des Filtrates mit n/2-Lauge unter Verwendung von Methylorange 
als Indikator. Die Prozente Phosphorsäure ergeben sich aus den 
Kubikzentimetern n/2 -Lauge multipliziert mit 

100.0,0355 / T 

^ ccm n/2-Lauge x 2,2187, 


B, Analyse des ThomasphospliatmehlB, 

Die Bestimmung der PgO^ wird nur in dem durch ein 2 mm- 
Sieb duichfallenden Teile voi genommen und das Resultat auf das 
Ganze, einschließlich der gioben Teile beiechnet 

r. Gesamt-Phosphor säure. 10 g Substanz befeuchtet 

man in einem 500 ccm - Kolben mit wenig Wasser, schüttelt um, 
fügt 5 ccm vei dünnte Schwefelsäuic (i : 1} zu und schüttelt die sich 
bildende dickbreiigc Masse kiäftig um, damit sich am Boden nichts 
festsetzt. Dann gibt man langsam 50 ccm konz. Schwefelsäure 
zu, schüttelt gut um und erhitzt unter häufigem Umschwenken 
bis Y2 Stunde auf dem Drahtnetz, bis sich weiße Dämpfe 
entwickeln und ein dünner regelmäßiger Brei entstanden ist. Man 
verdünnt voi sichtig mit Wasser, kühlt ab, füllt bis zur Maike auf 
und filtrieit duich ein doppeltes Faltcnfilter. In .50 ccm des Fil- 
trats wiid diePgO- nach der Molybdän- oder Citratmethode bestimmt. 

2. ZitronensäurelösUche Phosphorsäurc. ägThomasmehl 
weiden in einen 500 ccm -Kolben, dei zuvor mit 5 ccm Alkohol 
beschickt wurde, gebucht und mit zpioz. Zitronensäuielösung, 
deren Temperatur 17,5® betiägt, bis zur Marke aufgefüllt und eine 
halbe Stunde in einem Rotieiappaiat geschüttelt, der 30 bis Tomen 
in der Minute macht Die Mischung wird dann sofoit filtiieit und 
die P^Og nach det Molybdän- oder Citutmetliodc bestimmt. 

5. Eisenoxyd und Tonerde. 

Methode von Eug. Glaser. Man löst 5 g Phosphat in 
50 ccm konz HCl, spez, Gewicht 1,12, bringt auf 500 ccm und 
filtriert. 100 ccm = i g Substanz werden im 250 ccm -Kolben 
mit 25 ccm Schwefelsäiue (spez. Gewicht 1,84) und nach 5 Minuten 
langem Schütteln mit 100 ccm psproz. Alkohol versetzt, abgekühlt, 
bis zur Maike mit Alkohol aufgefüllt, geschüttelt und wieder auf- 
gefüllt. Nach lastündigem Stehen wird filtiieit. 100 ccm des 
Filtiates = 0,4 g Substanz weiden mit NPI,, (spez, Gewicht 0,96) 
übersättigt, der Alkohol und das überschüssige NH^ durch Ein- 
engen bis auf 30 ccm abgedampft, der Niederschlag filtrieit, geglüht 
und gewogen. Das Gewicht kann man gleich Ferriphosphat -{- 
Alurainiiimphosphat, oder die Hälfte davon gleich FcgOy -f Al2 0 j{ 
setzen. Der Rückstand wird in verdünnter Schwefelsäure gelöst 
und die Lösung zu 100 ccm aiifgefüllt. In 50 ccm derselben 
bestimmt man das Eisen titrimetrisch mit Permanganat, die 
anderen 50 ccm dienen zur Bestimmung der Phosphorsäure odei 
des Aluminiums. 
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6. Kalk und IVIg'nesia. 

ü,5 g Substanz weiden in Salzsäure gelöst und zui Abscheidung 
aller Kieselsauie wiedeiholt mit Salzsäuic zut Tiocknc verdampft, 
mit wenig Salzsäure und heißem Wasser aufgenommen, abfiltriert 
und ausgewaschen. Das Filtiat vei setzt man mit kohlensäure- 
fieiem Ammoniak in geüngem Überschuß, säuert mit Essigsäure 
gut an, laßt den Niederschlag von Eisenoxyd und Toneidc ab- 
setzen, filtriert und wäscht aus. Bei Anwesenheit von P2O5 muß 
diese vor der Fällung der Sesquioxyde mit FeClg entfeint 
werden. Es ist zweckmäßig, den Niedei schlag nochmals in Salz- 
säule zu losen, die Oxyde nochmals zu fällen und das Filtrat 
der Hauptflüssigkeit hinzuzu fügen. Zur Abscheidung des Kalkes 
fügt man oxalsaures Ammonium in reichlichem Übei schuß hinzu, 
kocht auf und läßt .[ Stunden stehen, filtriert, wäscht mit heißem 
Wassel aus, glüht bis zur Gewichtskonstanz und wägt als CaO. Das 
Filtiat und Waschwasser vom oxalsaureii Kalk wird bis auf 50 ccm 
eingedampft, mit Ammoniak stark alkalisch gemacht und die Mag- 
nesia mit phosphorsaurem Nation gefällt. Nach I2stündigem Stehen 
filtriei t man durch einen Neubauertiegel , wäscht mit 2 7 g proz. Ammo- 
niak aus, glüht und wägt als MggPgO^, Für MgO Faktor 0,3624, 

Die Glasersche Methode füi Eisenoxyd und Tonei de gestattet 
auch eine genaue Bestimmung des Kalks und der Magnesia. Das 
mit HgSOj und Alkohol gefällte CaS04 wird in einem Goochtiegel 
gesammelt, mit Alkohol ausgewaschen, geglüht und als CaSOj 
gewogen. Die Magnesia wird in dem Filtrate des Eisen- und 
Aluminiumniederschlages wie oben bestimmt. 

7. Kohlensäure. 

In 3 g Substanz bestimmt man die Kohlensäure gewichts- 
analytisch im Appaiat von Geißler oder Bimsen, indem mit 
30 ccm Phosphorsäuie (sp, Gew. 1,3) langsam aufgeschlossen, cr- 
wäirat und bis zur Gewichtskonstanz gekocht wird. 

8. Schwefelsäure. 

Zur Bestimmung der Schwefelsäure in Phosphaten oder 
Superphosphaten wiid die salzsaute Lösung duich Chloibaryiim 
gefällt, filtriei t, das schwefelsaure Baiyum geglüht und gewogen, 

9, Kieselsäure. 

Man dampft i g der feinstgepulverten Substanz mit 10 ccm 
konzentrierter Salzsäure zur Trockne und wiedeiholt diese Operation 
mit 5 ccm Säure noch zweimal. Darauf wird mit wenig Salzsäure 
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und heißem Wasser aufgenommen, filtrieit und ausgewaschen. 
Der gut geglühte Rückstand wird als SiO^ gewogen. 

Bei Gegen wait von Fluor kommt zu dei in vorstehender 
Weise gefundenen Menge Kieselsäure die der entwichenen Fluoi- 
menge äquivalente Kieselsäure ( 4 Fl=Si 02 ) hinzu. Oder man be- 
folgt die Methode Berzclius-Sccmann.^ Man schmilzt i g staub- 
feines Phosphat mit 5Tl<Na2C03 etwa 5 Stunden bei starkei Rot- 
glühhitze, weicht die Masse mit Wasser auf und kocht, bis sie 
zerflossen ist. Dann wird flltricit und das Filter zuei st mit kochendem 
Wasser, darauf mit einer wässerigen Lösung von (NHJ^COg aus- 
gewaschen. Man hat in Lösung alles Fluor als NaFl, feiner Na^COg, 
NagSiOg und Tonet de -Natron. Man veisetzt die Lösung nach ei- 
folgter Neutralisation mit HCl unter Anwendung eines Indikatois 
mit einer gesättigten Quecksilbeioxydammonkarbonatlösung und 
zwar in einei solchen Menge, daß auf 0,2 g zu fällende SiOg etwa 
100 ccm Quecksilbeilösung zugesetzt werden. Nach vollzogenei 
Fällung wird die Lösung samt dem Niedei schlage auf dem Wassei- 
bade vollständig zur Tiockne eingedampft, der Trockenrückstand 
mit Wasser aufgenommen und das Unlösliche abfiltriert. Das 
schwach alkalische Filtrat wird wiedei mit HCl neutralisieit, mit 
etwa IO bis 20 ccm Quecksilberlösung veisetzt und nochmals zur 
Trockne ein gedampft. Nach dem Ab filtrieren und Auswaschen 
werden die beiden so erhaltenen Niederschläge von SiO^ ver- 
einigt, getiocknet, in einem Platinticgel eihitzt und schließlich auf 
dem Gebläse bis zum konstanten Gewicht geglüht. 

10, Fluor und Kieselfluorverbindungen. 

I. Fluorbcstimmnng nach Fresenius-Offcrmann-PIauffe. 

5 g fein zeriiebenes Phosphat weiden mit 20 ccm aopioz. 
Essigsäure in einer Platinschale auf dem Wasser bade zur Ent- 
fernung dei Kohlensäure zur Trockne eingedampft, hieiauf schwach 
geglüht, um auch die Feuchtigkeit und die oiganische Substanz 
zu entfeinen. Den Glührückstand mischt man mit etwa 20 g 
reinem geglühten Quatzsand und bringt die Mischung in den 
ttocknen Entwicklungskolben I) (Fig. 25), der 300 bis 400 ccm 
faßt, mit einem dreimal durchbohrten GummistÖpscl verschlossen 
ist, in welchem sich ein Scheidetrichtei mit langem Glasrohre und 
zwei rechtwinklig gebogene Glasröhren befinden. Durch die eine 
längere Röhre, die, wie auch dei Scheidetrichter, bis zum Boden 


i) Zeitschrift für analytische Chemie XLIV, 343. 
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des Kolbens D reicht, läßt man den trocknen Liiftstrom ein- 
lieten und beginnt so mit dei Diiichstreichiing des ganzen Apparates. 
Die aus dem Gasometer A kommende Luft wird in B durch eine 
alkalische Permanganatlösung von organischen Verunreinigungen 
befreit, dann in einer eben solchen Flasche mit konzentrierter 
Schwefelsäure und in der Absoiptionsflaschc G durch gekörnten 
Natronkalk und geschmolzenes Chloi calcium weitei gereinigt und 
getrocknet. 

Dann läßt man aus dem Scheidetiichtei 50 bis 60 ccm kalte 
Schwefelsäuie in den Kolben D fließen. Man eihitzt dann langsam 
auf 140® und beobachtet zu diesem Zwecke den frei stehenden 
Kolben Ey in dem ein Thermometer bis an den Boden steckt, und 
in welchem sich ebensoviel konzentrierte Schwefelsäure befindet 



wie im Kolben D. Die Zersctziingstempciatur wiid 4 bis 5 Stunden 
innegehalten 

Während der Zeisetzung läßt man einen mäßigen Luftstrom 
durch den Apparat sti eichen. Die Gase treten aus dem Zersetzungs- 
kolben D in das leere tiockne Rohr E, dann in G mit frisch 
geschmolzenem, nicht alkalisch teagierendem CaClg, dann in II 
mit entwässertem Kupfervitriol -Bimsstein gefüllt, um etwa mit- 
gerissene Spuren von FLSO,^ und HCl zmückzulialten. Von II 
gelangt das trockne Flnorsilicium duich das Rohr I (eine in dei 
Mitte duichgeschnittene Pipette) in das Glasgefäß. If, in welchem 
100 bis 200 ccm H, O vorgelegt sind. Man titrieit mit n/2 Lauge 
und Phenolphthalein als Indikator. Man beginne mit der Titration 
schon während der Ausfühl ung der Analyse und setze so lange 
fort, bis längere Zeit kein Farben Umschlag mehr eintritt. i ccm 
n/a Lauge ==0,0095 g Fluor, 

2. Kiesclflußsäurc. 

Man wägt 20 g Säure ab , spült diese mit Wasser in einen 
Literkolben, füllt mit Wasser auf und mischt gut durch, 50 ccm 





8o 


= I g werden nach Zusatz von 25 ccm neutialer 4 n - Ca CL- Lösung 
unter Verwendung von Methylorange als Indikator titiiert. i ccm 
11/2 Lauge = 0,012 g HoSiFl,.. 

3, Kiesclfluornatrium, 

3 g Kieselfluornatiium werden mit 400 ccm Wasser in einem 
Hai bl itei kolben in der Siedehitze gelöst und nach dem Ei kalten 
auf 300 ccm aufgcrüllt Davon werden 100 ccm = 0,6 g Substanz 
mit 25 ccm neutralei 4 n - Ca Clg- Lösung versetzt und mit n/2 Lauge 
untei Vei Wendung von Plienolphthalein heiß bis zur bleibenden 
Rotfäibung titiieit i ccm 11/2 Lauge = 0,01566 gNa^SiFI,,. 

11. Stickstoff, 

I. Salpeterstickstoff. Methode von Ulsch. 

Man biingt in einen flachen 500 ccm -Kolben 25 ccm der 
wässerigen Nitiatlösung, die höchstens 0,5 g KNOg = 0,4 NaNO.5 
enthalten sollen, und 10 ccm verdünnte HgSOj (2 Vol.lIgO -f i Vol, 
konz. H2SO4), setzt 5 g käufliches Feil um hydiogenio rcductum 
zu und vet schließt den Kolben mit einem biinföimigen, mit Was.ser 
gefüllten Glasgcfäß von 25 ccm Inhalt, das zugleich als Rückfluß- 
kühlei dient. Man eiwäimt zuerst vorsichtig, dann stärker, zuletzt 
1/2 Minute zum vollen Sieden, alles zusammen etwa 5 Minuten, vei- 
dünnt mit 5occmH20, übeisätligi mit 20 ccm Natronlauge (r,25 
spez. Gew.) und destilliert das gebildete NH,, ab, das man in 
titiieiter Salz- oder Schwefelsäuic auffangt. Die Destillation kann 
nach Eintieten des Siedens in 5 bis 7 Minuten beendigt sein. 
Durch Rücktitiieren ei fährt man die Menge des NH, und icchiiet 
für jeden ccm n-Säuie 0,01401 g N odei 0,06302 g HNOg odei 
Ojiour g KNOg oder 0,08501 g NaNOg. 

2. Ammoniak Stickstoff. 

Bei schwefeisauiem Ammoniak löst man 10 g der gut durch- 
gemischten Probe im Literkolbeii mit Wasser, füllt auf und schüttelt 
öfters um. 50*ccra = y« g Substanz der Lösung, welche nicht 
filtiiert zu werden braucht, weiden in einem 600 ccm fassenden 
Kjeldahlkolben mit 100 ccm HgO versetzt und mit 6 g gebrannter 
Magnesia bis fast zur Trockne destilliert Als Vorlage nimmt man 
20 ccm n/2 PL SO,, die in einem 500 ccm -Erlenmeyei kolben mit 
H3O verdünnt wird. Die Flamme wird so regulieit, daß die 
Destillation ln etwa Y, Stunden beendet ist. 

Bei Ammoniak-Superphosphat verwendet man dieselbe Lösung, 
die bei der Bestimmung der wasserlöslichen P2O5 benutzt wird. 


Zu 50 ccm = I g Substanz weiden 100 ccm Ho O zugefügt und wie 
oben destiliicit. Als Indikator verwende man Methylorangc. 

3, Gesaintsti desto ff nach Kj eldalil-Jodlbauer. 

I g Substanz wird in einem 350 ccm Kjeldahlkolben mit 
J5 ccm Phenolschwefelsäuie (in i 1 66 0H3SO4 20 g Phenol) unter 
beständigem Umschwenken und Kühlen und untei wciteicra steten 
Abkühlcn allmählich mit 2 bis 3 g stickstofffi eiern Zinkpul vor und 
I g Quecksilber versetzt. Nach i bis 2 stündigem Stehen kocht 
man, bis die Lösung klai und farblos geworden ist, läßt erkalten, 
setzt V01 sichtig Ho O hinzu, läßt wieder etkalten, setzt 110 ccm 
Nationlauge von 32 (stickstofffrei) zu und destiliicit das NHg 
ab, das man in n-HCl auffängt und diiich Zuiücktitiiercn bestimmt, 
Berechnung wie oben bei Nr. XI, i. 

4. Organischer Stickstoff. 

Nach Kjeldahl-Wilfaith. Man bringt i g Substanz in ein 
langhalsiges Kölbchen von 150 ccm Inhalt, fügt i Tropfen (ca. i g) 
PIg und 25 ccm einei konzentiierten HoSO^ hinzu, die man auf 
I 1 mit 200 g P2O5 und 15 g K^SO^ versetzt hat, und eihitzt anfangs 
langsam, dann zum heftigen Sieden. Dabei stellt man das 
Kölbchen, oder eine Reihe derselben, in schiefer Lage auf ein Draht- 
netz. Bei staik schäumenden Flüssigkeiten büngt man ein wenig 
Paraffin in das Kölbchen, das man dann mit einem K reu sl ersehen 
Stopfen (d. h. einer unten zu einer langen, zugeschmolzencn Spitze 
ausgezogenen Glasröhre) lose vei schließt. Man muß das Kochen 
foitsetzen, bis der Kolbeninhalt vollständig klar gewoiden ist, was 
Ya bis 3 Stunden dauern kann. Dann spült man ihn mittels 
200 ccm PI^O in einen Y2l"I^olben, setzt 100 ccm Nationlauge 
von 32 0 Be (stickstofffi ei) und i bis 1,5 g Zinkstaub zu und 
destillieit das NHg, wie bei Nr. i, in titiieite HCl ab. Im weiteren 
wie bei Nr. i. 

12. Kali. 

Das Kali ist, wie bei der Kaliumnitiatbestimmung im Nitrat 
auf S. 43 angegeben, zu bestimmen. Oder nach der Übei - 
Chlorsäuremethode: 13,455 S zeriiebcne Probe weiden 
unter Zusatz von 3 bis 4 ccm salzsäuiehaltiger Baiyumchloiidlösung 
zu 500 ccm aufgelöst. 20 ccm des Filtrats (=0,5382 g Salz) werden 
mit der t Y2 fachen Menge der zur Zersetzung aller Salze nötigen 
Überchlorsaure auf dem Wasseibade eingedampft bis der Geruch 
nach HCl vei sch wunden ist und sich weiße Nebel von Übeichlor- 

von Hoborst, Laboraloriuntsbucb. 
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säure entwickeln. Dei erkaltete Rückstand, wiicl nun mitij6% 
Alkohol, dem 0,2 % Überchlorsäure zugesetzt ist, ausgewaschen. 
Man übergießt das Salz in der Schale zuerst mit etwa 20 ccm 
Alkohol, zeneibt tüchtig, reinigt wcitei duich Dekantieren und 
büngt den Niederschlag auf ein bei 120 bis 130'^ bis zur Gewichts- 
konstanz getrocknetes, gewogenes und voiher mit Alkohol an- 
gefeuchtetes Filtci oder durch einen Goochschen Tiegel. Schließlich 
werden Filter und Niederschlag bezw. der Tiegel Inhalt mit möglichst 
wenig reinem göproz. Alkohol ziii Vcidiängung der Überchloi- 
säurc abgespritzt, zwischen Filtiieipapier abgepießt bezw. der 
Alkohol abgesaugt und bei 120 bis 130® bis zui Gewichtskonstanz 
getiocknet, wozu in der Regel 20 Minuten genügen, und gewogen. 
I mg Kaliumperchlorat entspricht 0,1% KCl. 


Untersuchung der feuer- und säurefesten Materialien. 

I g der feinst gepulverten und trockenen Substanz wird 
in einem Platintiegel mit etwa der vier- bis sechsfachen Menge 
chemisch 1 einen Natriumkarbonats aufs innigste gemengt und dann 
bei geschlossenem Tiegel anfangs gelinde , allmählich stärker bis zur 
hellen Rotglut etwa eine Stunde lang eihitzt, bis die Kohlensäure- 
entwicklung aufgehöit hat und die Schmelze ruhig fließt. Nach 
dem Erkalten wiid die Schmelze in einer geiäumigen Platinschale 
mit heißem Wasser aufgeweicht, allmählich mit Salzsäure im Übei- 
schuß versetzt — um Veiluste infolge der Kohlensäuieeiitwicklung 
zu vermeiden, hält man die Schale mit einem Uhiglas bedeckt — , 
Tiegel, Deckel und Uhiglas gut abgespült und unter Zei kleinern 
der sich bildenden Kieselsäuieklumpen auf dem Wasserbad zur 
Tiocknc verdampft. Zur Bestimmung der 

Kieselsäuie nimmt man den Rückstand mit wenig kon- 
zentiierter Salzsäuie und etwas Wasser auf, knetet die Masse gut 
durch und vei dampft wieder zur Trockne, Nachdem man diese 
Operation wiederholt hat, eihitzt man schließlich zwei Stunden 
lang im Tiockenschranke bei 130 bis 150^. Sodann nimmt man 
den Rückstand mit Wasser und verdünntet Salzsäure bei Wasserbad- 
tempeiatur auf, filtrieit unter Dckanticicn in einen 500 ccm- 
Kolben und wäscht die Kieselsäure schließlich auf dem Filtei gut 
mit heißem Wasser aus, bis ein auf ein Uhrglas genominenei 


Tropfen des Filtrates nach dem Verdampfen keinen Rückstand 
hinterläßt. Nachdem man Filter und Inhalt getrocknet hat, eihitzt 
man vorsichtig im Platintiegel bis zur vollständigen Veraschung 
des Filters und steigert dann die Temperatur bis zur hellen Rot- 
glut. Man läßt erkalten, wägt und glüht von neuem bis zui 
Ge wich tskonstan z . 

Die so bestimmte Kieselsäure schließt oft nicht unbedeutende 
Mengen von Tonerde ein, deshalb behandelt man die gewogene 
Kieselsäure bei Wasseibadtemperatur unter Zusatz von einem 
Tropfen konzentrierter Schwefelsäure mehrmals mit einigen Tropfen 
Flußsäiiie, glüht möglichst gelinde, um die etwa zurückbleibendc 
schwefelsaure Tonerde nicht zu zei setzen und wägt. Hinterbleibt 
ein wägbarer Rückstand von Alg (304)3 , so löst man ihn mit wenig 
verdünnter Salzsäure und fügt die Lösung dem Filtrat von dci 
Kieselsäuiebestimmung bei. Das für die Kieselsäure gefundene 
Gewicht ist unter Beiücksichtigung der bei der Toncidebestimmung 
noch hinzukommenden Korrektur entsprechend zu koriigieren. 

Aluminium: Das Filtrat von dci Kiesclsäiirebestimmung wird 
zum V2 Kiter aufgefüllt, hiervon 200 ccm unter Zusatz einiger Tropfen 
konzentrierter Salpetersäurelösung oder wenig Wasser stoffsuper- 
oxydlösung aufgekocht und siedend mit überschüssigem, lückstand- 
und karbonatfreicm Ammoniak gefällt. Die siedende Flüssigkeit 
wird dann nach Angaben von Finkener mit Essigsäure übersättigt 
und der Überschuß an letzterer vorsichtig mit Ammoniak neu- 
tralisiert. Ein kleiner Überschuß von Essigsäure schadet nichts, 
wenn man siedend heiß filtriert resp. mit siedendem Wasser, dem 
etwas Ammonazetat beigefügt ist, ohne Unterbrechung bis zur 
20000 fachen Verdünnung durch ein Filter dekantiert. Man setzt 
das Auswaschen auf dem Filler fort, bis einige Tiopfen des 
Filtrates mit Silbernitratlösung keine Trübung mehr geben, verascht 
dann und glüht über dem Gebläse bis zur Gewichtskonslanz. 

Die so bestimmte Tonerde schließt stets löslich gebliebene 
Kieselsäure — oft bis zu einem Prozent — ein. Zur Bestimmung 
dieser Kieselsäure werden die geglühten Oxyde in einem Kölbchen 
mrt dem von Mitscherlich angegebenen Gemisch von 8 Gewichts- 
teilen konzentrierter Schwefelsäure und 3 Gewichtsteilcn Wasser 
auf dem Sandbade gelöst, wobei auf i g Tonerde mindestens 
16 g Schwefelsäure zu nehmen sind. Die ungelöst bleibende Kiesel- 
säure wird auf einem Filter gesammelt, nach dem Auswaschen 
geglüht und gewogen und das gefundene Gewicht mit der Haupt- 
menge der Kieselsäure verrechnet, von dem Gewicht der Ton- 

6 '^ 
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erde natürlich in Abzug gebracht. Das Filtrat dient zur Bestim- 
mung der Titansäure nach dem Vei fahren von Weller, das in 
der Faibenveigleichung zweier mit Wasserstoffsuperoxydlösung voll- 
ständig oxydiertei Titansulfallösungen, der zu untersuchenden und 
einet solchen von bekanntem Gehalt an Titansulfat, besteht. Man 
dampft, wenn nötig, auf weniger als loo ccm ein, gibt noch so 
viel Schwefelsäure, als einem Gesamtgchalt von mindestens 5»/^ 
entspricht, und hinieichend Wasseistoffsupcroxycllösung hinzu, füllt 
in einem Kölbchen auf 100 ccm auf, schüttelt gut durch und gibt 
die gefärbte Lösung in eine Neßler-Rölire. 

Das zur Veiwendung gelangende Wasscrstoffsupeioxyd muß 
möglichst fl ei von Fluß- und Phosphorsäuie sein. Da das tech- 
nische WasseistoffsLipeioxyd oft mehr oder weniger fluorhaltig ist, 
so ist es zu empfehlen, sich für diesen Zweck des von Meick 
unter dem Namen Perhydrol in den Handel gebt achten seht 
reinen Fabiikatcs zu bedienen. Auch sollte man sich stets vor 
Gebrauch übet den Gehalt dei vorliegenden Wassetstoffsuperoxyd- 
lösLing dutch Titiation mittels Permanganat orientieren. 

Die Vcigleichslösungen werden folgendermaßen hergestellt: 

Als Ausgangsmatetial eignet sich am besten Kaliiimtitan- 
lUiorid KjTiFß. Eine genügend große Menge hiervon wird aus 
kochendem Wasser ein oder mehtcie Male umkristallisiert, ge- 
tiocknet und in einem Glas mit cingeschliffenem Stopfen auf- 
bewahi t. Soviel , wie zui Herstellung von 72 bis i Litei der Ver- 
gleichstitansLilfatlösung nötig ist, wird in eine Plalinschale eiogewogen 
und mehrmals mit konzentrieiter Schwefelsäure cingedampft, ohne 
daß dabei die Masse trocken witd, bis alles Fluor vollständig ver- 
jagt ist. Der Rückstand wird mit Wasser aufgenommen, das so 
viel Schwefelsäure enthält, daß nach dem endgültigen Verdünnen 
dei Gehalt der Lösung an Schwefelsäure 5 proz. ist. Zwei Anteile 
der so erhaltenen Lösung zu 50— 100 ccm werden dann weiter 
verdünnt und in der Siedehitze mit Ammoniak gefällt. Man filtiieit, 
wäscht bis zum Verschwinden des Alkalis mit heißem Wassei aus, 
verascht naß, glüht und wägt. Die beiden Konti ollbcstimmungen 
miissen genau übereinstimmende Resultate ergeben. Aus dem 
gefundenen Gehalt berechnet man dann die Stärke der Vorrats- 
lösung, die man so einstellt, daß sie möglichst angenähcit 0,01 TiO, 
in 10 ccm enthält. Von dieser Flüssigkeit mischt man nun 10, 7, 
5, 3 usw. Kubikzentimeter mit genügend viel Wasserstoffsuperoxyd- 
lösung — 2 ccm 3 proz. Lösung sind für ro ccm der Vergleichs 
lösung hinreichend genügend — , füllt mit Wassei und so vie 
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Schwefelsäure, daß die Lösung mindestens 5% davon enthält, auf 
100 ccm auf, schüttelt duich, gibt in gleiche Neßler - Röhren 
wie die zu untersuchende Lösung und stellt fest, welche der Ver- 
glcichslösung entspiechend 0,01, 0,007, 0,005, 0,003 usw. g TiO, 
den gleichen Farbenton hat wie die zu untersuchende Lösung, 
indem man die Zylinder der Reihe nach auf eine weiße Unter- 
lage stellt und von oben durch die Flüssigkeitsschicht hindurch 
sieht. Fällt die Nuance mit der eines der Verglcichszylinder zu- 
sammen, so ist das Gehalt an TiO, der zu untersuchenden Lösung 
gleich demjenigen des betieffenden Veigleichszylinders; fällt dagegen 
die Nuance zwischen die zweier Vergleichszylinder, so entspricht 
sie einem TiO, -Gehalt, der zwischen dem der beiden Vergleichs- 
lösungen liegt und kann eventl. durch einen neuen Versuch mit 
entsprechenden Mengen von Ti02 in den Veigleichslösungcn noch 
näher bestimmt werden. Ist die zu untersuchende Lösung inten- 
siver gefärbt als die Vetgleichslösung mit 0,01 g Ti02, so ist sie 
auf größeres Volumen aufzufüllen und davon ein aliquotei Teil 
zu nehmen. Erfahiungsgemäß et hält man nämlich viel bessere 
Resultate, wenn der Farbenton nicht tiefer als dei einer Lösung 
von 0,1 mg TiOg im Kubikzentimeter ist. Der durch die gelbliche 
Farbe der Eisensulfatlösung bedingte Fehler kann bei dem im all- 
gemeinen getingen Eisengehalte veinachlässigt werden. 

Zur Bestimmung des 

Eisen, das, wie schon gesagt, im allgemeinen in sehr geringen 
Mengen vorliegt, bedient man sich vorteilhaft der bei der Wasser- 
untersuchung angegebenen jodomctrischen Methode, zu welchem 
Zweck man 200 ccm der uisprünglichen salzsauren Lösung ver- 
wendet. Der Befund an TiOg und Fe^Oa ist natüilich von dem 
gefundenen Gewicht der Tonet de in Abzug zu bringen. 

Mangan; Das neutrale resp, schwach essigsaure Filtrat vom 
Tonetde-Eisenniederschlage wird in einer Platinschale eingeengt, 
mit Bromwasser versetzt und darauf mit karbonat- und rückstand- 
freiem Ammoniak übersättigt, wodurch etwa vorhandenes Mangan 
ausfällt, das nach kurzem Aufkochen sofort abfiltriert, heiß aus- 
gewaschen, geglüht und als Mna04 gewogen wird. Das hierbei 
erhaltene Filtrat engt man aufs neue in der Platin schale ein, ver- 
setzt mit Ammoniak, wobei die Lösung klar bleiben muß und 
fällt den 

Kalk heiß mit Ammonoxalatlösung. Das Filtrat vom Calcium- 
oxalat wird zur Bestimmung der 
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Magnesia zur Tiocknc verdampft, die Ammonsalze diuch 
schwaches Glühen verjagt, der Rückstand mit Wasser und einigen 
Tropfen verdünnter Salzsäure au fge nommen , filti iert, mit Ammoniak 
versetzt und die Magnesia, wie bekannt, als MgNHiPO.i gefällt und 
nach dem Glühen als Mg^FgO^ gewogen. 

Alkalien: Zur Bestimmung dieser schließt man die Substanz 
nach J. Lawrence Smith durch Schmelzen mit Calciumkarbonat 
und Chlorammonium im sog. „Fingcitiegel“ auf: 0,5 bei 
geiingem Alkaligehalt entsprechend mein der fein gepulveiten 
Substanz werden in einer Achatschale mit ungefähr der gleichen 
Menge reinen Ammoniumchlorids gut durcheinandergerieben. Dann 
mischt man den größten Teil von 4 g reinem, alkalifieien Cal- 
ciumkarbonat hinzu, bringt die Mischung in einen Platintiegel 
von 8 cm Höhe, 1,8 cm ober-em und 1,5 cm unterem Durch- 
messer und spült mit dem Reste des abgewogenen Calciumkarbo- 
nates Schale und Pistill ab. Den verschlossenen Tiegel steckt 
man dann, nachdem man die Masse durch vor^sichtiges Aufklopfen 
des Bodens zusammengerüttelt hat, in schräger Lage dui'ch die 
seitliche Öffnung eines gebrannten Tonzylinders in der Weise durch, 
daß etwa 15 mm seines oberen Teiles hervor ragen und nicht von 
der Flamme getroffen werden. Das Ganze wird auf ein Dreieck 
gestellt und zunächst etwa 10 Minuten mit der niedrigen Flamme 
eines Bunsenbrenners, der genügend weit unterhalb des Tiegels 
steht, schwach erwärmt. Wenn der Geruch nacii Ammoniak ver- 
schwunden ist, läßt man 40 bis 50 Minuten lang die fast volle 
Flamme zweier Bunsenbrenner einwirken. 

Man laugt in einer Platinschale auf dem Wasserbadc mit 
heißem Wasser aus, spült Tiegel und Deckel gut ab, dekantiert, 
wenn die zusammengesinterte Masse völlig zerfallen ist, durch ein 
Filter und wäscht schließlich den Rückstand auf dem Filter mit 
heißem Wasser gut aus. Der Rückstand muß sich in Salzsäure 
ohne Spuren von nicht aufgeschlossener Substanz lösen. 

Das Filtrat enthält nun die Chloräde der Alkalien neben 
etwas Chlorxalciurn und Calciumhydroxyd. Zur Abscheidung des 
Kalkes versetzt man das Filtrat mit Ammoniak und Ammonium- 
karbonat, verdampft bis auf etwa 40 ccm und fügt dann noch 
einige Tropfen Ammoniak und Ammoniumkarbonat hinzu, um dk 
kleine Menge Kalk, welche durch Einwirkung des Chlorammoniums 
auf das Calciumkarbonat in Lösung gegangen ist, abzuscheiden 
Die filtrierte Lösung wird schließlich zur Trockne verdampft, das 
Chlorammonium durch gelindes Glühen verjagt und nach dem Er- 
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kalten die Chloride gewogen. Wie bei der Natiiumnitratanalyse 
angegeben, bestimmt man in dem Gemisch das Kalium als Kalium- 
platinchlorid und duich Diffeienz das Natrium und gibt die Befunde 
in Prozenten Kt 0 resp. Na, O an. 

Die Hitze, der das zu untersuchende Mateiial widerstehen 
soll, wird ermittelt durch die sogenannten Segerkegel. Es sind 
dies keramische Schmelzkörper in Form von kleinen Tetraedern, 
bestehend aus Silikatgemischen — Glasurgemischen — die stetig 
mit steigender Nummer an Schwerschmelzbarkeit zunehmen. Die 
Reihe der Segerkegel besteht aus 59 Nnmrnern und umfaßt die 
Temperaturen von 600® bis 2000®. Diese Kegel wer'den in der 
Königlichen Porzellan -Manufaktur zu Berlin hergestcllt und sind 
vom Chemischen Laboratorium für Tonindustrie Prof. Di'. H. Seger 


und E. Cramer, G. m. b. H,, Berlin NW. 21, zum Preise von .1,50 M. 
für 100 Stück zu beziehen. Die angegebenen Schmelztempera- 
turen sind Mittelwerte aus den Untersuchungen der Physikalisch - 
Technischen Reichsanstalt sowie der IConiglichen Porzellan- Manu- 
faktur auf Grund von neueren Messungen mittels thermoelektrischer 
und optischer Pyrometer: 


Kegel- 

nummer 


Chemisebe Zusammenselziing 


Tem- 

peratur 


022^ 

021 

020 

019 

018 

□ r? 

016 

015a 

oi<}a 


0.50 Na^O \ 
0,50 PbO / 
0,50 Na^O ] 
0,25 OaO > 
0,25 MgO j 
0,50 Na^O \ 
0,25 CaO 
0,25 MgO J 
0,50 Na^O t 
0,25 CaO \ 
0,25 MgO J 
0,50 Na^O \ 
0.25 CaO i 
0,25 MgO J 
0,50 Na^O \ 
0,25 CaO } 
0,25 MgO J 
0,50 Na^O ) 
0,25 CaO i 
0,25 MgO J 
0,432 Na^O ] 
0,432 CaO [ 
0,136 MgO j 
0,385 Na^ 0 ) 
0,385 CaO [ 
0,230 MgO j 


2 Si O3 • I B, Og 


o,02AlaOa 
o, 04 Al 3 03 

0,08 AI3 O3 
0,1 3 Ah O3 
0,2 A^Og 
o, 3 iAhOg 
o, 34 Ah 03 
o. 34 A 1,03 


1.04 SiO, 
I BgOg 

1,08 SiO„ 
I 

1,16 SiOg 
I B203 

1,26 SiOn 
I BgOg 

1.4 SiOg 

I BjOg 

1,61 SiOg 

I BgOg 
2,06 SiOg 

0,86 Ba Og 

1,92 Si Og 

0,77 B.Oa 


600 


650 


670 


690 


710 

730 


750 


790 

81S 


i) Sprich: Null zweiundzwanzig. 
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Chemische Zusammense(/u»g 


Tem- 
peralur ® 


0,343 NajO 

0,343 CaO 
0,314 Mg O 
0,345 Na,jO 
0,341 CaO 
0,3 H I'IgO 
,349 Na ,0 
0,340 CaO 
,311 MgO 
0.338 Na ,0 
0,011 K/O 
0,338 CaO 
0,313 MgO 
0,336 Na ,0 
0,018 KjO 
0,335 CäO 
0,311 MgO 
0,279 Na^O 
0,038 ICO 
0,369 CaO 
0.314 MgO 
0,261 NajO 
0,055 K^O 
0,391 CaO 
0,293 MgO 
0,247 Na^O 
0,069 

0,407 CaO 
0,277 MgO 
0,229 Na^O 
0,086 KjO 
0.428 CaO 
0,257 MgO 
0,204 O 
0,109 ICaO 
0,458 CaO 
0,229 MgO 
0,182 Na^O 
0,130 KjO 
0,484 CaO 
0,204 MgO 
0,157 Na,0 
0,153 KaO 
0,513 CaO 
0,177 MgO , 
0,134 Na2 0’ 

0,174 K3O 
0,541 CaO 
0,151 MgO , 
0,109 Na^ O ’ 
0,198 KjO 
0,571 CaO 
0,122 MgO J 


0,34 AljO,, 


0,365 Ai, 0 | 


0,4 AUO,, 


0,423 Al_, 0 ,, 


0,468 Al^O,, 


0,543 AI3O3 


0,554 Ai.O^ 


0,561 AI,On 


0,571 ALO„ 


0,586 A 1 , 0 „ 


0,598 AI2 0„ 


0,6 II AI. Ofl 


0,625 Ala0„ 


0.639 ALOg 


2,04 SiO 


2,626 Si O, 
0,67532 Og 
3.087 SiOg 
0.671 B.,0,, 


0.559 3,0 
2,984 SiO 
0,521 3,0 


3,467 SiO 

0,4573,0 


0,407 3 , Oj, 
4,199 SiOg 
0,363 3 , Og 


4.931 SiO 

0,268 BgO 
5,326 SiO 
0,217330 
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^ u-f 








Kegel« 

ClteinKche Zusammensetzung 

Tem- 

nummer 




peraUir *' 


0,085 Na^O 
0,2 20 K3O 
0,599 CaO 
0,096 j\IgO 

1 o, 652 AlgOg ■ 

[ 5,687 SiOg 


2a 

f 

1 0,170 B.O, 

1120 

3a 

0,244 ^^<1 0 
0,630 CaO 
o,o67;^MgO j 

0,043 Na^ 0 ] 
0,260 K3O 
0,649 CaO 1 

- 0,667 AUO, ! 

1 6,083 Si Og 

1 o,rr 9 BgO,, 

[ 6,339 SiO. 

1140 

1160 

4a 

i 0,676 Ah 0 ,, i 

1^ 0,086 B^O., 


0,048 MgO J 

1 1 


5a 

0,028 Na* 0 ] 
0,274 IC 0 1 
0,666 CaO j 
0,032 MgO J 

1 0,684 AljOg 1 

[ 6,565 SiOg 
0,056 Bj Og 

1180 

ßa 

0,013 Na^O 1 
o,?88 ICO 1 
0,685 CaO j 

0,693 AhOg 1 

6,801 SiOg 

0,026 Bg Og 

1200 


0,014 MgO ) 

( 


7 

oj&O }»,?AI, 0 .. 7 SiO. 

1 

1230 

8 

0,3 KgO \ 

. 0,7 CaO j 

^ 0,8 AhOfl < 8 SIO3 

1250 

9 

0,3 K3O ) 

0,7 CaO j 

‘ 0,9 ÄhOg . 9 SiOg 

1280 

10 

°:?&0 }i,°AI, 0 ...oSiO, 

[300 

1 1 

0.3 K,0 ] 

0,7 CaO j 

> 1,2 AijOg • 12 SiOg 

1320 

12 

0.3 \ 

0,7 CaO / 

!,4 AlgOg ■ 14 SiOg 

1350 

13 

0.3 ICO \ 
0,7 CaO J 

1,6 AhOg . i6SiO, 

1380 

H 

0.3 KgO \ 
0,7 CaO / 

1,8 AhOg . iSSiOo 

1410 

15 

0,3 KgO \ 
0,7 CaO / 

2, 1 Al. Og • 2 r 

SiOg 

1435 

16 

0,3 ICO \ 
0,7 CaO / 

2,4 AUOß • 24SiOg 

1460 

1? 

o, 3 "ICO ) 

0,7 CaO / 

2,7 Al.Og . 27 SiO, 

1480 

18 

0,3 ICO 3 
0 7 CaO / 

3,1 Al,Og . 3t SiOg 

1500 

19 

0.3 KjO 1 

0.7 CaO ] 

3,5 AlgOg . SSSiOg 

1520 

20 ‘ 

0.3 K,0 \ 

0,7 CaO / 

3.9 AlgOg . sgSiOg 

1530 


i) Nr. 21— >25 werden nicht mehr hergeslellt, weil ihre Schmelzpunkte 
zu nahe beieinander liegen. 
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Kegel- 

iiumnier 

Chemische Zusammensetzung 


26 

0,3 

0,7 

ICO 

CaO 

7 

2 AhO,T • 72 SiOg 

1580 

27 

0,3 

0,7 

00 

1 20 AUO,, • 20oSiO„ 

1610 

28 



AI3O3 

■ 10 SiO, 

1630 

29 



AhO,, 

• 8 Si O5 

1650 

30 



A],0, 

• 6 Si O3 

1670 

31 



A\,0, 

• 5 SiOg 

i6go 

32 



AlO, 

..(.SiOs 

1710 

33 



A\,0, 

• 3 Si Og 

»730 

34 



Al,0, 

* 2,5 SiOg 

1750 

35 



AhO, 

• 2 Si O3 

1770 

36 



Al.0. 

. 1,66 SiOj 

1790 

37 



Al.O, 

■ 1,33 SiOo 

1825 

38 



AI^O, 

* iSiOg 

1850 

39 



AhO, 

■ o,ö6 SiO,g 

1880 

40 



Al,0. 

p 

0.1 

0 

1920 

41 



Ah 0 , 

■ 0,13 SiOg 

i960 

42 



AI 3 O 3 


2000 


Einige dieser Kegel entsprechend der zu crwfutcndcn Ten 
peratur werden auf dem zu piüfcnden Stein oder einem Teil de 
selben der Reihe nach mit feuerfestem Ton befestigt und der j 
präpaiieite Stein an einer Stelle im Ofen, die man von auße 
beobachten kann, der Erhitzung ausgesetzt. Man beobachtet dam 
bis zu weichet Nummer die Kegel schmelzen; als Endpunkt gil 
wenn die wegen ihrer dünnen Form immer zuerst erweichend 
Spitze, die sich nach einer Seite krümmt, so weit nicdergeschmolze 
ist, daß sie den Stein berühit. Der Schmelzpunkt des letzte 
Kegels, der noch diese Erscheinung zeigt, wird als die Temperatii 
bezeichnend angenommen, Man habe z. B, einen Schamottcsteir 
der laut Garantie gegen eine Temperatur von Segerkegel 14 (1410* 
noch beständig sein soll. Man befestigt auf diesem Stein ode 
einem Teil desselben die Noimalkegel ij, 14 und 15 und setzt dei 
Stein im Ofen der Ethitzung aus. Kegel 13 und 14 seien schoi 
niedergeschmolzen, während 15 noch intakt sei. Man antfern 
nun den Stein aus dem Ofen; ist er intakt geblieben und hat e 
keine Deformationen erlitten, so widersteht er tatsächlich den 
Einfluß einer Temperatur entsprechend Segeikegel 14 von etw? 
1400°, Stehen dieser Bestimmungsweisc Schwierigkeiten entgegen 
so muß man die Bestimmung der Feueibeständigkeit notwendiger- 
weise im Deville- oder elektrischen Ofen ausfülircn. Und zwa> 
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verwendet man hierfür Stücke des Schamotteziegels, die man in 
Prismenforra von den Abmessungen io:io:6omm mittels einer 
Handsäge aus dem Ziegel herausschneidet und neben den ei for- 
derlichen Segerkegeln in den Ofen einsetzt Nähcies hieiüber 
siehe „Hilfsgeräte für Beaufsichtigung und Vervollkommnung des 
Betriebes von Ziegeleien und ähnlichen Weiken“, Verlag dei Ton- 
industriezeitung Berlin. 

Säurebeständigkeit: Die zu untersuchende Piobe wiid 
gepulvert und der Teil des Pulvers, der zwischen den Sieben von 
64 und 12 1 Maschen pro qcm bleibt, wählend 24 Stunden in 
einem Erlenmeyerkolben der Einwirkung etwa dei 10 fachen Menge 
der Säure ausgesetzt , deren Einfluß auf das Tonmaterial untersucht 
werden soll. Man schüttelt öfters um und filtiiert duich ein taüeites 
Filtei. Der Rückstand wird mit heißem Wasser gut ausgewaschen 
und nach dem Trocknen bis zui Gewichtskonstanz der Verlust 
der angewandten Substanz festgestellt. 



